


1. Sjiktteknikk med en farge (system Classic)
Trinn 1:
%ODQW GH IDUJHPXOLJKHWHQH Sn
fargeringen velges den praven
som ligger naermest "lightness/ WAL A2 A3 A3S cAd
value”.

E-2 D-1 D-2

E-1

GLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

Trinn 2:
Trekk fargeprgven ut av holderen og velg passende farge.
Har du f.eks. bestemt deg for fargeprgve A2, kan du velge fargene D2, A2 eller C1
som viset nedenfor.

2 D2/A2/C1
— ==
2. Sjiktteknikk med to farger (system Premium)
%ODQW GH IDUJHPXOLJKHWHQH Sn
fargeringen velges den praven
som ligger naermest "lightness/
value”. For fargetaking til tenner

som er lysere enn fargen "W, tar
du ut fargeprave "XW”.

W A1 A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

« Velg passende pasta i fargene Premium (Enamel/Dentin) i henhold til tabell 1. Har
du f.eks. bestemt deg for fargeprgve Al, tar du fargene A1E og A1D.

« | omradene med dentin brukes en passende Dentin-farge, og i omrader med
emalje en passende Enamel-farge.

Universal-fargeteknikk (Universal-system)
%ODQW GH
"lightness/value”.

w

» Avhengig av kavitetsklassen velges passende pasta i Universal-fargene i henhold
til tabell 2.

[MERKNAD]
Velg UW-pastaen (hgyeste verdi i dette systemet) dersom fargeprave W/XW ble
valgt iht. ovennevnte prosess for kaviteter i klasse | eller Il og hvis restaureringen
krever hgy lysstyrke/verdi.

A. Standardprosedyre | (INDIKASJONER FOR BRUK [1] til [3])
[1] Direkte restaureringer i samtlige kavitetsklasser for front- og sidetenner
[2] Direkte blendekrone og provisorier
[3] Korrektur av tannform (f. eks. lukking av tannluker)

A-1. Valg av fargenyanser
2YHUIODWHPLVIDUJLQJ Sn WDQQHQ IMHUQHV PHG
passende farge i henhold til beskrivelsen "Fargetaking og restaureringsteknikk”
ovenfor.

A-,

N

. Isolering og fuktighetskontroll
For & oppna best mulig resultat, m& man unnga at kaviteten pavirkes av spytt og
andre urenheter. For & holde tannen ren og terr, anbefaler vi en kofferdam.

A-

w

. Forhdndsbehandling av tann og rot
Fjern det syke dentinet og forbered kaviteten pa vanlig mate.

A-4. Pulpabeskyttelse
Hver direkte eller indirekte pulpaeksponering ma dekkes med et
kalsium-hydroksidmaterial eller andre indikerte materialer. Ikke bruk
eugenolholdige materialer til vern av pulpa.

A-5. Forhandsbehandling av tannflatene og pafgring av adhesiver

o

%HKDQGOLQJHQ RJ ERQGLQJHQ DY WDQQRYHUIODWHQ

bruksinformasjonen til det systemet som benyttes

A-6. Pafere pasta

6-1. Sprayte: Ngdvendig pastamengde trykkes ut av sprgyten pa blandeskalen ved

langsomt & vri handtaket med klokken.
6-2. PLT: En PLT fares inn i dispenserhuset, og pastaen trykkes ut i kaviteten som
beskrevet i bruksanvisningen for dispenseren.

>)256,.7,*@
Utav et langsomt og jevnt trykk pa dispenseren. Det er ikke ngdvendig &
bruke mye kraft. Kast spissen etter bruk.

A-7. Pafaring og lysherding av CLEARFIL MAJESTY ES-2
2P iQVNHW NDQ GHW DSSOLVHUHV HW IjUVWH VMLNW
NRPSRVLWW | HNV &/($5),/ 67 23$48(5 Sn NDYLWHWH
fremgangsmaten, felg de respektive bruksanvisninger.
7-2. Pasta med valgt farge has i kaviteten og lysherdes med en dentalherdeenhet.
Veer oppmerksom pé herdedybden; en sjiktvis herding kan vaere ngdvendig.
Se tabellen nedenfor for forholdet mellom herdetid og herdedybde ved herding
med en synlig lyskilde.

Tabell 3: Forhold mellom herdetid og herdedybde avhengig av lyskildetype.
Farge og herdedybde
XW,W,A1,A2,A3,A3.5

Lyskildetype Herdetid Clear % % % % A4,C4 KA6

(lysintensitet) Amber C1,C2,C3,02,D3 WD,XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
% OXH  A3EA3.5EA4E uw A4D
U,UL,UD

%/8( /(" Ki\ O\VLQW H QI gaddt
PHU HQQ <P FP |eller 5 sekunder

%/8( /(" PLGGHOV O\VLQWHQVLWHW
P F® :

3,0 mm 2,0 mm 1,5mm 1,0 mm

%/8( /(" ODY O\WLQWHQYLWH
Sel
-P: F®

Halogenlampe hgy lysintensitet

(mer enn 800 mW/cm?) 10 sek.

(ITHNWLYW E{OJHOHQJGHRPUNGH IRU KYHU GHQWDOKHUGHHQKHW Pn OLJJH S
* Toppen av utslippsspektrum: 450 - 480 nm

$ %HDUEHLGHOVH L HWWHUNDQW
Etterforme restaureringen og utjevne okklusjonen med en fin diamantsliper. Poler
som vanlig med silikonsliper eller poleringsskiver.

B. Standardprosedyre Il (INDIKASJONER FOR BRUK [4])
[4] Intraoral reparasjon av frakturerte restaureringer

% 9DOJ DY IDUJHQ\DQVHU
G4 frem som beskrevet under "A-1".

% JRUEHUHGHOVH DY EUXNQH IODWHU
6NUNn HYHQWXHOW NDQWHQ PHG HQ GLDPDQW SROHULQJ
overflaten pa det frakturerte omradet. Fglg bruksanvisningen for det enkelte
bondingpreparatet, silan-bonding eller primer som hefter til metall, avhengig av
overflatemateriale (f.eks. metalloksidkeramikk, keramikk pa silisiumdioksidbasis,
kompositt, metall eller tann).

% JRUKNQGVEHKDQGOLQJ DY WDQQIODWHQH RJ SnljuLQJ
G& frem som beskrevet under "A-5".

IDUJHPXOLJKHWHQH Sn IDUJHULQJHQ YHOJIP([\/ (%%ernéJH éiévetundepngHU Q UPHVW

Som'be

% 3nljuULQJ RJ O\WKHUGLQJ DY &/($5),/ 0%-(67< (6
2P iQVNHW NDQ GHW DSSOLVHUHV HW IjUVWH VMLNW
&/($5),/ 67 23%48(5 Sn EUXGGRYHUIODWHQH 9HG EUX
fremgangsmaéten, fglg de respektive bruksanvisninger.
5-2. Pasta med valgt farge has i bruddoverflatene og lysherdes med en

dentalherdeenhet.
Se tabellen i avsnitt "A-7” for forholdet mellom herdetid og herdedybde ved
herding med en synlig lyskilde.

% %HDUEHLGHOVH L HWWHUNDQW
G& frem som beskrevet under "A-8”.

[GARANTI]
Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray

tal tar sv r f de, direkte, av konsekvens eller
SLPSMWI‘?%%‘?W dpaf‘SFrchge er tE l\e)?reﬁﬁ

spesielt,'som opps ar r manglende evne til & bruke disse
produktene. Far bruk skal brukeren avgjgre egnetheten til produktene for tiltenkt bruk
og brukeren pétar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

[MERKNAD]

« Hvis det oppstér en alvorlig hendelse som kan tilskrives dette produktet, m& dette
rapporteres til produsenten vi importgren i EU og til tilsynsmyndighetene i landet der
brukeren/pasienten bor.

« Sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse (Summary of Safety and Clinical
Performance — SSCP) er tilgjengelig fra European Medical Devices Database
(EUDAMED) pa https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

%DVLF 8", ', &RPSRVLWH =9

[MERKNAD]
"CLEARFIL", "CLEARFIL MAJESTY” og "CLEARFIL ST" er registrerte varemerker eller
YDUHPHUNHU VRP WLOKjUHU .85%$5%< &2 17"

PHQXWIFLPI-P\yYngllP&K%OdJ\H HW YDUHPHUNH IRU 9,7$ =DKQIDI
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KAYTTOOHJEET

CLEARFIL MAJESTY ES-2
* oA @

36°F

. JOHDANTO
CLEARFIL MAJESTY ES-2 on valokovetettava, rontgenséteita lapaisematoén
taytemateriaali, jolla saavutetaan tdsmallinen varien vastaavuus, hyva kiillotettavuus ja
erinomaiset fysikaaliset ominaisuudet. Se sopii hyvin seka etu- ettd takahammasalueen
restauraatioihin.
Se on pakattu perinteisiin ruiskuihin tai kapseleihin Pre-loaded tips (PLTs) -pakkauksiin.
"Lightness/ value” perustuu CLEARFIL MAJESTY ES-2:n ainutlaatuiseen vari
maaritysjarjestelmaan. Varin maaritysoppaan avulla voidaan maarittaa yksittaisen
(Classic) ja kahden (Premium) vérin kerrostus erittdin esteettisten restauraatioiden
luomiseksi. Universal-vérit sisaltavat kaikki Classic-varit ja Premium-varit, rajoitetulla
maaralla ruiskuja/PLT:ta riippuen onteloluokasta. Sen réntgenpositiivisuus vastaa yli 1
mm:n alumiinivahvuutta ja se on luokiteltu ISO 4049 -standardin mukaisesti tyypin 1 ja
luokan 2 (ryhma 1) materiaaliksi.
Tamén tuotteen yleinen kliininen hydty on hampaiden toiminnan palauttaminen
seuraaviin KAYTTOTARKOITUKSIIN.

. KAYTTOTARKOITUKSET
CLEARFIL MAJESTY ES-2 on tarkoitettu seuraaviin restoratiivisiin kéyttétarkoituksiin:
[1] Suorat restauraatiot kaikissa kaviteettiluokissa seké etu- etté takahammasalueella.
[2] Suorat laminaatit
[8] Hampaiden asennon ja muodon korjaus (esim. diasteman sulku tai tappihammas)
[4] Murtuneiden restauraatioiden intraoraaliset korjaukset.

Ill. KONTRAINDIKAATIOT &
Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttd metakrylaattimonomeerien suhteen.
Potilaan tiedetdén olevan allerginen jollekin tdmén tuotteen aineosalle.

IV. YHTEENSOPIMATTOMUUS A
Alkaa kayttakod pulpan suojaamisen tai véliaikaiseen tayttamiseen eugenolia siséltavia
materiaaleja, koska eugenoli saattaa hidastaa kovettumisprosessia.

V. PRECAUTIONS A
1. Varotoimenpiteet

. Tama tuote sisaltaa aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Ala kayta

tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia metakrylaattimonomeereille tai muille

ainesosille.

Jos potilaalla syntyy yliherkkyysreaktio, esimerkiksi ihottuma, tulehduksen oireet,

haavaumat, turvotus, kutina tai tunnottomuus, lopettakaa tuotteen kaytto ja

k&antykéa laékérin puoleen.

3. Kayta kasineita tai huolehdi muista sopivista varotoimenpiteista
metakrylaattimonomeerien tai muiden ainesosien mahdollisesti aiheuttamien
yliherkkyysreaktioiden estamiseksi.

4. Tuotteen kaytdssa on noudatettava varovaisuutta, ettei sita joudu iholle tai silmiin.

Ennen kayttda potilaan silmét on suojattava mahdollisilta roiskeilta peiteliinalla.

Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi seuraavasti:

< Jos tuotetta paasee silmiin >
Huuhtele silmé valittdmaésti runsaalla vedella ja ota yhteys ladkariin.

< Jos tuotetta paasee iholle tai suun limakalvoille >
Pyyhi vélittdmasti pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai harsotaitoksella ja
huuhtele runsaalla vedella.

. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.

. Ruisku: Ristikontaminaation valttdmiseksi ala kayta samaa pastaa eri potilailla.
Annostele pasta sekoitusalustalle ennen kéyttoa. Al4 levita pastaa suoraan ruiskusta
potilaan hampaalle.

. PLT: Kertakayttoinen. Ala kayta karkea uudelleen ristikontaminaation valttamiseksi.
Havita se kayton jalkeen ja desinfioi annostelulaite sen kayttéohjeiden mukaisesti.

. PLT: Suosittelemme pienen pastaméaaran levittamista sekoituslehtiélle ennen kuin
pastaa puristetaan suuontelossa yhdistelmamuovin annostelijalla. Kayta annostelijaa
sind aikana nopeasti, ettei PLT putoa. Kulunut tai huonosti toimiva yhdistelmé&muovin
annostelija voi aiheuttaa PLT:n irtoamisen ja sen putoamisen suuonteloon, mika voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai sen nielemisen vahingossa. Annostelijan kulumat tulisi
tarkistaa saanndllisesti.

10. Ehkaise infektioita havittamalla tdmé tuote |4aketieteellisend jatteend.

-
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2. Késittelyyn ja muokkaukseen liittyvét varotoimenpiteet

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

. Tuotetta saa kayttaa vain kayttotarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa
[I.LKAYTTOTARKOITUKSET].

. Tuotetta saavat kayttaa vain hammaslaaketieteen ammattilaiset.

Kayta pulpansuoja-ainetta, jos kaviteetti on lahell& pulpaa tai jos pulpa paljastuu

vahingossa.

Kayta kofferdamia kontaminaation estdmiseen ja kosteuden hallintaan.

Ala kayta tuotetta yhdessa muiden komposiittimateriaalien kanssa. Aineiden

sekoittaminen voi muuttaa fyysisid ominaisuuksia, mukaan lukien odotettavissa

olevien tulosten mahdollinen heikkeneminen.

. Pasta tulisi kayttaa valittdmasti sen jalkeen, kun se on annosteltu ruiskusta tai
karjesta. Jos pasta jatetadn hetkeksi kayttdmatta, se on peitettavéa valon
pysayttavalla levylla.

. Jos kaytossa on PLT, kayta kapseliannostelijaa hitaalla ja vakaalla paineella. Liiallista

voimankayttda ei tarvita.

Noudata varioppaan kaytdssa seuraavia menettelyja ristikontaminaation

valttamiseksi.

« Peité koko variopas kertakayttoiselld suojalla (esim. muovipussi) sylki- ja
verikontaminaation valttdmiseksi.

-
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« Desinfioi ennen kaytt6a ja sen jalkeen pyyhkimalla huolellisesti alkoholilla
kostutetulla vanulla.

[Valokovetin]

. Alkaa katsoko suoraan valonlahteeseen. Suojalasien kayttd on suositeltavaa.

2. Valon matala intensiteetti heikentaa sidosta. Tarkista lampun kaytt6ika ja tarkista
valokovettimen kéarki kontaminaation varalta. Valokovettimen intensiteetti on
suositeltavaa tarkistaa asianmukaisella valonarviointilaitteella s&annéllisin valiajoin.

3. Valokovettimen emittoivaa karkea tulisi pitdd mahdollisimman |&hella muovipintaa ja
kohtisuorassa siihen néhden. Jos valokovetettava muovipinta on suuri, alue on
suositeltavaa jakaa useiksi osa-alueiksi, jotka valokovetetaan erikseen.

4. Tarkista ennen tuotteen kayttéa sekoitetun pastan kovettamisohjeet néissa
kéyttdohjeissa ilmoitetuista valokovetusajoista.

-

@

Siéilytystd koskevat varotoimenpiteet
. Ala kayta tuotetta viimeisen kayttopaivayksen jalkeen. Viimeinen kayttépaiva on
merkitty pakkaukseen.

2. Tuote ja vériopas on sailytettava 2-25 °C:een (3677 °F) lampétilassa, kun sita ei
kayteta.

3. Jos tuotetta séilytetdan jadkaapissa, sen on annettava lammeta huoneenlampoiseksi
yli 15 minuutin ajan ennen jokaista kéyttokertaa. Muuten ruisku tai kérki voi rikkoutua.

4. Tuotetta ja variopasta ei saa altistaa &arimmaéiselle kuumuudelle tai suoralle
auringonvalolle.

5. Kun pasta on annosteltu, ruisku on suljettava huolellisesti mahdollisimman pian, jotta
materiaali ei kovetu ympariston valon vuoksi ja jotta ruiskuun ei paase vierasaineita.

6. Tuote on sailytettava asianmukaisessa paikassa, johon vain

hammaslaakintahenkildkunnalla on péaasy.

-

VI. SAVYT JA ERILLISTUOTTEET
1. Vérisévyt
CLEARFIL MAJESTY ES-2 -tdyteaineesta on saatavana seuraavat 18 Classic-varia,
14 Premium-varia, 4 Translucent-varia ja 4 Universal-varia:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, *KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4dE

-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, *A3D, *A3.5D, *A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D ja A4D ovat peittavia varisavyja.

Vérien kuvaus
Vérit on jarjestetty "lightness/ value™-arvon ja suositeltavan kerrostustavan mukaan.

Classic-varit on tarkoitettu kaytettavaksi yhtena kerroksena ja Premium-varit
kahtena kerroksena. Premium A -varien yhdistelma kattaa 3 Classic (VITA classical

A1-D4) -varit.
Taulukko 1 Korkea <— Lightness/ Value ——— Matala
Kerrostustapa | Varikategoria Vari

Yksivérinen Classic XW|W [B1 ‘A1 ‘ B2|D2 ‘ A2 ‘01 c2 ‘AS ‘DS B3 ‘AB,S‘ B4|C3 ‘A4 ‘04

Enamel || XWE|WE A1E A2E A3E A3,5E A4E

Kaksivéarinen | Premium
Dentin ||[XWD|WD| A1D A2D A3D A3,5D A4D

[HUOMAUTUS]
Translucent-vareja voidaan kayttaa restauraation pieniin yksityiskohtiin. KA6 on
Classic-véareista vahiten kirkas.

Universal-varit on suunniteltu siten, etta ne peittavat kaikki onkaloluokat taulukon 2
mukaisilla vareilla.

Taulukko 2
Vari
Vaérikategoria Ontelon
g luokka w Al A2 A3 A3,5 A4
(Xw) (B1, B2) (D2,C1) | (C2,D3) (B3, B4) (C3, C4)
I o
I (Universal)
Universal 1} ow
i uL up
Vel (universal Light (Universal Dark)
\

* Kayta tahnaa UW hampaille, joille on annettu vari W/XW, jos palauttaminen vaatii suurta kirkkautta/korkeaa
arvoa.

2. Sisélté
Katso pakkauksen sisélté ulkopakkauksesta.
- CLEARFIL MAJESTY ES-2
+ Shade guide [Kaikki vérit paitsi Universal-varit ]
+ Shade guide compact [Vériopas, pieni (Classic-varit lukuun ottamatta véria KA6)]

3. Aineosat
Silanoitu bariumlasifilleri (30-80%)/Esipolymeroitu orgaaninen filleri (< 40%)/
Bisfenoli-A-diglysidyylimetakrylaatti (Bis-GMA) (5-15%)/
Hydrofobinen aromadimetakrylaatti (5-15%)/Silanoitu kolloidinen silika (1-5%)/
Hydrofobinen alifaattinen dimetakrylaatti (1-5%)/dlI-Camphorquinone (< 0,1%)

Suluissa olevat yksikot ovat massa-%-yksikoita.
[HUOMAUTUS]

Fillerin kokonaismaéra on noin 78 wt%, mista epéorgaanista fillerid on 40 vol%.
Epéaorgaanisten fillereiden hiukkaskoko on 0,37 um — 1,5 ym.



VII. KLIINISET TOIMENPITEET

Vérin méaérittdminen ja restauraatiotekniikka
Varin esittdminen varioppaassa: Classic-varit (paitsi KA6) on jarjestetty varin
méarityskielekkeisiin kohdissa "Yhden varin tekniikka” ja "Kahden vérin tekniikka”
esitetylla tavalla. Translucent-, Premium Enamel-, Premium Dentin- ja KA6-varit on
jarjestetty kielekkeisiin T, E-1, E-2, D-1 ja D-2.

1. Yhden vérin tekniikka (Classic-jarjestelmé)

Vaihe 1:
Valitse lahin "lightness/ value”
-kieleke vérioppaan 6 esilla WA A2 A3 M35 Ad
olevasta kielekkeesté. -
A
a
o
i
ui CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

Vaihe 2:
Ota vallittu kieleke pidikkeesta ulos ja valitse vastaava vari.
Jos esimerkiksi valitaan kieleke A2, voidaan valita varit D2, A2 tai C1 alla esitetyll&
tavalla.

B33 D2/A2/C1
— e
2. Kahden varin tekniikka (Premium-jarjestelma)
Valitse 1ahin “lightness/ value”
-kieleke vérioppaan 6 esilla
olevasta kielekkeesté. Jos
hampaan véri on vaaleampi kuin

"W”, ota kieleke esille ja maarita
Vari "XW”.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

« Valitse Premium-véreista vastaavat pastat (Enamel/Dentin) sévyissa taulukon 1
mukaisesti. Jos esimerkiksi valitset kielekkeen A1, valitse varit A1E ja A1D.

« Korvaa dentiinin alue vastaavalla Dentin-vérillé ja kiilteen alue vastaavalla
Enamel-varilla.

w

. Universal-véritekniikka (Universal-jarjestelma)
Valitse 1ahin "lightness/value” -kieleke véarioppaan 6 esillé olevasta kielekkeesta.

« Valitse taulukon 2 mukaan sopiva Universal-véreiden liitdnt& onteloluokasta
riippuen.

[HUOMAUTUS]
Valitse liitanta UW (korkein arvo téssa jarjestelmassa), jos varimalli W/XW valittiin
luokkien | tai Il onteloille ja jos palauttaminen vaatii suurta kirkkautta/korkeaa
arvoa.

A. Toimenpide | (KAYTTOTARKOITUKSET [1] - [3])
[1] Suorat restauraatiot kaikissa kaviteettiluokissa seka etu- etta
takahammasalueella.
[2] Suorat laminaatit
[3] Hampaiden asennon ja muodon korjaus (esim. diasteman sulku tai tappihammas)

A-1. Varin maarittdminen
Puhdista hammas hohkakivitahnalla ja vedellé pintatahrojen poistamiseksi. Valitse
sitten sopiva véri kohdan "Véarin maarittdminen ja restauraatiotekniikka” mukaisesti.

A-.

N

. Eristdminen ja kosteuden hallinta
Jotta tulos olisi mahdollimman hyvé, esta késittelyalueen kontaminoituminen
sylkeen tai vereen. Kofferdamin kayttda suositellaan, jotta hammas pysyy
puhtaana ja kuivana.

A-3. Kaviteetin valmistaminen
Poista infektion saanut dentiini ja valmista kaviteetti tavalliseen tapaan.

A-4. Pulpan suojaus
Varsinainen perforaatio tai hyvin I&hella kaviteetin pohjaa oleva pulpa voidaan
peittad kovettuvalla kalsiumhydroksidimateriaalilla tai muulla indikoidulla
materiaalilla. Alk&& kayttaké pulpan suojaamisen eugenolia sisaltavia materiaaleja.

A-5. Hampaan pinnan kasittely ja sidostaminen
Hampaan pinnan kasittely ja sidostaminen tapahtuu kaytettdvén sidosjarjestelman
kayttdohjeiden

A-6. Pastan annosteleminen
6-1. Ruisku: Annostele tarvittava méaré pastaa ruiskusta sekoitusalustalle
kaantamalla kahvaa hitaasti myotapaivaan.

6-2. PLT: Aseta PLT annostelijan rumpuun ja ruiskuta pasta kaviteettiin annostelijan

kayttdohjeiden mukaisesti.

[VAROITUS]
Kayt4 annostelijaa hitaasti ja vakaalla paineella. Liiallista voimankayttoé ei
tarvita. Havita karki kayton jalkeen.

A-7. CLEARFIL MAJESTY ES-2 -pastan levitys ja valokovetus
7-1. Flow-muovin tai opakkimuovin (kuten CLEARFIL ST OPAQUER) levittdminen
kaviteettiin on valinnaista. Jos sité kdytetdan, noudata aineen kayttdohjeita.
7-2. Levité kaviteettiin valitun vérinen pasta ja koveta valokovettimella.
Kovettumissyvyys huomioon ottaen kovettaminen voi olla tarpeen tehda
useissa vaiheissa. Katso alla olevasta taulukosta kovettumisajan ja -syvyyden
vélinen suhde valokovetinta kéytettdessa.

Taulukko 3: Kovettumisajan ja -syvyyden vélinen suhde valokovettimen tyypin mukaan.

Véri ja kovettumissyvyys
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Valokovettimen tyyppi Kovetusaik Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(valoteho) ovetusaika | Amper C1,62,C3,02,03 WD,XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa
(yli 1500 mW/cm?) 3tai5s
Keskitehokas BLUE LED* 10
(1100-1400 mW/cm?) s
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
Heikkotehoinen BLUE LED* 20s
(800-1000 mW/cm?)
Suuritehoinen Halogeenilamppu 10s
(yli 800 mW/cm?)

Kunkin valokovettimen tehollisen aallonpituusalueen on oltava 400-515 nm.
* Emissionspektrin huippu: 450 - 480 nm

A-8. Viimeistely
Muotoile restauraatio ja aseta okluusio ohutta timanttiteraa kayttamalla. Kiillota
silikonikumiterill& tai hiontakiekoilla tavalliseen tapaan.

B. Toimenpide Il (KAYTTOTARKOITUKSET [4])
[4] Murtuneiden restauraatioiden intraoraaliset korjaukset.

B-1. Véarin maéarittdminen
Noudata kohdassa "A-1” kuvailtua menettelya.

B-2. Murtuneiden pintojen valmistelu
Viistoa tarvittaessa liitoskohta timanttikiillotuskarjella. Tee sen jalkeen murtuneen
alueen pintakasittelytoimenpiteet pintamateriaalin mukaisesti (esim.
metallioksidikeraami, piidioksidipohjainen keraami, komposiitti, metalli tai hammas)
sidosaineen, silaanin tai metallsidosesikasittelyaineen kayttéohjeiden mukaisesti.

B-3. Hampaan pinnan kasittely ja sidostaminen
Noudata kohdassa "A-5” kuvailtua menettelya.

B-4. Pastan annosteleminen
Noudata kohdassa "A-6” kuvailtua menettelya.

B-5. CLEARFIL MAJESTY ES-2-pastan levitys ja valokovetus
5-1. Opaakkimuovin (kuten CLEARFIL ST OPAQUER) levittdminen ensimmaéisena
kerroksena murtumapinnalle on valinnaista. Jos sita kaytetédan, noudata
aineen kayttoohjeita.
5-2. Levitd murtumapinnalle valitun varinen pasta ja koveta valokovettimella.
Katso kohdan "A-7” taulukosta kovettumisajan ja -syvyyden valinen suhde
valokovetinta kéytettdessa.

B-6. Viimeistely
Noudata kohdassa "A-8” kuvailtua menettelya.

[TAKUU]
Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuraray
Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, jotka ovat joko suoraan
tai epasuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden kayton tai virheellisen kayton johdosta.
Ennen tuotteen kayttédnottoa on kayttajén varmistuttava, soveltuuko tuote siihen
kayttotarkoitukseen, johon sita aiotaan kayttaa ja kayttaa kantaa kaiken tuotteen
kayttoon liittyvan riskin ja vastuun.

[HUOMAUTUS]

« lImoita tdman tuotteen aiheuttamista vakavista tapahtumista valmistajalle EU:n
maahantuojan kautta ja kayttajan/potilaan asuinmaan saantelyviranomaisille.

- Turvallisuutta ja kliinista suorituskykyé koskeva yhteenveto (Summary of Safety and
Clinical Performance, SSCP) voidaan noutaa eurooppalaisesta ladkinnallisten
laitteiden tietokannasta (EUDAMED) osoitteesta https://ec.europa.eu/tools/eudamed.
Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[HUOMAUTUS]
"CLEARFIL", "CLEARFIL MAJESTY” ja "CLEARFIL ST” ovat KURARAY CO., LTD
-yrityksen rekisterdityja tavaramerkkeja tai tavaramerkkeja.
"VITA classical A1-D4” on VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG:n tavaramerkki.

006 1563R238R-FI 2026-04-01



BRUGSANVISNING

CLEARFIL WAJESTY ES-2
E

36°F

. INTRODUKTION
CLEARFIL MAJESTY ES-2 er et lyshzerdende, radiopakt restaureringsmateriale, som
muligger preecist farvematch, besidder hoj poleringsevne og saerdeles gode fysiske
egenskaber, hvilket gor materialet ideelt til restaureringer savel i fortandsomradet som
kindtandsomradet.
Materialet befinder sig i traditionelle sprojter eller Pre-loaded tips (PLTs).
Det "lightness/ value™baserede, unikke farvevalg-system i farveguiden til CLEARFIL
MAJESTY ES-2 giver farvevalgmuligheder til savel single- (Classic) som dual-
(Premium) farvelag og dermed udforelse af yderst aestetiske restaureringer.
Universal-farverne omfatter alle Classic- og Premium-farver med et begreenset antal
sprojter/PLT’er afhaengigt af kavitetsklassen. Det har en radiopacitet lig med eller over 1
mm aluminium og er klassificeret som type 1 og klasse 2 (gruppe 1) materiale i henhold
til ISO 4049.
Den generelle kliniske fordel ved dette produkt er, at det genopretter tandfunktionen for
folgende INDIKATIONER FOR BRUG.

. INDIKATIONER FOR BRUG

CLEARFIL MAJESTY ES-2 anvendes ved de folgende restaurationer:

[1] Direkte restaureringer for alle kavitetsklasser i for- og kindteender

[2] Direkte Veneerkroner og provisorier

[3] Korrektur af tandformen (f.eks. lukning af mellemrum mellem teenderne)
[4] Intraorale reparationer af frakturerede restaureringer

Ill. KONTRAINDIKATIONER A
Patienter med overfolsomhed over for methacrylat-monomerer.
Patienter med kendt allergi over for indholdsstoffer i dette produkt.

IV. INKOMPATIBILITETER A
Der bor ikke anvendes materialer, der indeholder eugenol, til beskyttelse af pulpa eller
provisoriske fyldninger, da eugenol kan forsinke haerdningsprocessen.

V. FORHOLDSREGLER &

. Sikkerhedsforanstaltninger

. Dette produkt indeholder stoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner. Undga at
anvende produktet hos patienter med kendt overfalsomhed over for
methacrylat-monomerer eller andre komponenter.

. Hvis patienten udviser overfalsomhedsreaktioner, som fx udslet, eksem,
inflammationer, sar, haevelser, klge eller folelsesloshed, skal anvendelsen af
produktet ophere og en leege konsulteres.

3. For at forhindre forekomsten af overfolsomhed, der fremkaldes af kontakt med
methacrylsyreester monomer eller andre komponenter, bor du bzere handsker eller
tage andre beskyttende forholdsregler.

4. Udvis forsigtighed ved anvendelsen af produktet, sa det ikke kommer i bergring med
huden eller gjnene. Inden produktet anvendes, bor patientens ojne tildeekkes med en
serviet eller lignende som beskyttelse mod staenk fra materialet.

. Hvis produktet kommer i bergring med kropsveeyv, skal der treeffes folgende

forholdsregler:

< Hvis produktet kommer i gjet >
Skyl omgéaende gjet med rigelige maengder vand og seg leege.

< Hvis produktet kommer i beroring med huden eller orale slimhinder >
Fjern omgaende produktet ved hjeelp af en vattampon eller gaze, der er fugtet med
alkohol, og skyl med rigelige maengder vand.

Pas p4, at patienten ikke ved en fejltagelse sluger produktet.

. Sproejte: Anvend ikke samme pasta til forskellige patienter, s& krydskontamination

undgas. Dispensér pastaen pa et blandingspapir inden anvendelsen. Pafer aldrig

pastaen pa tanden direkte fra sprojten.

PLT: Kun til engangsbrug. Genbrug ikke spidsen, s& krydskontamination undgas.

Bortskaf den efter anvendelsen og desinficér dispenseren i overensstemmelse med

brugsanvisningen.

. PLT: Inden dispensering af pastaen i den orale kavitet anbefales det, at der ved hjeelp
af en kompositdispenser dispenseres en lille meengde pasta pa en blandingsplade.
Under den indledende dispensering handteres dispenseren hurtigt, sa det sikres, at
PLT’en ikke falder ud. En kompositdispenser, der er slidt eller har funktionsfejl, kan fa
PLT’en til at losne sig og falde ned i den orale kavitet, hvilket kan medfere risiko for
kveestelser eller slugning. Dispenseren bor regelmaessigt kontrolleres for slitage.

10. For at undga smittefare bor dette produkt bortskaffes som medicinsk affald.
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2. Forholdsregler ved handtering

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

. Produktet ma ikke anvendes til andre formal, end dem, der er specificeret under
[ILINDIKATIONER FOR BRUG].

Anvendelsen af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandleeger.

Anvend et pulpabeskyttende materiale i en kavitet teet ved pulpa eller i tilfzelde af en
blottet pulpa.

4. Anvend en kofferdam for at undga kontamination og fugt.

. Anvend ikke produktet sammen med andre kompositmaterialer. Blandede materialer
kan fore til en endring af de fysiske egenskaber inklusive forringelse af resultaterne.

. Pastaen skal anvendes umiddelbart efter, at den er dispenseret fra sprojten eller
spidsen. Hvis pastaen efter udbringningen ikke kan paferes inden for et bestemt
tidsrum, skal den beskyttes mod for tidlig haerdning med lysbeskyttelse.

. Hvis der bruges PLT, skal dispenseren anvendes med et jeevnt og langsomt tryk.
Ekstra kraftanvendelse er ikke nedvendig.

. Ved brug af farveguiden ber folgende procedurer overholdes, sa krydskontamination
undgas.
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« Daek hele farveguiden med fx en plastikpose, sa spyt og blod ikke kommer i kontakt
med farveguiden.
« Desinficér farveguiden for og efter anvendelsen ved at aftorre den grundigt med sprit.

[Heerdelampe]

. Se ikke direkte pa lyskilden. Brug af beskyttelsesbriller anbefales.

2. Lav lysintensitet medferer darlig adhaesion. Kontrollér, om lampen treenger til
serviceeftersyn, samt at haerdelampens guide-spids ikke er forurenet. Det anbefales,
at haerdelampens intensitet med passende intervaller kontrolleres ved hjeelp af et
relevant kontrolapparat.

3. Heerdelampens lysudgang skal holdes vertikalt og sa teet pa resinoverfladen, som
muligt. Hvis det er en storre resinoverflade, der skal lyshaerdes, anbefales det, at
man opdeler omradet i flere sektioner og lyshaerder hver enkelt sektion separat.

. Inden produktet anvendes, ber man kontrollere de nedvendige betingelser for
heerdning af pastaen, idet man relaterer til de lyshzerdningstider, der er anfort i denne
brugsanvisning.

-
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Forholdsregler vedrorende opbevaring

Produktet skal anvendes inden den udlgbsdato, der fremgar af emballagen.

Produktet og farveguiden skal opbevares ved 2 — 25°C, nar det ikke er i brug.

Hvis produktet opbevares i koleskab, skal det hensta i stuetemperatur i mindst 15

minutter, inden det anvendes. | modsat fald kan sprgjten eller spidsen blive

beskadiget.

Produktet og farveguiden ma ikke udsaettes for ekstrem varme eller direkte sollys.

. Efter at pastaen er dispenseret, skal sprejten hurtigst muligt lukkes omhyggeligt, s&
en haerdning af materialet som folge af det omgivne lys undgas og indtreengning af
fremmedlegemer i sprojten hindres.

6. Produktet skal opbevares pa et forsvarligt sted, til hvilket kun tandlzegepersonalet har

adgang.
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VI. FARVESYSTEM OG KOMPONENTER
1. Farver
CLEARFIL MAJESTY ES-2 fas i falgende 18 Classic-farver, 14 Premium-farver, 4
Translucent-farver og 4 Universal-farver:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, *KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, *A3D, *A3.5D, *A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D og A4D farves gennemsigtig.

Farvebeskrivelse

Farverne er arrangeret efter "lightness/ value” og anbefalet lagmetode.
Classic-farver er designet til single-farvelag- og Premium-farver til
dual-farvelag-metoden. En kombination af Premium A-farver daekker 3 Classic
(VITA classical A1-D4)-farver.

Tabel 1 Hoj <— Lightness/ Value ———— > Lav
Lagmetode Farvekategori Farve
Single-farve | Classic xw| w[B1 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘AS‘DS B3 ‘AB,S‘B4 CS‘A4‘C4
Enamel |[XWE|WE|[ ~ A1E A2E A3E A3,5E AJE
Dual-farve Premium
Dentin |[XWD|WD| ~ A1D A2D A3D A3,5D A4D
[BEMAERK]

Translucent-farver kan anvendes til at give restaureringen specifikke
karakteristika. KA6 har den laveste lyshed i Classic-farver.

Universal-farverne er konciperet, sa de deekker alle kavitetsklasser med farver i
henhold til tabel 2.

Tabel 2
Farve
rar i|Ki
w Al A2 A3 A3,5 A4
(XW) | (B1,B2) (D2,C1) | (C2,D3) (B3, B4) (C3, C4)
|
I (Universal)
Universal 1]
uw
i uL ub
v (UVTIII:ﬁereS)aI (Universal Light) (Universal Dark)
Vv

*Anvend pastaen UW til den tand, der er bestemt som W/XW-farven, hvis restaureringen kreever en stor
lyshed/en hoj veerdi.

2. Komponenter
Se den udvendige emballage for dele, der er inkluderet i emballagen.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
+ Shade guide [Alle farver med undtagelse af Universal-farverne]
+ Shade guide compact [Farveguide kompakt (Classic-farver, undtagen KA6)]

. Bestanddele
Silaniseret barium glas-filler (30-80%)/Przepolymeriseret organisk filler (< 40%)/
Bisphenol-A diglycidylmethacrylat (Bis-GMA) (5-15%)/
Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat (5-15%)/
Silaniseret kolloidal silica (1-5%)/Hydrofobisk alifatisk dimethacrylat (1-5%)/
dI-Camphorquinon (< 0,1%)

W

Enheder i parentes er masse %.



[BEMARK] A-6. Dispensering af pasta

Den totale meengde filler udger ca. 78 wt%, inklusiv uorganisk filler pa 40 vol%. 6-1. Sprojte: Dispensér den ngdvendige maengde pasta fra sprejten pa
Partikelstorrelsen af de uorganiske fillers (fyldstoffer) ligger mellem 0,37 um og 1,5 blandingspapiret ved at dreje handtaget langsomt i retning med uret.
um. 6-2. PLT: Indszet en PLT i dispenser-beholderen og pres pastaen ned i kaviteten i

overensstemmelse med brugsanvisningen til dispenseren.
VII. KLINISKE PROCEDURER

Farvevalg og restaureringsteknik [ADVARSEL]

Farveoversigt i farveguiden: Classic-farver, med undtagelse af KA6, er arrangeret pa Anvend dispenseren med et jeevnt og langsomt tryk. Ekstra kraftanvendelse

farvevalg-faneblade, som beskrevet nedenfor i "Single-farve-teknik” og er ikke nadvendig. Bortskaf spidsen efter anvendelsen.

"Dual-farve-teknik”.

Translucent-, Premium Enamel-, Premium Dentin- og KA6-farver er arrangeret pa A-7. Pafering og lyshaerdning af CLEARFIL MAJESTY ES-2

fanebladene, meerket T, E-1, E-2, D-1 og D-2. 7-1. Applicering af en flydende kompositresin eller en opak resin (fx CLEARFIL ST

OPAQUER) i kaviteten som et bundlag er valgfrit. | givet fald henvises til den

1. Single-farve-teknik (Classic-system) péageeldende brugsanvisning.

Trin 1: 7-2. Applicér den valgte farve af pastaen i kaviteten og polymerisér den ved hjzelp
Veelg det naermeste “lightness/ af en haerdelampe. Tag hensyn til haerdningsdybden. @get haerdningstid kan
value”-faneblad fra de 6 viste veere pakreevet. Se nedenstaende tabel vedrerende relationerne mellem

W Al A2 A3 A35 A4

valgmuligheder i farveguiden. haerdningstid, haerdningsdybde og anvendt lyskilde.

Tabel 3: Relationer mellem hzerdningstid, heerdingsdybde og anvendt lyskilde.

o
? Farve og haerdningsdybde
a XW,W,A1,A2,A3,A3.5
N Lyskilde . Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KAB
! (Lysintensitet) Heerdetid | Amper C1,C2,C3,02,03 | WDXWD | A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E | A1D,A2D | A3.5D
v Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
u CLEARFIL MAJESTY ES-2 U,ULUD
Kuraray Noritake Dental Inc. -~ - -
Hoj-intensitet BLUE LED* To gange i
(Over 1500 mW/cm?) 3 eller 5 sek.
B ————————
Trin 2: Middel-intensitet BLUE LED* 10 sek
1100-1400 mW/cm?) sek.
Treek det valgte faneblad ud af holderen og veelg den passende farve. ( 3.0mm 20mm 15mm | 1.0mm
Eksempel: Hvis A2-fanebladet er valgt, kan farven D2, A2 eller C1 veelges, som vist Lav intensitet BLUE LED* 20 ok ' ' ’ '
nedenfor. (800-1000 mW/cm?) 0 sek.
Hoj-intensitet Halogenlampe
g D2/A2/C1 (Over 800 mW/cm?) 10 sek.
— \—‘:‘3‘ Det effektive bolgeleengdeomrade for hver heerdelanpe skal veere 400-515 nm.
* Emisionsspektrets topveerdi: 450 - 480 nm
2. Dual-farve-teknik (Premium-system) A-8. Efterbearbejdning
Veelg det neermeste “lightness/ Efterform restaurationen og tilpas okklusionen med en fin diamantsliber. Poler som
value”-faneblad fra de 6 viste seedvanlig med en silikonesliber eller polereskiver.
valgmuligheder i farveguiden. For
teender, der er lysere end WAl A2 A3 M35 M B. Standardprocedure Il (INDIKATIONER FOR BRUG [4])
"W”-farven, treekkes farveblad [4] Intraorale reparationer af frakturerede restaureringer
"XW” ud for at veelge farven. Py
A B-1. Udvalgelse af farvenuance
- Folg den samme procedure, som er beskrevet i "A-1”.
o
Lu‘}‘ B-2. Forberedelse af brudte flader
Om nedvendigt praepareres en bevel i kantomradet ved hjeelp af en
o ”Mﬂl MWAIESTY ES-2 diamant-poleringsspids. Folg derefter overfladebehandlings-proceduren for det
Kuraray Noritake Dental Inc frakturerede omrade, alt efter overfladematerialet (fx metaloxidkeramik,
silikat-baseret keramik, komposit, metal eller tand), i henhold til
brugsanvisningerne for bonding, silan-primer eller en metal-adhzesiv-primer.
« Veelg i henhold til tabel 1 den hertil svarende pasta fra Premium-farver B-3. Tandfladeforbehandling og pafering af adhaesiver
(Enamel/Dentin). Eksempel: Hvis A1-farvebladet er valgt, veelges A1E- og Felg den same procedure, som er beskrevet i "A-5”.

A1D-farver.
B-4. Dispensering af pasta
« Udfyld dentinomradet med den pageeldende Dentin-farve og emaljeomradet med Folg den same procedure, som er beskrevet i "A-6".

den pageeldende Enamel-farve.
B-5. Pafering og lysheerdning af CLEARFIL MAJESTY ES-2

5-1. Applicering af en opak resin (fx CLEARFIL ST OPAQUER,) pa en fraktureret

3. Universal-farveteknik (Universal-system)
Veelg det naermeste “lightness/value™-faneblad fra de 6 viste valgmuligheder i overflade som et bundlag er valgfrit. | givet fald henvises til den pageeldende
farveguiden. brugsanvisning.
5-2. Applicér den valgte farve af pastaen pa den frakturerede overflade og
« Veelg i henhold til tabel 2 den tilsvarende pasta i farverne Universal afheengigt af polymerisér den ved hjeelp af en haerdelampe.

Se tabellen i sektion "A-7” vedrerende relationerne mellem haerdningstid,
hzerdningsdybde og anvendt lyskilde.

kavitetsklassen.

[BEMAERK]

Veelg pastaen UW (den hgjeste veerdi i dette system), hvis W/XW-farvebladet er B-6. Efterbearbejdning

valgt for kaviteter i klasse | eller Il efter ovenstaende procedure, og hvis Folg den same procedure, som er beskrevet i "A-8".

restaureringen kraever en hgj lyshed/en hoj veerdi.

[GARANTI]
A. Standardprocedure | (INDIKATIONER FOR BRUG [1] til [3]) Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der beviseligt er defekt. Kuraray

[1] Direkte restaureringer for alle kavitetsklasser i for- og kindteender Noritake Dental Inc. patager sig intet ansvar for noget tab eller skader, det veere sig
[2] Direkte Veneerkroner og provisorier direkte skader, folgeskader eller specielle skader, der er opstéaet ved appliceringen eller
[3] Korrektur af tandformen (f.eks. lukning af mellemrum mellem teenderne) som folge af brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. Inden

anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den pageeldende opgave,

A-1. Udveelgelse af farvenuance ligesom brugeren skal patage sig alle risici og et hvilket som helst ansvar i forbindelse

Rengor tanden med pimpsten og vand, sa overfladepletter fiernes, og veelg derpa hermed.
den passende farve i henhold til ovenstaende "Farvevalg og restaureringsteknik”.

[BEMAERK]
A-2. Isolering og terlaegning « Hvis der opstar en alvorlig haendelse, som kan tilskrives dette produkt, skal dette
For at opné optimale resultater, skal enhver kontamination af kaviteten med spyt meddeles fabrikanten via EU-importeren samt det lands respektive myndigheder, i
og andre tilsmudsninger undgés. Vi anbefaler en kofferdam for at holde tanden ren hvilket brugeren/patienten bor.

+ Sammenfatning af sikkerhed og klinisk brug (SSCP) kan hentes fra den europaeiske
database over medicinsk udstyr (EUDAMED) pa https://ec.europa.eu/tools/eudamed.
A-3. Tand- og rod-forbehandling Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

Fjern den syge dentin helt og forbered kaviteten pa saedvanlig made.

og tor.

[BEMAERK]
A-4. Beskyttelse af pulpa "CLEARFIL”, "CLEARFIL MAJESTY” og "CLEARFIL ST” er registrerede varemaerker
Omréder i kaviteten, der befinder sig teet p& pulpa, bor deekkes med et eller varemaerker tilhorende KURARAY CO., LTD.
hérdtafbindende calciumhydroxid-materiale eller andre indikerede materialer. Der "VITA classical A1-D4” er et varemeerke af VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
bor ikke anvendes materialer, der indeholder eugenol, til beskyttelse af PUIDA.
A-5. Tandfladeforbehandling og pafering af adheesiver 006 1563R238R-DA 2026-04-01

Tandoverfladen ber behandles og bondes efter det anvendte systems brugsinformation
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. INTRODUCAO

CLEARFIL MAJESTY ES-2 é um material de restauracéao fotopolimerizavel radiopaco,
que proporciona uma correspondéncia de cor precisa, elevada capacidade de
polimento e excelentes propriedades fisicas, tornando-a assim ideal tanto para
restauracdes de dentes anteriores como para restauragdes de dentes posteriores.
Esta embalado em seringas tradicionais ou Pre-loaded tips (PLTs).

O sistema Unico de determinagéo de tonalidade baseado na “lightness/ value” do guia
de tonalidades CLEARFIL MAJESTY ES-2 proporciona opgdes de determinagdo para
estratificacéo de tonalidade Unica (Classic) ou dupla (Premium) para restauragbes
altamente estéticas. As tonalidades Universal cobrem todas as tonalidades Classic e
Premium com um namero limitado de seringas/PLTs, dependendo da classe da
cavidade. Apresenta radiopacidade igual ou superior a 1 mm de aluminio e esta
classificado como material do Tipo 1 e Classe 2 (Grupo 1) segundo a norma ISO 4049.
O beneficio clinico geral deste produto é restaurar a fungéo dentaria para as seguintes
INDICAGOES DE UTILIZAGAO.

. INDICAGOES DE UTILIZAGAO

CLEARFIL MAJESTY ES-2 esté indicada para as seguintes aplicagdes de restauracéo:

[1] Restauragdes directas para todas as classes de cavidades em dentes anteriores e
posteriores

[2] Revestimentos directos

[3] Correcgéo da posigcdo do dente e do formato do dente (por ex., fechamento de
diastema, dente reduzido, etc.)

[4] Reparagdes intraorais de restauracgdes fracturadas

1ll. CONTRA-INDICAGOES A

Pacientes com hipersensibilidade a monémeros de metacrilatos.
Os pacientes identificados como sendo alérgicos a algum dos ingredientes contidos
neste produto.

IV. INCOMPATIBILIDADES &

N&o utilizar materiais que contenham eugenol para protec¢éo da polpa ou para
obturagéo provisoria, pois o eugenol podera retardar o processo de endurecimento.

V. PRECAUCOES A
1

. Precaucées de seguranca

1. Este produto contém substancias que poderéo causar reacgoes alérgicas. Evitar a
utilizacao do produto em pacientes identificados como sendo alérgicos a monémeros
metacrilatos ou quaisquer outros componentes.
. Caso o paciente evidencie uma reac¢do de hipersensibilidade como, por exemplo,
erupgao cutanea, eczema, sinais de inflamacéao, tlcera, inchaco, prurido ou
entorpecimento, interromper a utilizagéo do produto e consultar um médico.
3. Usar luvas ou outras medidas de protec¢cdo adequadas, a fim de evitar reacgdes de
hipersensibilidade que possam resultar do contacto com mondémeros metacrilatos ou
quaisquer outros componentes.
4. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com
os olhos. Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do paciente com uma toalha, a
fim de proteger os mesmos de eventuais salpicos de material.
. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do seguinte modo:
< Se o produto entrar em contacto com os olhos >
Lavar imediatamente os olhos com &gua abundante e consultar um médico.

< Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral >
Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de algoddo embebida
em alcool e lavar com agua abundante.

. Proceder com precaucéo, a fim de evitar que o paciente engula acidentalmente o
produto.

. Seringa: Evitar a partilha da mesma pasta por pacientes diferentes, a fim de evitar
contaminagao cruzada. Dosear a pasta sobre um bloco de mistura antes de a
utilizar. Nao tentar aplicar a pasta directamente a partir da seringa no dente do
paciente.

. PLT: Destinado a utilizag&o unica. N&o reutilizar a ponta, a fim de prevenir
contaminag¢&o cruzada. Eliminar a ponta ap6s utilizada e desinfectar o aplicador de
acordo com as respectivas instrugées de utilizacao.

. PLT: Antes de aplicar a pasta na cavidade oral, & aconselhavel aplicar uma pequena
quantidade de pasta num bloco de mistura com um doseador de compésito. Durante
o doseamento preliminar,manipule com cuidado, para evitar que a PLT se solte e
caia. Um doseador de composito desgastado ou que nédo esteja nas devidas
condigdes podera provocar a deslocagdo da PLT e a sua consequente queda para
dentro da cavidade oral, implicando uma possivel leséo ou ingestéo acidental. O
doseador deveré ser regularmente inspeccionado relativamente a um eventual
desgaste excessivo.
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10. Eliminar este produto como residuo médico, a fim de evitar infegdes.

2. Precaucdes de mant 1to e manipulacao

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. O produto nédo deve ser utilizado para quaisquer outros fins que néo os
especificados na secgao [II.INDICAGOES DE UTILIZAGAO].

A utilizagdo deste produto é autorizada apenas a dentistas.

. Utilizar um agente de capeamento da polpa no caso de uma cavidade proxima da
polpa ou de uma exposicao acidental da polpa.

Utilizar um dique de borracha, a fim de evitar contaminacéo e controlar a humidade.
. Nao utilizar o produto em associagdo com outros materiais compositos. Os materiais
misturados poderao provocar a alteragao das propriedades dos mesmos, incluindo

uma eventual reducédo da sua eficacia.

SEN
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6. A pasta devera ser utilizada imediatamente apés ser doseada com a seringa ou a
ponta. Se ndo dor possivel utilizar a pasta imediatamente apos retirada da seringa,
esta devera ser coberta com uma placa de bloqueio de luminosidade.

7. Ao utilizar uma PLT, utilizar o aplicador com uma pressado moderada e uniforme. Nao
é necessaria a utilizagdo de forga excessiva.

8. Ao utilizar o guia de tonalidades, proceder do seguinte modo para evitar
contaminacao cruzada.

« Cobrir a totalidade do guia de tonalidades com uma barreira descartavel (por ex.,
pelicula plastica), a fim de evitar contaminacéo com saliva e sangue.

« Desinfectar antes e apés a utilizagao, limpando-o minuciosamente com um algodéo
embebido em alcool.

[Unidade de fotopolimerizac&o dentarial

. Nao olhar directamente para a fonte de luz. Recomenda-se a utilizagéo de 6culos de

protecgéo.

2. Uma intensidade de luz fraca tem como consequéncia uma adeséao fraca. Verificar o
aplicagéo. E aconselhavel verificar regularmente a intensidade da luz gerada pela
lampada de fotopolimerizagéo, utilizando um dispositivo de avaliacdo adequado para
o efeito.

3. A ponta emissora da unidade de polimeriza¢do dentéaria devera ser mantida o mais
préximo e mais verticalmente possivel em relagéo a superficie de resina. Se for
necessaria a polimerizagdo de uma superficie ampla, é aconselhavel dividir a area
em diferentes seccdes e efectuar a fotopolimerizagao de cada sec¢ao
separadamente.

4. Antes de utilizar o produto, verificar as condigdes necessarias para polimerizar a
pasta, consultando os tempos de fotopolimerizagéo listados nas presentes
instrugdes de utilizagao.

—_

. Precaucées de armazenamento

. O produto deve ser utilizado até a data de validade indicada na embalagem.

. O produto e o guia de tonalidades deverdo ser armazenados a uma temperatura de

2-25°C/36-77°F sempre que nao estiverem a uso.

3. Se o produto for conservado no frigorifico, este devera ser mantido a temperatura
ambiente periodo superior a 15 minutos, antes de cada utilizagé@o. A ndo observagao
deste procedimento podera conduzir a fractura da seringa ou da ponta.

4. O produto e o guia de tonalidades deverao ser mantidos afastados de fontes de
calor extremo ou radiagéo solar directa.

5. Apos a pasta ter sido retirada, a seringa devera voltar a ser convenientemente
tapada o mais rapidamente possivel, a fim de evitar o endurecimento do material
provocado pela luz ambiente, e a infiltragdo de matérias estranhas na seringa.

6. O produto deve ser armazenado num local adequado e acessivel apenas a

dentistas.

N =W

VI. SISTEMA DE TONALIDADES E COMPONENTES
1. Tonalidades

CLEARFIL MAJESTY ES-2 é disponibilizado nas seguintes 18 tonalidades Classic,
14 tonalidades Premium, 4 tonalidades Translucent e 4 tonalidades Universal:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, *KAS,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3
2) Premium
-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, AAdE
-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, *A3D, *A3.5D, *A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD
*KAB, A3D, A3.5D e A4D sao tonalidades opacas.

Descrigdo das tonalidades

As tonalidades estéo dispostas de acordo com a “lightness/ value” e método de
estratificagdo recomendado.

As tonalidades Classic foram concebidas para estratificacdo de tonalidade Gnica e
as tonalidades Premium foram concebidas para o método de estratificacdo de
dupla tonalidade. A combinac&o de tonalidades Premium A cobre 3 tonalidades
Classic (VITA classical A1-D4).

Tabela 1 Alta <—  Lightness/ Value —— > Baixa
Método de Categoria de .
estratificacao tonalidade Tonalidade
Tonalidade Unica | Classic XW| W |B1 ‘A1 ‘ B2|D2 ‘ A2 ‘01 c2 ‘ A3 ‘DS B3 ‘A&S‘ B4|C3 ‘ A4 ‘04
Enamel | XWE|WE AlE A2E A3E A3,5E A4E
Dupla i Premium
Dentin [ XWD/WD A1D A2D A3D A3,5D A4D
[NOTA]

As tonalidades Translucent podem ser utilizadas para a caracterizagéo precisa
da restauracé@o. KA6 corresponde a luminosidade mais baixa nas tonalidades
Classic.

As tonalidades Universal foram concebidas para cobrir todas as classes de
cavidades com tonalidades, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2
Tonalidade
Categoria de |Classe d
tonalidade |Cavidade w A1 A2 A3 A3,5 A4
(XW) (B1, B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3,C4)
| U
I (Universal)
Universal 1 W
- uL ub
| . .
i (Uﬂr‘:ﬁSa (Universal Light) (Universal Dark)
Vv

*Utilizar pasta UW para o dente determinado como tonalidade W/XW, se a restauragao necessitar de uma
claridade/valor elevado.



2. Componentes
Consultar a embalagem exterior para saber o que esté incluido.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
- Shade guide [Todas as tonalidades excepto as tonalidades Universal]
+ Shade guide compact [Guia de tonalidades compacto (tonalidades Classic excepto
KAB)]

3. Composicao
Filler (material restaurador) de vidro bério silanizado (30-80%)/
Filler organico pré-polimerizado (< 40%)/
Bisfenol-A-diglicidilmetacrilato (Bis-GMA) (5-15%)/
Dimetacrilato aromatico hidrofobo (5-15%)/Silica coloidal silanizada (1-5%)/
Dimetacrilato alifatico hidréfobo (1-5%)/dI-Camforoquinona (< 0,1%)

As unidades entre parénteses sdo % em massa.

[NOTA]
A quantidade total de filler € de aproximadamente 78 wt%, incluindo filler
inorganico de 40 vol%. A dimens&o das particulas dos fillers inorgénicos situa-se
entre 0,37 um e 1,5 um.

VIl. PROCEDIMENTOS CLINICOS
Técnica de determinacéo de tonalidade e restauracao

Apresentacdo das tonalidades no guia de tonalidades: As tonalidades Classic, com
excepcao da KAG estédo ordenadas nas tiras de determinacgéo de tonalidade,
conforme descrito em seguida na “Técnica de tonalidade Gnica” e na “Técnica de
dupla tonalidade”.
As tonalidades Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin e KA6 estéo
dispostas nas tiras identificadas com T, E-1, E-2, D-1 e D-2.

1. Técnica de tonalidade Unica (sistema Classic)
Etapa 1:

Seleccionar a tira com a

“lightness/ value” mais proxima,

entre as 6 opgdes de tiras

expostas no guia de tonalidades.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

Etapa 2:
Retirar do suporte a tira escolhida, e seleccionar a respectiva tonalidade.
Por exemplo, se for escolhida a tira A2, podera ser seleccionada a tonalidade D2,
A2 ou C1, conforme apresentado em seguida.

2 D2/A2/C1
— =
2. Técnica de dupla tonalidade (sistema Premium)
Seleccionar a tira com a
“lightness/ value” mais proxima,
entre as 6 opcdes de tiras
expostas no guia de tonalidades.
Para dentes mais claros que a

tonalidade “W” retirar a tira para a
determinacéo de tonalidade “XW”.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

« Seleccionar as respectivas pastas de tonalidade Premium (Enamel/Dentin),
conforme apresentado na Tabela 1. Por exemplo, se for escolhida a tira A1,
seleccionar entéo as tonalidades A1E e A1D.

« Substituir o espago de dentina pela respectiva tonalidade Dentin e o espago de
esmalte pela respectiva tonalidade Enamel.

@

Técnica de tonalidade Universal (sistema Universal)
Seleccionar a tira com a “lightness/value” mais proxima, entre as 6 opg¢des de tiras
expostas no guia de tonalidades.

« Seleccionar a pasta correspondente das tonalidades Universal, consoante a
classe da cavidade, conforme apresentado na Tabela 2.

[NOTA]
Quando for seleccionada a tira W/XW no procedimento acima referido nos casos
de classe de cavidade | ou Il, seleccionar a pasta UW (o valor mais elevado
neste sistema) se a restauracé@o necessitar de claridade/valor elevado.

A. Procedimento standard | (INDICACOES DE UTILIZACAO [1] a [3])
[1] Restauracgdes directas para todas as classes de cavidades em dentes anteriores
e posteriores
[2] Revestimentos directos
[3] Correcgéo da posicdo do dente e do formato do dente (por ex., fechamento de
diastema, dente reduzido, etc.)

A-

-

. Seleccao da tonalidade
Limpar o dente com pedra-pomes e agua, a fim de remover manchas superficiais
e, em seguida, seleccionar a tonalidade adequada, de acordo com a “Técnica de
determinacéo de tonalidade e restauracdo” acima descrita.

A-2. Isolamento e controlo da humidade
Para obter um resultado ideal, evitar a contaminagéo da area a ser tratada através
de saliva ou sangue. E recomendada a utilizagdo de um dique de borracha, a fim
de manter o dente limpo e seco.

A-3. Preparacgbes da cavidade
Remover qualquer por¢éo de dentina infectada e preparar a cavidade da forma
habitual.

A-4. Protecgéo da polpa
Qualquer porgéao de polpa exposta ou area de dentina proxima devera ser coberta
com um preparado de hidréxido de calcio de presa dura ou outro material
indicado. N&o utilizar materiais que contenham eugenol para protecgao da polpa.

A-5. Tratamento da superficie do dente e aplicagéo de adesivo
O tratamento da superficie do dente e a aplicacéo do adesivo deverdo ser
realizados de acordo com as Instrugdes de Utilizagao do sistema adesivo utilizado

A-6. Doseamento da pasta
6-1. Seringa: Extrair a quantidade necessaria de pasta da seringa para um bloco
de mistura, rodando o manipulo lentamente para a direita.
6-2. PLT: Colocar uma ponta PLT no cilindro do aplicador e extrair a pasta para a
cavidade, de acordo com as instru¢des de utilizagao do aplicador.

[ATENCAOQ]
Utilizar o aplicador com uma pressao moderada e uniforme. Nao é
necessaria a utilizagdo de forga excessiva. Eliminar a ponta apés a sua
utilizagao.

A-7. Aplicagao e fotopolimerizagdo de CLEARFIL MAJESTY ES-2

7-1. A aplicagdo de uma resina composita de baixa viscosidade ou resina opaca
(por ex., CLEARFIL ST OPAQUER) na cavidade como camada inicial &
opcional. Caso seja adoptado este procedimento, consultar as respectivas
instrucdes de utilizacéo.

7-2. Colocar a tonalidade de pasta seleccionada na cavidade e fotopolimerizar
com uma unidade de polimerizagédo dentaria. Consoante a profundidade de
polimerizagao, podera ser necessaria uma polimerizagao suplementar.
Consultar a tabela que se segue para obter a relagéo entre o tempo de
polimerizagéo e a profundidade de polimerizagdo com uma fonte de luz
visivel.

Tabela 3: Relagéo entre o tempo de polimerizagédo e a profundidade de polimerizagao
para diferentes tipos de fonte de luz.

Tonalidade e profundidade de polimerizagao
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Tipo de fonte de luz Tempo de Clear B1,82,83,B4 A4,C4 KA
(intensidade luminosa) polimerizagao| Amber C1,02,C3,02,D3 WD,XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
+ | Duas vezes
Inter\sw.dadeélggadstLUzE LED durante 3 ou
(superior a mW/cm?) 5 seg.
Intensidade média BLUE LED*
(1100-1400 mW/cm?) 10 seg.
3,0 mm 2,0 mm 1,5mm 1,0 mm
Intensidade reduzida BLUE LED*
(800-1000 mMW/cm?) 20 seg.
Intensidade elevada Lampada de 10 se
halogéneo (superior a 800 mW/cm?) 9-

A amplitude de comprimento de onda efectiva para cada unidade de polimerizagéo dentaria devera ser de
400-515 nm.
* Pico de espectro de emissao: 450 - 480 nm

A-8. Acabamento
Efectuar o contorno da restauracéo e ajustar a ocluséo utilizando uma ponta de
diamante fina. Polir como habitualmente, utilizando pontas de borracha de silicone
ou discos de polimento.

B. Procedimento standard Il (INDICACOES DE UTILIZACAO [4])
[4] Reparag0es intraorais de restauracoes fracturadas

B-1. Seleccao da tonalidade
Seguir o mesmo procedimento descrito em “A-1”.

B-2. Superficie de material de revestimento
Se necessario, chanfrar a margem com uma ponta de polimento de diamante. Em
seguida, seguir os procedimentos de tratamento da superficie da area fracturada
com base no material da superficie (por ex., cerdmica de 6xido de metal, ceramica
a base de silica, compésito, metal ou dente), de acordo com as instru¢des de
utilizagdo do adesivo, agentes de ligacdo de silano ou de primer adesivo para
metal.

B-3. Tratamento da superficie do dente e aplicagéo de adesivo
Seguir o mesmo procedimento descrito em “A-5".

B-4. Doseamento da pasta
Seguir o mesmo procedimento descrito em “A-6".

B-5. Aplicagéo e fotopolimerizacdo de CLEARFIL MAJESTY ES-2
5-1. A aplicagdo de uma resina opaca (por ex., CLEARFIL ST OPAQUER) nas
superficies fracturadas como camada inicial é€ opcional. Caso seja adoptado
este procedimento, consultar as respectivas instrucdes de utilizagao.



5-2. Colocar a tonalidade de pasta seleccionada nas superficies fracturadas e
fotopolimerizar com uma unidade de polimerizagao dentaria.
Consultar a tabela na secgéo “A-7” para obter a relagé@o entre o tempo de
polimerizagéo e a profundidade de polimerizagdo com uma fonte de luz
visivel.

B-6. Acabamento
Seguir o mesmo procedimento descrito em “A-8”.

[GARANTIA]
Kuraray Noritake Dental Inc. providenciara a substituigao de qualquer produto que se
encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray Noritake Dental Inc. ndo aceita
qualquer responsabilidade por perdas e danos, directos, consequenciais ou especiais,
resultantes da aplicagao ou utilizacdo, ou incapacidade de utilizacdo destes produtos.
Antes de utilizar os produtos, o utilizador devera determinar a adequagéao dos produtos
a finalidade de utilizagao pretendida, assumindo todo e qualquer risco e
responsabilidade relacionados com a utilizagdo dos mesmos.

[NOTA]

+ Se ocorrer um incidente grave atribuivel a este produto, isso deve ser comunicado ao
fabricante, através do seu importador na UE, e as autoridades reguladoras do pais de
residéncia do utilizador/paciente.

+ O “Summary of Safety and Clinical Performance” (SSCP) pode ser obtido em
European Database on Medical Devices (EUDAMED) no site:
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[NOTA]
“CLEARFIL", “CLEARFIL MAJESTY” e “CLEARFIL ST” sdo marcas registadas ou
marcas comerciais da KURARAY CO., LTD.
“VITA classical A1-D4” é uma marca comercial da VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &
Co. KG.

006 1563R238R-PT 2026-04-01
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. EIZArQrH
To CLEARFIL MAJESTY ES-2 gival éva ¢wTOTIOAUMEPLLOUEVO, AKTIVOOKIEPO UAIKO
AMoKATAoTAoNG, TO OTo{0 MPOCdidel CWOTN XPWHATIKY) TPOCAPKOYY|, UYNAT)
OTIABWTIKN IKAVOTNTA KAl APLOTEG GUOLKEG LOLOTNTEG, TIOU TO KABLOTOUV 13AVikO
yia MpdobLeg Kal omioBleg AMoKATaoTAoelS. H eEALPETIKY TOU peuaTdHTNTA
£Eaodaliel eUKOAO XEIPLONO Kal TOTIOBETNON.
Eival cuokeuaopévo oe Tapadoolakeg alplyyeg 1) oe Pre-loaded tips (PLTs).
To cloTnua MPng €EATOUIKEUPEVNG ATIOXPWONG TOU 0dNYyoU andxpwong
CLEARFIL MAJESTY ES-2, nou BaoiZetal oe ,Jightness/ value®, mpoodEpel ermhoyég
AQYPNG andxpwong yla povég (Classic) kat SImég (Premium) eTLOTPGOOELG
andXPWong yla anokatactacelg UPnAng atodntikng. Ot anoxpwoelg Universal
kaAUTTouv 6Aeq TIq anoxpwoelg Classic kat Premium pe meploplopévo aplbpd
ouplyywv/PLT, avdloya pe TNV Katnyopia KOIAOTNTAG. ‘EXEL AKTIVOOKIEPOTNTA (0M
1 HeyaAUTepn amnoé apyilio 1 mm, kat eival Ta&vopnpévo arno to npoTuro ISO
4049 wg UAIKO TUTIOU 1 Kat Katnyopiag 2 (opdda 1).
To yevikd KAWVIKO 6peNog auToU Tou MPOoidVTOoG ival n anokataotaon g
AelToupyiag Twv doVTIMV yia TiG akdAouBeg ENAEIZEIS XPHEHS.

. ENAEIZEIZ XPHZHZ
To CLEARFIL MAJESTY ES-2 epappodletal oTig €EG AMOKATACTACELG:
[1] AHEOEG ATOKATAOTACELG Yla OAEG TIG KAAOELG KOINOTATWY OE TIPOOBIa Kal

omioBla d6vTia

[2] Apeoeg KopwVeG OYNG KAl TIPOOWPLVEG ATIOKATACTATELG

[3] Al6pBwon Tou oxfHaTog Tou dovTioU (TLX. KAE(oo dlaocTipaTtog HeTa&l Tou
SOVTIOV)

[4] EvE0ooTONATIKEG ETUSLOPBMOELG OTIACUEVWY ATIOKATACTATEWV

Ill. ANTENAEIZEIZ A
Se aoBevelg e LOTOPIKO UTepeualoOnoiag o€ HEBAKPUALKA HOVOUEPN.
AcBeveig e YvwoTd 10TOPIKO AAAEPYIKNG avTidpaong o Karmolo and ta
OUOTATIKA TOU TIPOIOVTOG.

IV. AZYMBATOTHTEZ A
Mnv xpnotporoteite UAIKA yila TV TpooTtaacia Tou MoAdoU 1) TpoowpLva
odpayiopata mou mepLEXoUV euyevOAn, ylaTi n euyevoln uropei va
KabuoTepnoel TNV d1adlkacia cuyKOAANoNG.

V. MIPO®YAAZEIZ A
1. MpoguAdécic aopalciag
. AuTd TO TIPOIdV TEPLEXEL OUTIEG TIOU EVEXETAL VA TIPOKAAECOUV AAAEPYIKEG
avtdpdoelg. Na anodelyeTe TNV XPNON TOU TIPOIOVTOG 0€ a0BeVE(G e YVWOTO
LoTOPLKO aAAepyiag o€ povouepn HeBakpuAilkd i dAAa ouoTatikd.
. E4v 0 aoBevng epdaviost avtidpdoelg unepeualodnoiag, 6mwg ¢payolpa,
€klepa, evdeitelg avadulagiag, EAKog, MPNELLO, KVNOWO 1 poUdlaoua,
OTAPATAOTE TNV XPNON TOU TPOoI6VTOG Kal MapakoAouBeioTe Tov aoBevn.
3. M va anopuyeTe TV eldAvion urepeuatodnoiag and Tnv ouvexn enaon pe ta
HEBAKPUALKA povopepn 1) AAA ouOTaTIKE, va ¢opdTe nmAvTta yavTia i va
AapBdavete GAAa KaTAAANAa PETpa mpootaociag.
4. Na rpooéxete 0OTe TO UAIKO va unv €ABet og emadn We To dépua i va
eloXwpnoeL oto PAtt Mplv and v XPNoLLoToinon Tou TPoidvTog, KAAUYTE Ta
pATia Tou aoBevolg Pe [la TIETOETA YId VA TA TIPOOTATEVUCETE OE MEPITTWON
eKOPEVIOVIONG UALKOU.
. EQv 10 UAIKO £pBel oe emadn e 1oToUg TOU avBpwTivou OMUATOG, EKTEAECTE
TIG TIAPAKATW EVEPYELEG:
< Edv 10 UAIKO €l0€ABeL OTa paTIa >
Zem\UveTte auéowg ta patia pe apdovo vepd kat cupBouleubeite Evav
opBaipiatpo.

< EAv 10 UAIKO £pBel og emadn) pe To déppa 1) T BAEVVOYOVO TOU OTOUATOG >
SKourioTe To apéowg e ToAUmio BApPBakog i yala mou spPartrioate oe
AAKOOAN Kal EeTMAUVETE pe ApBovn MoodTNTa vepoU.

6. AABeTe HETPA MPOOTACIAG YA VA HNV Katariel 0 aoBevig To UALKO KaTtd AdBog.

. ZUplyya: Mnv potpdlete v ndota oe dlapopeTIKOUG agbeveig yia Tnv
arnopuyn aAAnAopdAuvong. Mptv TNV Xpron, SlaveideTe TNV MAOTA MAVW éva
MUIM\OK avAautEng. Mnv emuotpwveTe MOTE TNV MAota aneubeiag and Ty cuplyya
oTO JOVTL.

. PLT: M6vo piag xpriong. Mnv enavaypnotyorole({te éva pUuyxog yia va
anoduyeTe TNV aAANAopOAUVON. ATopp{PTe TO HETA TNV XPNON Kal
AMOAUHAVETE TOV dlavopéa oUpdwva Ue TI§ 0dnyieg XpHoewg.

. PLT: Mpuv dlaveipeTte TNV nAota oTnv OTOPATIKA KOINOTNTA, CUVIOTATAL VA
SlaVEIUETE Pl PIKPT TIOOOTNTA TIAOTAG O€ £€va UIMAOK avApiEng pe évav
dlavopéa ouvBeTNg pNTivng. Katd tnv S1dpKela TNG MPOKATAPKTIKAG SLAVOUNG
XELPLOTE(TE TOV dlavopéa pe TaxuTnTa, yla va pnv néoet 1o PLT. ®Bapuévog 1
eAATTWHATIKOG dlavopéag olveeTng pntivng Hropei va mpokaAéoel Tnv
andomnaon Tou PLT kat va méoel péoa oTn OTORATIKY) KOINOTNTA, TIPOKAAMVTAG
uavéd TPAUpNATIoNO 1 akouola Katdaroon. O dlavopéag a MpEmel va eAEyxeTal
TAKTIKA Yla uTtepBOALKN pBopaA.

10. AMoppiPTe AUTO TO MPOIOV WG LATPLKO ATIORANTO Yia TPOANYN HOAUVONG.
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2. MpoguAdécig katd Tov xeipioud Kai Tnv ens&spyaoia

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Aev ETUTPEMETAL VA XPNOLLOTOLE(TE TO TIPOIOV Yia AANOUG OKOTIOUG, EKTOG amd
auTtoUg mou Kabopifovtatl otnv mapaypado [II.LENAEIZEIZ XPHZHZ].

2. To mpoidV auTo ETITPEMETAL VA XPNOLUOTOLE(TAL ATIOKAELOTIKA KAl HoOVo arnd
030VTIATPOUG.

3. Xpnolporonote éva Héco KAAUYNG Tou TIOAPOU O€ Hid KOIAOTNTA TANGioV Tou
moAdoU 1) oe Mepirmrwon Tuxaiag £kBeang Tou TOAPOU.

4. XpnOloTooTe €vav EAACTIKO AMOPOVWTHPA YIA VA ATIOTPEYETE TNV
empOAUVON Kal yia va eEAEYEETE TNV uypaaia.

5. Mnv xpnotuomole(Te To TPoidV 0g cuvdUAopd He GANA UALKA oUVBETNG pNTivng.
Ta avaplypéva UAIKA propel va mpokaAéaouv aANayEQ OTIG GUOLKEG IBLOTNTES
Kat eivat Tudavov ot 1SldTNTEG AUTEG va UTIORABLOTOUV OE OX£ON HE TIG
avapevoOueveg.

6. H ndota 6a mpémnel va xpnotdonotnBei dueoa petd v eEaywyn g and v
oUplyya N To puyxoq. Edv n maota petd tnyv eEaywyn dev pnopsi va
EMOTPWOEL YIa £va CUYKEKPIUEVO XPOVO, TIPETEEL VA £POBLACTE( Pe TpooTaacia
arnod 10 $wG yla va punv MoAupepLoTel mpowpa

7.'0tav xpnolporoleite €va PLT, xpnotyoroleioTte Tov dlavopéa aokmvTag apyn
Kal otabepn migon. H doknon urepBoAtkig dUvaung dev eival anapaitnTn.

8. '0Otav xpnotuorole{te Tov 0dnyd andoxpwong, akoAoubNnoTe TIq ENG
dladikaoieg yia va anopuyete TNV aAAnAopoAuveon.

* KaAUyte 0AOKANPO TOV 03NYO AMoXp®oewV pe £va TAAOTIKO KAAUpUA piag
xpnong (r.x. éva poly bag), yia va anotpégete TV ermpdAuvon pe oieho kat
aipa.

+ AMOAUMAVETE TIPLV KAL HETA TNV XPNON, OKOUTH{OVTAG TOV OXOAAOTIKA HE
anmoppodNTIKO BANPBAKA TIOU £XEL EUTIOTIOTEL he AAKOOAN.

[Auxvia moAupepiopot]

. AropUyeTe va KotTdte aneuBeiag otnyv mMyr Tou wTodG. SUVIOTATAL Va
XPTNOLUOTIOLE(TE TIPOOTATEUTIKA YUAALA.

. H pikpn évraon ¢wtodg priopel va mpokaréoet Kaky ouykOAAnon. EAéyEte Tnv
Sidpkela Zwng TG AAUMag Kat Tov 0dnyo ¢wTtdg TG cuoKeung (pUyXog) yia
muBavr) HOAUVON. ZuVIOTATAL va EAEYXETE TNV £VTAOT TNG CUOKEUTG
GWTOMOAUMEPLIONOU HE Hia KATAAANAN CUOKEUT EAEYXOU OTA AvVAAOYA XPOVIKA
dlaoTthpaTa.

3. To pUyx0g TNG OUOKEUTG TIOAUMEPLOPOU TIPETEL va eival, 600 To duvatdv,
KOVTA Kal KaBeta otnv erudavela g pntivng. Edv mpérnet va
dwToToAUMEPIOETE I PEYAAN eTudAvela pntivng, eival TMPOTIHOTEPO va TNV
XWPIoETE 08 PHIKPOTEPOUG TOME(G KAl va pwTOTIOAUpEPioETE KABE eTudpdvela
EexwploTa.

4. TpLv XPNOLUOTIOINCETE TO TPOIOV, EAEYETE TIG CUVONKEG TIOU amattoUvTal yla va
MoAupepioeTe TNV MAoTa, oUYKP{VOVTAG HE TOUG XPOVOUG GWTOTOAUUEPLOUOU
TOU avad£povTal 0€ AUTEG TIG 0dNYieg XpNoews.
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MpopuAdéeig katd Tnv amoBrikeuon

. To mpoidv auTd MpémeL va XpnoLdonotnBei uéxpL TNV nuepopnvia AHEng mou
avaypadeTtal oTnv cuoKeuaaoia.

2. To mpoidv Kal 0 0dnydS anoxp®oewV TPETEL va anobnkelovtal og

Beppokpaoia 2-25°C/36-77°F, 6Tav dev xpnoldornolouvTal.

3. EAv 1o mpoidv diatnpeital oto Yuyeio, Ba mpénel Tptv and kabe xprnon va to
apnvete va ekTebel yia meplocdTePO and 15 Aerrd oe Bepuokpacia
neplBaAlovTog. Edv dev To KAveTe, TOTE Pnopel va TpokAnBel Bpalon g
ouplyyag 1) Tou pUyxoug.

. To TpoidV Kat 0 0dNYOG ArMoXpWoewV MPEmet va ¢uldooovTtal pakptd and
akpaia BeppodTNTa ) Aueon €kBeon oe nAlakn akTivoBoAia.

5. MeTd v dlavopun Tng naotag npénet n olplyya va acpailotel kaAd 600 To
duvatov ypnyopodTePQ, yid va anotpanei n okApuvan Tou UAIKOU arod v
enidpaon Tou pwToOG ToUu MEPIBANAOVTOG Kat va anodpeuxBei n dieioduon EEvav
OWHATWY OTNV oUpLyya.

6. To mpoidv Mpérel va anonkeleTal o€ KATAAANAO X®PO OMou pdvo o

odovTtiatpog propei va éxel mpdoopaon.
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VI. ANOXPQZEIZ KAl ZYZKEYAZIA
1. Aoxpwoeig
To uhik6 CLEARFIL MAJESTY ES-2 diatifetal oTiq e§ng 18 anoxpwoelg Classic,
14 anoxpwoelg Premium, 4 anoxpwoelg Translucent kat 4 anoxpwoelg Universal:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, *KAS,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, *A3D, *A3.5D, *A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D kat A4D eival adladpaveig anoxpwoelg.

Teptypagri e andxpwong

Ot anoxpwoelg eivat Tagvounpuéveq olpdwva pe v Llightness/ value® kat Tnv
OUVIOTOHEVN HEBOBO EMIOTPWONG.

Ot aroxpwoelg Classic eival oxedlaopéVeg i EMOTPWON HOVAG AMOXPWONG
Kal oL anoxpwoelg Premium eivat oxedlaopéveg yia Tnv péBodo eniotpwong
BUM\AG andxpwong. O cuvduaopdg Twv anoxpw®oewv Premium A KAAUTTTEL TIG
3 anoxpwoelg Classic (VITA classical A1-D4).

Mivakag 1 YynA) <——— Lightness/ Value ————> XaunAn
MéBodog Katnyopia .

emotpwong andxpwong Andxpwon

Movh anoxpwon | Classic XW| W |B1 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘AS‘D:B B3 ‘AS.S‘EM 03‘A4‘C4

Arng oo Enamel | XWE(WE| ~ A1E A2E A3E A3,5E A4E

anoxewon Dentin |[XWD|WD| ~ A1D A2D A3D A3,5D A4D

[EMIZHMANZH]
Ot arnoxpwoelg Translucent urmopouUv va xpnotgornomolyv yia akpipn
XapakTNPLopd g arokatdotaong. H KA6 éxet Tnv xapunAotepn
dwTelvdéTTA OTIG arnoxpwoelg Classic.

OL anoxpwoelg Universal £€xouv oxedlaoTel yla va KaAUTTouv OAeg TIG
KATNYOPieg KOIANOTATWY HE ATIOXPWOELS, OTwG daiveTal oTov mivaka 2.



MNivakag 2
. . Anoxpwon
Katnyopia | Katnyopia
anoxpwaong |KolotnTtag w A1 A2 A3 A3,5 Ad
(XW) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)
I U
1} (Universal)
Universal ] oW
i uL ubD
|
d (Uvr:/‘r‘:ﬁ;a (Universal Light) (Universal Dark)
\%

*Xpnotporomote ndota UW yia to 6vTL rou kabopiZetat wg andxpwon W/XW, edv n anokatdotaon
anattel uPnAn WTEWVOTNTA/TIHA.

2. Mepiexdueva Suokeuaoiag
BA. Tnv eEwTepLkN oUOKeuaoia yla ta £{dn mou neptAapBavovtal ot
ouokeuaoia.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
+ Shade guide [OAeg oL anoxpwoelg, ekTOG amod arnoxpwaoelg Universal]
+ Shade guide compact [Z0vTopog 0dnYOg anoxpwoewv (arnoxpwoelg Classic
eKTOG KAB)]

3. Suorarikg
SINaVIWPEVO ENGPAKTIKO UALKS armd Baplouxo Ualo (30-80%)/
MPOTOAUUEPLONEVO OPYAVIKO EUPPAKTIKO UALKO (< 40%)/
ALYAUKISIANOPEBAKPUALKOG £0TEPAG TNG A dlodatvoAng (Bis-GMA) (5-15%)/
Y3p6$poB0og apwHATIKOG SIUEBAKPUAIKOG e0TEPAG (5-15%)/
SIAaviwpévn KoANoeldng upttia (1-5%)/
Y3p6dpoBog aAipaTikog dipeBakpuAikdg eaTépag (1-5%)/
dl-kapdopokivovn (< 0,1%)

OL povadeg oe napévOeon eival paa %.

[EMISHMANSEH]
H oAlkn MOOOTNTA EUPPAKTIKADV UAIK®DV gival epirou 78 wi%,
OUMMEPIAAUBAVOUEVWV AVOPYAVWY EUPPAKTIKOV UAKAOV 40 vol%. To néyebog
TWV OWHATIS WV TwV avopyavwy eNGpaKTIKOV UAIKOV Kupaivetal ané 0,37 um
péxpt 1,5 pm.

VII. KAINIKEZ AIAAIKAZIEZ
Texvikil AQPNG Kal anmoKataoTacng andxpwong

MNapouaiaon anoxp@®oewv aTov 0dnyo6 anoxpwoewv: Ot aroxpwoelg Classic
£KTOG TNG KAB eival Ta&lvounuéveg oTig oTHAEG APNng andoxpwong, 6Tws
MepLypAdEeTal TIAPAKATW O0TNV ,TeXVIKA Movig Andxpwong* Kat atnv , TEXVIKA
A\Hg Andxpwong*.
Ot aroxpwoelg Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin kat KA6 eivat
Ta&lvounuéveg oTIG OTHAEG Tou onpelwvovtal pe T, E-1, E-2, D-1 kat D-2.

1. Texvikn Movng Anioxpwong (clotnua Classic)
Bfjua 1:

EruAéETe TV MAnoléotepn

otnAn lightness/ value“ amné tig

6 epdaveiq emmAoyég OTAANG

TOU 0dNYoU amndXpwong.

W Al A2 A3 A35 A4

@
a
A
o
W
s CLEARFIL MAJESTY ES-2
Kuraray Noritake Dental Inc.
Bfjua 2:
Tpaph&te TNV eruAeypévn oA and Tnv ONKN Kat eTAEETE TNV AvTIOTOLXN
andéyxpwon.

Eni mapadeiypati, eav emuAégate v otAn A2, n andxpwon D2, A2 1y C1
uropei va eriAexBei 6Twg paiveTal KATWTEPW.

53 D2/A2/C1

— ==
Texvikn Aimig Anidxpwong (cuotnua Premium)
EmuAé€Te TNV TANCLEOTEPN
oTtAn lightness/ value“ ané 1ig 6
epdaveiq ermAoyég OTAANG TOU
odnyou andyxpwong. Ma dovtia
ToU €ival To avoIXTOXPWHA Ao W Al A2 A3 A35 Ad
mv anoxpwon ,W*, TpaBn&te

NV OTNAN Yia Ayn g
andéyxpwong KXW«

N

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

» ETUAEETE TIG QVTIOTOIXEG MACTEG TWV AMOXpwoewv Premium (Enamel/Dentin),
oTwG ¢paivetal otov mivaka 1. Eni mapadeiypaty, eav eTiAéxOnke n otAn At,
T0TE eTuAEETE TIG aroxpwoelg A1E kat A1D.

+ AVTIKATOOTHOTE TOV X(WPO TNG 030VTIVNG HE TNV avTtioTolxn anoxpwon
Dentin, kat Tov X®po TG adapavtivng pe tnv avtiotolxn andyxpwon Enamel.

3. Texvikn Anoxpwong Universal (cUotnua Universal)
EruAéETe TNV MANOLEOTEPN OTAAN «lightness/value» and Tig 6 epdaveiq
€MAOY£G OTAANG Tou 0dnyoU amndxpwang.

» EmAéETe TNV avtioTolxn naota anoxpwoewv Universal avaloya pe v
Katnyopia KoNOTNTAG, 6MWG dpaiveTal oTov Tivaka 2.

[EMISHMANSH]
Edv n kaptéAa W/XW eruAéxBnke and Tnv naparndve dadikacia oTig
MEPUTTWOELG KOIAOTATWY Katnyopiag I f I, eruAéEte mdota UW (n ugnAdtepn
TIMA O0g auTo To oUOTNHA) €AV 1) ATOKATACTAON anattel UPnAn
PWTEWVOTNTA/TIYN.

A Tumkn diadikaocia | (ENAEIZEIZ XPHZHZ [1] swg [3])

[1] Apeoeg anokaTaoTAoELG Yla OAEG TIG KAAOEIG KOINOTHTWY Og TPOoOLa Kal
ornioBla dovTtia

[2] Apeoeg KopwveG OYNG KAl TIPOCWPLVEG AMOKATACTACELS

[3] Al6pBwoN TOU OXNATOG TOU SovTioU (TLX. KAE(OILO SlAOTANATOG HETAEY TOU
SovTIRV)

A-1. AU andéxpwong
KaBapiote To dOVTL He eAAPPOTETPA KAL VEPD YLA VA ATIOUAKPUVETE TIG
emupavelakeG KNABeG, ETUAEETE KATOTIV TNV KATAAANAN andxpwon, cUpdpwva
HE TNV avwTEPW , TEXVIKA ANYNG Kal arnokaTaoTaong anodxpwong®.

A-2. Ariopdvwon Kal mpootacia and vypacia
INa va erutuxete BEATIOTA AnoTeAEOUATA, TIPETEL VA AMOPUYETE OLASATIOTE
emuoOAUVON TNG KOINOTNTAG e oieho Kat GAAeg akaBapaieq. Ma va kpaThoeTe
TO dOVTL KABapod Kal 0TeYVO, OUVIOTOUNE £vav EAAOTIKO AMOUOVWTHPA.

A-3. NpoeTtolpacia g KOIAOTNTAG
Adalpéote MANPWG TNV MPooBeBANUEVN 0BOVTIVN, KAl TIPOETOLMACTE TNV
KOIAOTNTA |E TOV GUVAON TPOTIO.

A-4. NpooTtaocia Tou ToAdoU
Ot exTeBelpéveg emupdveleg Tou MOAPOU 1) MEPLOXEG KOVTA OTOV TIOADO
TPEMEL va KAAUTTToVTaAL Je €éva okelaopa udpo&eldiou Tou aoBeotiou 1 pe
AAAQ eVBEIKVUOUEVA UALKA. MnV XpNOLUOTIOLE(TE TIPOIOVTA TOU TIEPLEXOUV
€UYEVOAN Yla TNV mpoaoTacia Tou moA¢pou.

A-5. Mpoepyacia Tng erudpavelag Tou dovTioU Kal EMOTPWON CUYKOAANTIK®OV
mapayovtwv
H ene&epyaoia kat oUyKOAANON TG erudpAvelag Tou dovTiou Ba mpémet va
dlevepyolvTal cUpdwva He TIG 0dnyieg XpNOewWg TOU XPNOLLOTIOLOUHEVOU
OUOTANATOG.

A-6. Alavopun Tng mdotag
6-1. ZUplyya: AlavelpeTe TNV avaykaia moodTnTa ndotag and v clptyya
EMAVW OE £va UMAOK AVAUIENG, OTPEPOVTAG TOV HOXAO apyd Katd Tn
$opd MEPLOTPOPNG TWV SEIKTMV TOU wPOAOoYiou.
6-2. PLT: Toro6eTthote £va PLT oTov KUALVSpo Slavoung Kat eEwBeioTe TNV
ndota HEoa 0TV KONOTNTA, OUUPWVA e TIG 0dNYieg XPNOEWS Yia TOV
dlavouéa.

[MPOZOXH]
XpnolgomotnoTte Tov Slavouéa He Hia apyn kal otabepr| mieon. H
aoknon utepPoAtkhg duvaung dev eival anapaitnTn. AnoppiPte To
pUYXOG HeT TV XpHON.

A-7. EmioTpwon kal $wTOTOAUNEPLONOG Tou CLEARFIL MAJESTY ES-2

7-1. H epappoyn piag peuotig olvBeTng pntivng 1 piag adlapavolqg pntivng
(r.X. CLEARFIL ST OPAQUER) otnv koI\dTNTa oav apxlkd oTpwua eivat
MPoalpeTIkA. EAv TNV uloBeTHoeTE, avaTpEETe OTIG 0dNYiEg XPHOEWS TNG.

7-2. TomoBeTNOTE TNV ETUAEYHEVT AMIOXPWAN TNG MACTAG OTNV KOWAOTNTA Kal
GWTOTOAUMEPIOTE TNV HE HIA ODOVTIATPIKY CUOKEUN TIOAUUEPLONOU.
EKTIHOVTAG TO BAB0G TOU TIOAUMEPLOMOU, (0wg va aratteital Sladoxikdg
TOAUMEPLONOG. AvaTpéETe oTOV akOAOUBO Tivaka yla TNV oxéon HeTagu
XPOVOU TOAUNEPLOUOU Kal BABOUG TIOAUMEPLOWOU e pia Ty opatol
dwTOG.

Mivakag 3: Zxéon peta&l Tou Xpdvou MoAupeptopol Kat Tou BdBoug
TIOAUMEPLONOU Yia TUTIo TNYAG dWTOG.

Anoxpwon kat BaBog MoAUHEPLOUOU
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
TUToL TYAG GWTOS xpovou Clear B1,B2,B3,84 A4,C4 KA6
(Evtaon ¢wtédg) ToAupeplopol | Amber C1,C2,C3,02,03 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,AdE uw A4D
U,UL,UD
YynAng évraong BLUE LED* Ao popég
(NeptoodTepo and 1500 mW/ecm?) | emi 3 5 deut.
Meoaiag évraong BLUE LED*
(1100-1400 mW/cm?) 108eut.
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
XapnAng évraong BLUE LED*
(800-1000 mW/cm?) 20 Beur.
YynAng évraong Auxvia akoyovou
(NeploodTepo anod 800 mWicm?) 103eut.

To evepyd e0pog HAKOUG KUPATOG yla KABe 050VTIATPIKY OUCKEUT TOAUHEPIOHOU TPETEL va efvat 400-515 nm.
*AvVOTATN TIUA TOU AOPATOG EKMOUTG: 450 - 480 nm

A-8. Aeiavon
Alapopd®OOTE TNV AMOKATACTAON KAl EEOUOLMOTE TNV OUYKAELON We pia
Aertth eyyAUd{da dlapavTiol. Aeldvete wg oUVABWGS Pe pia eyyAudida
alAikovng N pe diokoug Aelavong.

B Tumkn diadikaocia Il (ENAEIZEIZ XPHZHZ [4])
[4] EVB0OTOUATIKEG £TUSIOPOMOOELG OTIACUEVWV AMOKATACTACEWV
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. A\Myn anoxpwong
AkoAouBnote TV {dla dladikacia mou meptypadetal otnv napdypado ,A-1

B-2. MpogTolacia onaouévmV ETUGAVELDV
Edav xpelaotei, AOEOTOUNOTE TO OPLO He Hia OTIABWTIKY) BEAOVN SlapavTiou.
AkoAouBnote katomy Tig dladikaocieg ene&epyaaniag g emudavelag ™mg
OTAoNEVNG TEEPLOXAG TOU BaciZeTal 0To erudpavelakd UNIKO (TLX. KEPAMIKO
o&eldiou peTAAOU, TUPLTIKO KEPAULKO, oUVBETN pNTivn, HETAAAO 1 BOVTL),
oUpdwva Pe TI§ 0dNYieg XpPNOEWS TOU OUYKOAANTIKOU TapdyovTa, Tou
OUYKOAANTIKOU TapdyovTa alhaviou 1) evog primer cuykOAANoNgG pHetdAAou.

B-3. Mpoepyaoia Tng emdpdavelag Tou dovTioU Kat EMOTPWOT CUYKOANNTIKGOV
napayoviwv
AkoAoubnote TV {dla dladikacia mou meptypadetal oty rmapdypado ,A-5¢
B-4. Alavoun g naotag
AkoAouBnote v (Bla dladikacia rou replypddetal oty napdypado ,A-6“

B-5. EnioTpwon Kal ¢wTornoAupeptopdg Tou CLEARFIL MAJESTY ES-2

5-1. H epappoyn tng adtagavoug pntivng (r.x. CLEARFIL ST OPAQUER) otig
OTaopEVEG ETIPAVELEG OaV APXIKO OTPOUA gival TpoalpeTikn. Edv tnv
uloBeTNOETE, AvaTpEETE OTIq 0dNYieg XPHOE®G TNG.

5-2. TOMOBETNOTE TNV ETMAEYHEVN AMOXPWAN TNG MACTAG OTIG OTIAOHEVEG
eMUPAVELIEG KAl PWTOTIOAUMEPIOTE TNV HE LA 0OOVTIATPLIKA CUOKEUT)
TIOAUPEPLOUOU.

AvatpéETe OTOV MivaKa 0TO TUNHA ,A-7¢ yid TNV OX£0n HETAEU XpOVou
TMOAUMEPLOOU Kat BABoug MoOAUpEPLIOUOU HE Wia TR opatol ¢wTog.

B-6. Aeiavon
AkoAouBnote TV {dla dladikacia mou meptypadetal oty rmapdypado ,A-8<

[EFTYHSH]
‘Eva mpoidv mou eival anodedelyéva EAATTWUATIKG, avTikabioTatal and v
Kuraray Noritake Dental Inc. H Kuraray Noritake Dental Inc. dev avaiauBavet
oudepia eublvn yia dueoeg, emMakOAoUBEeG 1) 1BLa{TePEg ANWAELEG N {NULEG, OL
oroieg mpoépyovTat and Tnv epappoyr, TNV XpPnotporioinon 1 avriotoxa v
avikavotnTa XpNoloToinong aut®y Twv TpoiovTwy. Mptv and tnv xpnon, o
XPNOTNG TPEMEL va opioel EMAKPIB®G TNV KATAAANAOTNTA TWV MPOIOVTWY Yia TNV
TPOooPIZOEVN XPAON Kal 0 XPNOTNG avalauBdavel Tnv eubuvn Kal TNV UroxpEwan
Yla TNV XPNON TWV MPOIOVTWY auTOV.

[EMIZHMANEH]

+ EQv oupBei éva coBapd meptotatikd AdOyw auTtou Tou TPoidvTog, va To
avadépeTe OTOV KATAOKEUAOTN HEOW TOU eloaywyéa otnv EE kat oTig
PUBULOTIKEG apXEG TNG XWPAg, OTNV oroia dlapével o XpHotng/acbevng.

+ Mropeite va KaTeRAoETE TNV MePIANYN XAPAKTNPLOTIKOV aopaleiag Kat
KAWVIKQOV eTidooewv (SSCP) amnd tnv eupwnaikn Baon dedouévmy yia ta
latpotexvoloyikd rpoiovta (EUDAMED) otn dieuBuvon
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[EMISHMANEH]
Ta «CLEARFIL», «CLEARFIL MAJESTY» kat «CLEARFIL ST» eival ohuata
kaTatedévTa 1) epmnoptkd ofpata g KURARAY CO., LTD.
To «VITA classical A1-D4» eival éva gproptkéd onua tng VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG.
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CLEARFIL MAJESTY ES-2
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. GIRIS
CLEARFIL MAJESTY ES-2, Ustlin renk eslesmesi, yiiksek derecede parlaklik ve
mikemmel fiziksel 6zellikleri sayesinde, hem anterior, hem de posterior restorasyonlar
icin ideal, 1s1kla polimerize olan, radyoopak bir restoratif materyalidir.
Kolay islenmesi ve yerlestiriimesi i¢in en uygun viskoziteye sahiptir. Klasik siringa i¢inde
veya Pre-loaded tips (PLTs) seklinde kullanima sunulur. CLEARFIL MAJESTY ES-2
renk skalasinin “lightness/ value” ézelligine dayall essiz gélgelendirme sistemi, yiksek
esthetic 6zelliklere sahip restorasyonlar yapabilmek icin tek (Classic) ve ¢ift (Premium)
tabakalama islemleri icin gdlgelendirme secenekleri saglar. Universal renk segenekleri
tim Classic ve Premium renkleri, kavite sinifina gére degisen sinirli sayida siringa/PLT
ile birlikte, karsilamaktadir. Radyoopasite degeri 1 mm alliminyuma esittir veya daha
ylksektir ve ISO 4049 standardina gére Tip 1 ve Sinif 2 (Grup 1) materyali olarak
siniflandiriimaktadir.
Bu drtiniin genel Klinik faydasi, asagidaki KULLANIM ENDIKASYONLARI icin dis
fonksiyonunu eski haline getirmesidir.

. KULLANIM ENDIKASYONLARI
CLEARFIL MAJESTY ES-2, asagidaki restorasyon uygulamalarinda endikedir:
[1] Anterior ve posterior diglerdeki tim kavite siniflari igin direkt restorasyonlarda
[2] Direkt veneerlerde
[3] Dis pozisyonunun ve seklinin diizeltiimesinde (6rn. Diestema kapatiimasi,
kagultilmus dislerde vs.)
[4] Kirnllmis restorasyonlarin intra-oral tamiri

1ll. KONTRENDIKASYONLAR A
Metakrilat monomerlerine asiri duyarliligi olan hastalarda kullaniimaz.
Bu Uriiniin igerdigi bilesenlerden herhangi birine karsi alerjisi oldugu bilinen hastalarda
kullaniimamalidir.

IV. UYUMSUZLUKLAR /N
Ojenol, bonding sisteminin polimerizasyon stirecinin gecikmesine neden olabilecegi
icin, pulpa korumasi ve gegici értlileme amaciyla 6jenol iceren materyaller kullanmayin.

V. GNLEMLER A
1. Giivenlik énlemleri
1. Bu Uriin alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler icermektedir. Metakrilat
monomerlere veya diger bilesenlere karsi alerjik olan hastalarda triini kullanmaktan
kaginin.

. Hasta, kizariklik, egzama, iltihaplanma belirtileri, Ulser, sisme, kasinma veya uyusma
gibi asir duyarlilik reaksiyonu gésterirse, triintin kullanimini kesin ve tibbi yardim
almasini saglayin.

3. Metakrilat monomer veya diger bilesenler ile temas sonucunda olusabilecek asiri

duyarlihgr 6nlemek igin, eldiven giyin veya gerekli diger uygun énlemleri alin.
4. Urtiniin cilt veya g6z ile temas etmesini dnlemek icin dikkatli olun. Urtini
uygulamadan énce materyalin sicramasi durumunda hastanin gézunu korumak igin
hastanin gézlerini bir havlu ile értln.
. Uriintin, insan viicut dokulari ile temas etmesi durumunda asagidaki tedbirleri alin:
< Urtiniin géze kagmas! durumunda >
Gozu derhal bol miktarda su ile yikayin ve bir hekime basvurun.

< Uriniin cilt veya oral mukoza ile temas etmesi durumunda >
Temas halinde derhal alkole batirilmis pamuk veya sargi bezi ile silin ve bol
miktarda su ile yikayin.

. Hastanin Griini kazayla yutmasini 6nleyecek tedbirler alin.

. Sinnga: Gapraz kontaminasyonu énlemek igin, ayni pati farkli hastalarda
kullanmaktan kaginin. Kullanima ge¢cmeden énce pati bir karistirma kagidina sikin.
Pati, siringadan hastanin agzina dogrudan uygulamayi denemeyin.

. PLT: Yalnizca tek kullanimliktir. Capraz kontaminasyon riskinini ortadan kaldirmak
icin, ucu tekrar kullanmayin. Ucu kullanimdan sonra atin ve dispenser’in kullanma
kilavuzuna gére dispenser’i dezenfekte edin.

. PLT: Pati oral kaviteye uygulamadan dnce, ufak bir miktar patin, bir kompozit dagitici
(dispenser) yardimiyla, karistirma kagidina sikilmasi tavsiye olunur. PLT'nin disari
akmasini dnlemek i¢in, asil uygulama éncesindeki bu hazirlama sirecinde dagitic
(dispenser) ile hizli galisin. Asinmis veya hatali igleyen bir kompozit dagitici
(dispenser), PLT'nin yerinden ¢ikmasina ve oral kaviteye diismesine ve bdylece de
yaralanmalarin olusmasina veya kazara yutulmasina sebep olabilir. Dagrticida
(dispenserde) asinma olup olmadigi diizenli araliklarda kontrol edilmelidir.

10. Bu Uruin, enfeksiyonlari dnlemek icin, tibbi atik olarak atiimalidir.
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2. Giivenli kullanim bilgileri

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Uriin, [ILKULLANIM ENDIKASYONLARI] altinda belirtilen amaglar disinda

kullaniimamalidir.

2. Bu drlin yalnizca dis hekimleri ve dis teknisyenleri tarafindan kullanilabilir.

3. Pulpaya yakin olan kavitelerde veya kazara pulpanin agida ¢iktigi durumlarda kaide

materyali kullanin.

4. Kontaminasyonu 6nlemek ve nem kontrolinii saglamak icin (rubber dam) izolasyon
lastigi kullanin.

. Urtindi, diger kompozit materyalleri ile birlikte kullanmayin. Materyallerin birbirleriyle
karistiriimasi, beklenen sonug ézelliklerinde olasi disutsu de iceren fiziksel
ozelliklerin degismesine yol agabilir.

. Pat, siringadan veya ugtan ¢ikartildiktan sonra vakit kaybedilmeden uygulanmalidir.
Pat, kullaniimadan 6nce bir sure bekletilecekse, 1s1g1 bloke eden plak ile 6rtilmelidir.

. PLT ile calistiginizda, hafif ve sirekli basing uygulayarak dispenser’i kullanin. Agiri
gu¢ kullanimina gerek yoktur.

o
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8. Capraz kontaminasyon riskinin énlenmesi icin, renk skalasini kullandiginizda
asagidaki islemleri izleyin.
« Tukuruk veya kan kontaminasyonunu énlemek igin, renk skalasini tek kullanimlik bir
kilif (6rn. bir polietilen torba) ile tamamen kaplayin.
« Kullanim éncesinde ve sonrasinda alkole batirilmis emici bir pamuk parcasiyla
dezenfekte edin.

[Dental polimerizasyon cihazi]

1. Isik kaynagina dogrudan bakmayin. Koruyucu gézlik kullanimi tavsiye olunur.

2. Diglik 151n yogunlugu, zayif baglanmaya neden olur. Lambanin kullanim émriinii ve
dental polimerizasyon cihazinin 1sin verme ucununun kontamine olup olmadigini
kontrol edin. Dental polimerizasyon cihazinin isik yogunlugunun, uygun bir 1sin élgme
cihazi yardimiyla, periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye olunur.

3. Dental polimerizasyon cihazin isinlama ucu, rezin yiizeyine mimkin oldugunca
yakin ve dikey olacak sekilde tutulmalidir. BlyUk bir rezin ylizeyi i1sikla
sertlestirilecekse, ilgili bdlgenin birka¢ alana bollinip, her alanin ayri ayri 1sikla
polimerize edilmesi tavsiye edilir.

4. Uriini kullanmadan énce, bu kullanma kilavuzunda yer alan 1sikla polimerizasyon
strelerini g6z éniinde tutarak, patin polimerizasyon kosullarini kontrol edin.

3. Saklama kosullari

1. Urtin, ambalajda belirtilen son kullanim tarihinden énce kullaniimalidir.

2. Urtin ve renk skalasi, kullaniimadiklari zamanlarda 2-25°C/36-77°F arasindaki
sicakliklarda saklanmalidir.

3. Uriiniin sogutucuda muhafaza edilmesi durumunda, her kullanim éncesi oda
sicakhgina 15 dakikadan fazla bekletiimelidir. Buna uyulmamasi siringanin veya
ucun kirilmasina neden olabilir.

4. Uriin ve renk skalasl, asir sicaktan veya direkt glines Isigindan uzak tutulmalidir.

5. Pat sikildiktan sonra, materyalin ¢alisma 1sigina maruz kalarak sertlesmesini
onlemek ve yabanci maddelerin siringaya kagmasini engellemek icin, siringanin
kapagi mimkin oldugunca hizli ve dikkatli bir sekilde kapatiimalidir.

6. Uriin sadece dental uzmanlarin erisebilecegi, uygun bir yerde muhafaza edilmelidir.

VI. RENK SECENEKLERI VE KOMPONENTLERI

1. Renkler
CLEARFIL MAJESTY ES-2 agsagidaki 18 Classic renk tonu, 14 Premium renk tonu, 4
Translucent renk tonu ve 4 Universal renk tonlarinda bulunmaktadir:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, *KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3
2) Premium
-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E
-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, *A3D, *A3.5D, *A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD
*KAB, A3D, A3.5D ve A4D opak renklerden olusur.

Renk Aciklamasi

Renk tonlari, “lightness/ value” ve tavsiye edilen tabakalama metoduna gore
siralanmistir. Classic renk tonlari, tek-renk tabakalama igin tasarlanmistir, Premium
renk tonlari ise ¢ift-renk tabakalama yontemi igin tasarlanmistir. Premium A renk
kombinasyonlari 3 Classic (VITA classical A1-D4) renk tonunu igerir.

Tablo 1 Yiksek «<—  Lightness/ Value —— > Dusuk
Tabakalama Renk
yontemi kategorisi Renk

Tek-renk Classic XW| W |B1 ‘A1 ‘B2 D2‘A2‘C1 C2‘A3‘D3 B3 ‘A35‘B4 C3‘A4‘04
Enamel | XWE|WE A1E A2E A3E A3,5E A4E

Gift-renk Premium
Dentin | XWD/WD A1D A2D A3D A3,5D A4D

[NOT]

Translucent renk tonlari, restorasyonun nitelendiriime islemleri i¢in kullanilabilir.
KAB, Classic renk tonlari arasindaki en distk parlaklik oranina sahiptir.

Universal renkleri, Tablo 2'de gosterildigi tizere, tim kavite siniflarini uygun renkle
karsilayacak sekilde tasarlanmistir.

Tablo 2
Renk
Renk Kavite
kategorisi Sinifi w A1 A2 A3 A3,5 A4
(Xw) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)

| U
1} (Universal)

Universal i oW

i uL uD

d (lec/lr\ﬁgs)al (Universal Light) (Universal Dark)
\

*Restorasyonun rengi yiiksek bir agiklik/deger derecesi gerektirmesi durumunda, belirlenen digin W/ XW
rengi icin UW patini kullanin.

2. Ierigi
Paket icerigindeki triinler dig ambalajda belirtilmistir.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
+ Shade guide [Universal renkleri digindaki tim renkler]
+ Shade guide compact [Renk skalasi, kompakt (KA6 harig, Classic renk tonlari)]

3. icindeki maddeler
Silanlanmig baryum cam (%30-80)/
On polimerizasyon yapilmis organik doldurucu (< %40)/
Bisfenol A diglisidil metakrilat (Bis-GMA) (%5-15)/
Hidrofobik aromatik dimetakrilat (%5-15)/Silanlanmisg kolloidal silika (%1-5)/
Hidrofobik alifatik dimetakrilat (%1-5)/dI-Kamforkinon (< %0,1)

Parantez icindeki birimler % kutledir.



[NOT]
%40 vol. inorganik doldurucuya sahip olmakla birlikte, toplam doldurucu icerik orani
yaklasik %78 wt'ir. inorganik doldurucularin partikiil boyutu 0,37 pm ila 1,5 pm
arasinda degismektedir.

VII. KLINIKSEL iSLEMLER

Renk olusturma ve restoratif teknik
Renk skalasindaki renk tonu tanimi: KA6 hari¢ olmak lzere Classic renk tonlari renk
alma sekmelerinde, “Tekli-renk Teknigi” ve “Cift-renk Teknigi” bashklari altinda
anlatilan sekilde siralanmistir.
Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin ve KA6 renk tonlari, T, E-1, E-2, D-1
ve D-2 ile igaretli sekmelerde siralanmisgtir.

1. Tekli-renk Teknigi (Classic sistem)

Adim 1:
Renk skalasinin gorilen 6 sekme
segenegi arasindan en yakin W Al A2 A3 A35 A4
“lightness/ value” tonu degerini segin.
o)
a
W
s CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

Adim 2:
Secilen sekmeyi tutucudan ¢ikartin ve karsi gelen renk tonunu segin.
Ornegin, A2 sekmesinin secilmesi durumunda, D2, A2 veya C1 renk tonlari
asagida gosterilen sekilde segilebilir.

D3 D2/A2/C1
— =

2. Cift-renk Teknigi (Premium sistem)
Renk skalasinin gérilen 6 sekme
segenegdi arasindan en yakin
“lightness/ value” degerini segin. W Al A2 A3 A35 Ad
“W” renk tonundan daha ag¢ik
digler i¢in, “XW” renk alma
sekmesini segin.

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Tablo 1’de gdsterildigi sekilde, Premium renk tonlarina (Enamel/Dentin) karsilik
gelen patlari secin. Ornegin, A1 sekmesinin secilmesi halinde A1E ve A1D renk
tonlarini secin.

+ Dentin boslugunu ilgili bir Dentin renk tonuyla doldurun, mine boslugunu da ilgili
bir Enamel renk tonuyla doldurun.

w

Universal rengi Teknigi (Universal sistem)
Renk skalasinin gériilen 6 sekme secenegi arasindan en yakin “lightness/value”
degerini segin.

« Tablo 2'de gosterildigi sekilde, kavite sinifini géz dnlinde tutarak, uygun renk
tonundaki Universal pati segin.

[NOT]
Sinif | veya Il kavite vakalarinda yukaridaki stiregten W/XW sekmesinin segilmesi
halinde ve restorasyonda yiiksek aciklik/deger derecesine gerek duyulmasi
durumunda UW patini (bu sistem kapsaminda sunulan en yliksek degerdir) segin.

A. Standart prosediir | (KULLANIM ENDIKASYONLARI: [1] ila [3] arasinda)
[1] Anterior ve posterior dislerdeki tim kavite siniflari igin direkt restorasyonlar
[2] Direkt veneerlerde
[3] Dis pozisyonunun ve seklinin diizeltiimesinde (6rn. Diestema kapatiimasi,

kugultilmis dislerde vs.)

A-1. Renk secimi
Yuzeydeki lekeleri uzaklagtirmak igin, disi ponza ve su ile temizleyin ve ardindan,
yukaridaki “Renk alma ve restoratif teknik” ‘e gére uygun renk tonunu segin.

A-2. Izolasyon ve Nem kontrolii
Mumkin olan en iyi sonuglari elde etmek icin, tedavi alaninin tikirik veya kan
kontaminasyonunu énleyin. Disin temiz ve kuru tutulmasi i¢in bir lastik értlinin
(rubber dam) kullaniimasi tavsiye olunur.

A-3. Kavite hazirliklar
Her tiirlii enfekte dentini uzaklastirin ve kaviteyi standart sekilde prepare edin.

A-4. Pulpanin korunmasi
Aciga cikmis pulpa ve pulpaya yakin bolgeler, hizl sertlesen bir kalsiyum hidroksit
materyali veya belirtilen diger bir materyal ile 6rtilmelidir. Pulpanin korunmasi igin
djenol iceren materyaller kullanmayin.

A-5. Dis ylzeyinin tedavisi ve bonding uygulanmasi
Dis ylzeyi tedavisi ve bonding islemi, kullanilan bonding sisteminin kullanma
kilavuzuna uygun sekilde gergeklestiriimelidir.

A-6. Patin sikilmasi
6-1. Siringa: Siringanin sapini saat yéniinde yavasca dondurerek, istenen
miktarda patin siringadan karistirma kagidina akmasini saglayin.
6-2. PLT: Dispenser’a bir PLT ucu yerlestirin ve dispenser’in kullanma kilavuzuna
gobre pati kaviteye sikin.

[DIKKAT]
Dispenser’i, hafif ve esit basing uygulayarak kullanin. Asiri gii¢ kullanimina
gerek yoktur. Ucu kullandiktan sonra ¢épe atin.

A-7. CLEARFIL MAJESTY ES-2'in yerlestirimesi ve isikla polimerize edilmesi

7-1. Kaviteye ilk kat olarak bir akiskan kompozitin veya opak rezinin (6rn.
CLEARFIL ST OPAQUER) uygulanmasi istege baghdir. Uygulanmasi tercih
edildiginde, ilgili kullanma kilavuzunu referans alin.

7-2. Patin segilen renk tonunu kaviteye yerlestirin ve dental polimerizasyon cihazi
ile polimerize edin. Polimerizasyon derinligine bagli olarak polimerizasyonun
artimli yapilmasi gerekebilir. Gortinir 11k kaynaklari ile, polimerizasyon siresi
ve polimerizasyon derinligi arasindaki iligki icin asagidaki tabloyu referans alin.

Tablo 3: Isik kaynag: tirl i¢in polimerizasyon streleri ve polimerizasyon derinlikleri
arasindaki iligkileri.

Renk ve polimerizasyon derinligi
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Isik kaynag! tard Polimerizasyon| ~ Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(Isik yogunlugu) siresi Amber C1,62,C3,02,03 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
BLUE LED* yiiksek yogunluk 3 veya 5 sn.
(1500 mW/cm?den fazla) iki kez
BLUE LED" orta yogunluk 10sn
(1100-1400 mW/cm?) :
3,0mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
BLUE LED* dussiik yogunluk 20 sn
(800-1000 mW/cm?) :
Halojen lambasi yiiksek 10sn
yogunluk (800 mW/cm?'den fazla) .

Biitiin dental polimerizasyon Unitelerinin etkin dalga boyu araliklari 400-515 nm olmalidir.
*Emisyon spektrumunun tepe noktasi: 450 - 480 nm

A-8. Bitirme
Restorasyonu sekillendirin ve ince elmas bir ug kullanarak okliizyonu ayarlayin.
Ardindan, silikon lastik uglari veya cilalama diskleri kullanarak alisagelmis sekilde
cilalayin.

B. Standart prosediir Il (KULLANIM ENDIKASYONLARI: [4])
[4] Kirilmis restorasyonlarin intra-oral tamiri

B-1. Renk secimi
“A-1” ‘de belirtilen islemleri uygulayin.

B-2. Kirik ylizeylerin hazirlanmasi
Gereken durumlarda; bir elmas polisaj ug yardimiyla, marjinal alanda bir egim
olusturun. Ardindan, yiizey materyaline (6rn. metal-oksit seramik, silika bazl
seramik, kompozit, metal veya dis) bagl olarak ve ilgili bonding, silan baglama
ajani veya metal adeziV primerin kullanma kilavuzuna gére, kirik bélgenin ylizey
tedavi islemlerini uygulayin.

B-3. Dis yuzeyinin tedavisi ve bonding uygulanmasi
“A-5” ‘de belirtilen islemleri uygulayin.

B-4. Patin sikilimasi
“A-6” ‘de belirtilen islemleri uygulayin.

B-5. CLEARFIL MAJESTY ES-2’in yerlestirimesi ve isikla polimerize edilmesi

5-1. Kirik yiizeylere ilk kat olarak bir opak rezinin (6rn. CLEARFIL ST OPAQUER)
uygulanmasi istege baglidir. Uygulanmasi tercih edildiginde, ilgili kullanma
kilavuzunu referans alin.

5-2. Patin segilen renk tonunu, kirik ytizeylere yerlestirin ve dental bir
polimerizasyon Unitesi ile 1sikla polimerize edin. Polimerizasyon derinligine
bagli olarak polimerizasyonun artimli yapilmasi gerekebilir. Gorlnur 11k
kaynaklari ile, polimerizasyon suresi ve polimerizasyon derinligi arasindaki
iligki icin bollim “A-7” deki tabloyu referans alin.

B-6. “A-8” ‘de belirtilen islemleri uygulayin.

[GARANTI]
Kuraray Noritake Dental Inc., 1spatlanabilir sekilde sorunlu olan her tirli Grindnd
yenisiyle degistirir. Kuraray Noritake Dental Inc., Grtiniin kullanimi, uygulanmasi veya
kullanmamasi sonucu olusan, dogrudan veya dolayli olsun, herhangi kayip veya hasar
icin, hicbir sorumluluk kabul etmez. Kullanici, Griini kullanmadan énce, Grtinin kullanim
amacinin uygun olup olmadigini kontrol etmelidir. Kullanici, kullanimla ilgili her tarli
riski ve sorumlulugu kendi ustlenir.

[NOT]

« Urtinle baglantili ciddi bir durumun yaganmasi halinde bu durum AB ithalatgisi yoluyla
treticiye ve kullanicinin/hastanin ikamet ettigi tlkenin diizenleyici kurullarina
bildiriimelidir.

« Glvenlik ve Klinik Performans Ozeti (SSCP), https://ec.europa.eu/tools/eudamed
adresindeki Avrupa Tibbi Cihaz Veritabani'ndan (EUDAMED) alinabilir.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV



[NOT]
“CLEARFIL", “CLEARFIL MAJESTY” ve “CLEARFIL ST”, KURARAY CO., LTD.'nin
tescilli ticari markalari veya ticari markalaridir.
“VITA classical A1-D4”, VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG'nin ticari markasidir.
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. WPROWADZENIE
CLEARFIL MAJESTY ES-2 jest $wiattoutwardzalnym, nieprzepuszczajgcym
promieniowania materiatem do uzupetnieri protetycznych, zapewniajacym doktadne
dopasowanie koloru, dobrg polerowalnos¢ i doskonate wiasciwosci fizyczne, co
sprawia, ze jest to produkt idealny do uzupetnieri zebéw w obszarze przednim i
bocznym. Ma on optymalng lepko$¢, zapewniajgca tatwe uzycie i aplikacje. Jest on
zapakowany w tradycyjne strzykawki lub napetnione koricowki (PLT). Oparty na

sJasnosci/wartosci”, unikalny system dobierania odcieni kolornika CLEARFIL MAJESTY

ES-2 umozliwia dobieranie odcieni do jednoodcieniowej (Classic) i dwuodcieniowej
(Premium) techniki warstwowej w celu uzyskania uzupetnier o wysokiej estetyce.
Odcienie Universal obejmujg wszystkie odcienie Classic i Premium z ograniczong
liczbg strzykawek/pistoletow PLT w zaleznosci od klasy ubytku. Produkt wykazuje
nieprzepuszczalno$é promieniowania réwng lub wigksza niz 1 mm glinu oraz jest
sklasyfikowany jako materiat typu 1 i klasy 2 (grupa 1) zgodnie z normg ISO 4049.
Ogodlna korzys¢ kliniczna ze stosowania tego produktu polega na przywréceniu
czynnoéci zeba w przypadku ponizej okreslonych WSKAZAN DO STOSOWANIA.

. WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Produkt CLEARFIL MAJESTY ES-2 jest wskazany do nastepujacych zastosowar do
uzupetnien protetycznych:

[1] Wykonywane metodg bezposrednig uzupetnienia wszystkich klas ubytkéw zgbow w

obszarze przednim i bocznym
[2] Licoéwki bezposrednie
[3] Korekta potozenia i ksztattu zeba (np. zamknigcie diastemy, zab kartowaty itp.)
[4] Naprawy wewnatrzustne peknigtych uzupetnien protetycznych

lll. PRZECIWWSKAZANIA A
Pacjenci z nadwrazliwo$cig na monomery metakrylanu w wywiadzie.

Pacjenci, u ktérych stwierdzono uczulenie na ktérykolwiek ze sktadnikow zawartych w

tym produkcie.

IV. NIEZGODNOSCI A
Do ochrony miazgi lub uszczelniania tymczasowego nie stosowaé materiatow
zawierajgcych eugenol, poniewaz eugenol moze op6znia¢ proces utwardzania.

V. SRODKI OSTROZNOSCI A

. Instrukcje bezpieczeristwa

. Ten produkt zawiera substancje mogace wywotywac¢ reakcje alergiczne. Unika¢
stosowania produktu u pacjentéw ze stwierdzonymi alergiami na monomery
metakrylanu lub jakiekolwiek inne sktadniki.

. W przypadku wystapienia u pacjentéw objawow reakcji nadwrazliwosci, takich jak
wysypka, wyprysk, cechy stanu zapalnego, owrzodzenie, obrzek, $wiad lub
dretwienie, nalezy przerwa¢ stosowanie produktu i zwréci¢ sig¢ o pomoc lekarska.

3. Nalezy nosi¢ rekawice lub zastosowa¢ inne odpowiednie $rodki ochronne, aby

-

-

N

zapobiec wystgpieniu nadwrazliwosci, ktéra moze wynikaé¢ z kontaktu z monomerami

metakrylanu lub jakimikolwiek innymi sktadnikami produktu.

4. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby zapobiec kontaktowi produktu ze skorg lub
dostaniu sie do oczu. Przed uzyciem produktu nalezy zakry¢ oczy pacjenta
recznikiem, aby zabezpieczy¢ je w przypadku rozprysku materiatu.

(&2

$rodki ostroznosci:

<Jesli produkt przedostanie si¢ do oka>
Natychmiast przemy¢ oko duzg iloScig wody i skonsultowa¢ sie z lekarzem.

<Jesli dojdzie do kontaktu produktu ze skorg lub btong $luzowg jamy ustnej>
Natychmiast wytrze¢ obszar wacikiem lub gaza zwilzong alkoholem, a nastepnie
zmy¢ obficie woda.

(2]

przez pacjenta.

~

zakazeniu krzyzowemu. Przed uzyciem nalezy wydzieli¢ paste na podktadke do
mieszania. Nie nalezy naktada¢ produktu bezposrednio ze strzykawki na zgb
pacjenta.

©

skazeniu krzyzowemu. Wyrzuci¢ po uzyciu i zdezynfekowa¢ dozownik zgodnie z
instrukcjg uzycia.
PLT: Przed wydzieleniem pasty do jamy ustnej zaleca sig¢ wydzielenie matej ilosci

©

pasty na podktadke do mieszania za pomocg dozownika do kompozytéw. Podczas

wstepnego wydzielania nalezy szybko postugiwac¢ sig dozownikiem, aby PLT nie
wypadto. Zuzyty lub nieprawidtowo dziatajacy dozownik do kompozytéw moze

spowodowa¢, ze PLT wypadnie i wpadnie do jamy ustnej, powodujgc ryzyko urazu

lub przypadkowego potknigcia. Dozownik nalezy sprawdza¢ regularnie pod katem
nadmiernego zuzycia.
10. Ten produkt nalezy usuwac jako odpad medyczny, aby zapobiecinfekcjom.

2. Srodki ostroznosci zalecane podczas stosowania i obstugi

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

. Produkt nie moze byé¢ uzyty do innych zastosowan niz opisane w punkcie [II.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA].

Tylko stomatolodzy sg upowaznieni do uzywania tego produktu.

-

w

razie przypadkowego odstonigcia miazgi.

Uzywac¢ koferdamu w celu unikniecia zanieczyszczenia i kontroli wilgoci.

Nie stosowa¢ produktu w potaczeniu z innymi materiatami kompozytowymi.
Wymieszane materialy moga spowodowac zmiang wtasciwosci fizycznych, w tym
ewentualnie ich pogorszenie, w poréwnaniu z oczekiwanymi rezultatami.

o

CLEARFIL MAJESTY ES-2

7.

8

. Paste nalezy zastosowa¢ niezwiocznie po wydzieleniu ze strzykawki lub koricowki.

Jesli pasta musi by¢ pozostawiona na pewien czas przed uzyciem, nalezy przykry¢ ja
ptytka blokujaca $wiatto.

W przypadku uzywania PLT dozownik nalezy stosowa¢ z wolnym, statym naciskiem.
Nie jest konieczne stosowanie nadmiernej sity.

. W przypadku stosowania kolornika nalezy podjg¢ nastepujgce srodki ostroznoéci,

aby zapobiec skazeniu krzyzowemu.

« Przykry¢ caty kolornik jednorazowg barierg (np. workiem polietylenowym), aby
zapobiec zanieczyszczeniu $ling i krwig.

« Zdezynfekowa¢ przed uzyciem przez doktadne wytarcie chfonnym wacikiem
zwilzonym alkoholem.

[Stomatologiczna lampa polimeryzacyjnal

—_

. Nie patrze¢ bezposrednio na zrédio $wiatta. Zaleca sie okulary ochronne.
. Mate natezenie $wiatta powoduje stabg adhezje. Nalezy sprawdzi¢ lampe pod katem

okresu przydatnosci do uzycia, a koricowke lampy polimeryzacyjnej pod katem
zanieczyszczen. Zaleca sig sprawdzanie mocy lampy polimeryzacyjnej przy uzyciu
specjalnego urzadzenia pomiarowego w odpowiednich odstepach czasu.

. Emitujgca $wiatto koricowka lampy polimeryzacyjnej powinna znajdowac sig jak

najblizej i mozliwie najbardziej pionowo w stosunku do powierzchni zywicy. Jesli ma
by¢ spolimeryzowana duza powierzchnia zywicy, zaleca sig jej podziat na mniejsze
odcinki i oddzielna polimeryzacja kazdego odcinka.

Przed uzyciem produktu nalezy sprawdzi¢ warunki wymagane do utwardzenia pasty
poprzez zapoznanie si¢ z czasami polimeryzacji $wiattem, ktére sg podane w tej
instrukcji uzycia.

. Srodki ostroznosci podczas przechowywania

. Jesli dojdzie do kontaktu produktu z tkankami ludzkimi, nalezy powzig¢ nastepujace

. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie doszto do przypadkowego potkniecia produktu

. Syringe: Nalezy unika¢ uzywania tej samej pasty u réznych pacjentéw, aby zapobiec

. PLT: tylko do jednorazowego uzycia. Nie uzywac¢ koricowki ponownie, aby zapobiec

Uzy¢ preparatu zabezpieczajacego miazge w ubytku w okolicy przymiazgowej lub w

N =

. Produkt nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu waznos$ci podanego na opakowaniu.
. Nieuzywany produkt i kolornik nalezy przechowywaé w temperaturze

2-25°C/36-77°F.

Jesli produkt jest przechowywany w lodéwce, przed kazdym uzyciem nalezy
pozostawi¢ go w temperaturze pokojowej na co najmniej 15 minut. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze spowodowac rozerwanie strzykawki lub koricowki.

. Produkt i kolornik nalezy chroni¢ przed nadmierng temperaturg i bezposrednim

nastonecznieniem.

. Po wydzieleniu pasty nalezy jak najszybciej zamkna¢ z powrotem strzykawke, aby

zapobiec utwardzeniu materiatu pod wptywem $wiatta otoczenia i aby zapobiec
przedostaniu sie ciata obcego do strzykawki.

. Produkt musi by¢ przechowywany w odpowiednim miejscu, do ktérego dostep majg

tylko lekarze stomatolodzy.

VI. SYSTEM ODCIENI | KOMPONENTY
1.
CLEARFIL MAJESTY ES-2 jest dostepny w nastepujgcych 18 odcieniach Classic, 14

Odcienie
odcieniach Premium, 4 odcieniach Translucent i 4 odcieniach Universal:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAG,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

- Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D i A4D sg odcieniami opakerowymi.

Opis odcieni

Odcienie sg utozone wedtug ,jasnosci/wartosci” i zalecanej techniki warstwowe;j.
Odcienie Classic sg przeznaczone do jednoodcieniowej techniki warstwowej, a
odcienie Premium sg przeznaczone do dwuodcieniowej techniki warstwowej.
Potgczenie odcieni Premium A pokrywa 3 odcienie Classic (VITA classical A1-D4).

Tabela 1 Duza -=— Jasnoé¢/wartoé¢ —— Mata

Metoda Kategoria
naktadania odcienia

Jeden odcier | Classic xw|w[B1 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘ACB‘DS B3 ‘AS,S‘B‘t 03‘A4‘C4

Odcieri

Enamel || XWE|WE A1E A2E A3E A3,5E A4E

Dwa odcienie | Premium
Dentin ||XWD|WD A1D A2D A3D A3,5D A4D

[UWAGA]
Odcienie Translucent mozna stosowaé do subtelnej charakteryzaciji uzupetnienia
protetycznego. KA6 ma najmniejszg jasno$é wsréd odcieni Classic.

Odcienie Universal przeznaczone sg do pokrycia wszystkich klas ubytkow
odcieniami, jak pokazano w tabeli 2.

Tabela 2
Odciert
Kategoria Klasa
odcienia ubytku w A A3 A3,5 A4
(XW) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)
I U
1} (Universal)
Universal 1 uw
i uL uD
WV Cohesall - (universai Light (Universal Dark)
\2

* Uzy¢ pasty UW do zeba okreslonego jako odciert W/XW, jeéli uzupetnienie wymaga wysokiego stopnia
jasnosci/wartosci.

2. Komponenty

Na opakowaniu zewnegtrznym wymieniono elementy zawarte w opakowaniu.

« CLEARFIL MAJESTY ES-2

+ Shade guide [Wszystkie odcienie z wyjatkiem Universal]

« Shade guide compact [Kompaktowy kolornik (odcienie Classic z wyjatkiem KA6)]



3. Skiadniki
Silanizowany wypetniacz ze szkta barowego (30-80%)/
Wstepnie spolimeryzowany wypetniacz organiczny (< 40%)/
Diglicydylometakrylan bisfenolu A (Bis-GMA) (5-15%)/
Hydrofobowy dimetakrylan aromatyczny (5-15%)/
Silanizowana krzemionka koloidalna (1-5%)/
Hydrofobowy dimetakrylan alifatyczny (1-5%)/
dl-kamforochinon (< 0,1%)

Jednostki w nawiasach to % masowy.

[UWAGA]
Catkowita ilo$¢ wypetniacza wynosi ok. 78% wag., w tym wypetniacz organiczny
40% obj. Rozmiar czgstek wypetniaczy nieorganicznych wynosi od 0,37 um do 1,5
pm.

VIl. POSTEPOWANIE KLINICZNE
Dobér odcienia i technika wykonywania uzupetnienia
Odcienie w kolorniku: Odcienie Classic z wyjatkiem KA6 sg utozone na zaktadkach
do doboru odcieni w sposéb opisany ponizej w punktach , Technika jednoodcieniowa”
i ,Technika dwuodcieniowa”.
Odcienie Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin i KA6 sg utozone w
zaktadkach oznaczonych T, E-1, E-2, D-1i D-2.

1. Technika jednoodcieniowa (system Classic)

Krok 1:
Wybra¢ najblizsza zaktadke
jasnos¢/wartose” z 6“ W Al A2 A3 M35 A4
proponowanych opcji zaktadek
kolornika.
(}l
o
&
ol
W
w CLEARFIL MAJESTY ES-2
Kuraray Noritake Dental Inc.
Krok 2:

Wyciagna¢ wybrang zaktadke z uchwytu i wybra¢ odpowiedni odcien.
Przyktadowo w przypadku wyboru zaktadki A2, mozna wybra¢ odciert D2, A2 lub
C1 jak pokazano ponizej.

2 D2/A2/C1
e
2. Technika dwuodcieniowa (system Premium)

Wybra¢ najblizszg zaktadke
Ljasnosc¢/warto$e” z 6
proponowanych opcji zaktadek
kolornika.W przypadku zebow
jasniejszych niz odcieri ,\W”
wyciggna¢ zaktadke do wyboru
odcienia ,XW”.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Wybra¢ odpowiednie pasty odcieni Premium (Enamel/Dentin), jak pokazano w
tabeli 1. Przyktadowo w przypadku wyboru zaktadki A1 wybra¢ odcienie A1E i
A1D.

- Zastgpi¢ przestrzen Dentin odpowiednim odcieniem do Dentin, a przestrzen
Enamel odpowiednim odcieniem do Enamel.

@

Technika odcienia Universal (system Universal)
Wybra¢ najblizszg zaktadke ,jasnosc/warto$¢” z 6 proponowanych opcji zaktadek
kolornika.

+ Wybra¢ odpowiednie pasty w odcieniach Universal, w zaleznosci od klasy ubytku,

jak pokazano w tabeli 2.

[UWAGA]
Po wybraniu zaktadki W/XW z powyzszej procedury w przypadku ubytkow klasy |
lub II, wybra¢ paste UW (najwyzsza warto$¢ w tym systemie), jesli uzupetnienie
wymaga wysokiego stopnia jasnosci/wartosci.

A. Procedura standardowa | (WSKAZANIA DO STOSOWANIA od [1] do [3])
[1] Wykonywane metodg bezposrednig uzupetnienia wszystkich klas ubytkow zgbow
w obszarze przednim i bocznym
[2] Licowki bezposrednie
[3] Korekta potozenia i ksztattu zgba (np. zamknigcie diastemy, zab kartowaty itp.)

A-1. Dobieranie odcienia
Oczysci¢ zgb pumeksem i wodg w celu usuniecia przebarwien powierzchniowych,
nastepnie wybra¢ odciert zgodnie z powyzszym punktem ,Dobér odcienia i
technika wykonywania uzupetnienia”.

A-2. Izolacja i kontrola wilgoci
W celu uzyskania optymalnych rezultatow nalezy unika¢ zanieczyszczenia
leczonego obszaru $ling lub krwia. Zaleca sig¢ stosowanie koferdamu w celu
utrzymania czystosci i suchosci zeba.

A-3. Opracowanie ubytku
Usuna¢ zainfekowang zebing i opracowac ubytek w normalny sposob.

A-4. Ochrona miazgi
Obszar faktycznego odstonigcia miazgi lub w poblizu miazgi mozna pokry¢
twardowigzacym materiatem na bazie wodorotlenku wapnia lub innymi
wskazanymi materiatami. Nie uzywaé¢ materiatow zawierajacych eugenol do
ochrony miazgi.

A-5. Obrébka powierzchni zgba i wigzanie
Obroébke powierzchni zgba i wigzanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
uzycia stosowanego systemu wigzgcego.

A-6. Wydzielenie pasty
6-1. Syringe: Wydzieli¢ konieczng ilo$¢ pasty ze strzykawki na podktadke do
mieszania poprzez powolny obrot raczki w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.
6-2. PLT: Witozy¢ PLT do cylindra dozownika i wycisna¢ paste do ubytku zgodnie z
instrukcjg uzycia dozownika.

[OSTROZNIE]
Dozownik nalezy stosowac z wolnym, statym naciskiem. Nie jest konieczne
stosowanie nadmiernej sity. Wyrzuci¢ koricowke po uzyciu.

A-7. Umieszczenie i polimeryzacja $wiattem produktu CLEARFIL MAJESTY ES-2

7-1. Aplikacja ptynnej zywicy kompozytowej lub zywicy opakerowej (np. CLEARFIL
ST OPAQUER) do ubytku jako pierwszej warstwy jest opcjonalne. Podczas
adaptacji nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

7-2. Paste w wybranym odcieniu umie$ci¢ w ubytku i utwardzi¢ stomatologiczng
lampg polimeryzacyjna. Uwzgledniajac gtebokos¢ utwardzania, moze byé
konieczne utwardzanie warstwami. W ponizszej tabeli mozna znalez¢
zalezno$¢ migdzy czasem utwardzania a gtebokos$cig utwardzania zrodtem
$wiatta widzialnego.

Tabela 3: Zalezno$¢ miedzy czasem utwardzania a gteboko$cig utwardzania wedtug
rodzaju zrodta Swiatta.

Odcieri i gleboko$¢ utwardzania
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Rodzaj zrodta $wiatta Czas Clear B1,B2,83,B4 A4,C4 KA6
(natezenie $wiatta) utwardzania | Amber C1,C2,C3,02,D3 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
NIEBIESKIE LED o duzym Dwa razy przez
natezeniu* (powyzej 1500 mW/cm?) 3lub5s
NIEBIESKIE LED o érednim 10s
natezeniu* (1100-1400 mW/cm?)
3,0 mm 2,0 mm 1,56 mm 1,0 mm
NIEBIESKIE LED o matym 20s
natezeniu* (800-1000 mW/cm2)
Lampa halogenowa o duzym 10s
natezeniu (powyzej 800 mW/cm?)

Efektywny zakres dtugosci fal kazdej lampy polimeryzacyjnej musi wynosi¢ 400-515 nm.
*Szczyt widma emisji: 450-480 nm

A-8. Wykanczanie
Wykonturowaé uzupetnienie protetyczne i dostosowaé okluzje przy uzyciu cienkiej
diamentowej koricowki $ciernej. Wypolerowa¢ gumkami silikonowymi lub krazkami
polerujgcymi w normalny sposob.

B. Procedura standardowa Il (WSKAZANIA DO STOSOWANIA [4])
[4] Naprawy wewnatrzustne peknigtych uzupetnien protetycznych

B-1. Dobieranie odcienia
Zastosowaé procedure opisang w punkcie ,A-1".

B-2. Przygotowanie peknietych powierzchni
W razie potrzeby wykona¢ uko$ne $cigcie krawedzi diamentowg koricowka
polerujaca. Nastepnie wykonaé procedury obrobki powierzchni peknietego obszaru
w zalezno$ci od materiatu powierzchni (np. ceramika z tlenkami metali, ceramika
na bazie dwutlenku krzemu, kompozyt, metal lub zab) zgodnie z instrukcjg uzycia
materiatu wigzacego, silanowego $rodka sprzegajacego lub primera
zwigkszajgcego adhezje do metali.

B-3. Obrobka powierzchni zgba i wigzanie
Zastosowac¢ procedure opisang w punkcie ,A-5".

B-4. Wydzielenie pasty
Zastosowa¢ procedure opisang w punkcie ,A-6".

B-5. Umieszczenie i polimeryzacja $wiattem produktu CLEARFIL MAJESTY ES-2

5-1. Aplikacja zywicy opakerowej (np. CLEARFIL ST OPAQUER) na pekniete
powierzchnie jako pierwszej warstwy jest opcjonalne. Podczas adaptaciji
nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

5-2. Paste w wybranym odcieniu umiesci¢ na peknietych powierzchniach i
utwardzi¢ stomatologiczng lampg polimeryzacyjna. Uwzgledniajac gtebokoséé
utwardzania, moze by¢ konieczne utwardzanie warstwami. W tabeli w punkcie
,A-7" mozna znalez¢ zalezno$¢ miedzy czasem utwardzania a gtebokoscig
utwardzania zrodtem $wiatta widzialnego.

B-6. Wykariczanie
Zastosowac¢ procedure opisang w punkcie ,A-8".



[GWARANCJA]
Firma Kuraray Noritake Dental Inc. dokona wymiany kazdego produktu, ktéry okazat sie
by¢ wadliwy. Firma Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialno$ci za
jakiekolwiek straty lub szkody bezposrednie, wynikowe lub szczegélne, wynikajace z
aplikacji, stosowania lub nieumiejetnosci korzystania z tych produktéw. Przed uzyciem
uzytkownik powinien ustali¢, czy produkty nadajq sig do danego celu. Uzytkownik
ponosi ryzyko i odpowiedzialno$¢, ktoére jest zwigzane z uzytkowaniem.

[UWAGA]

+ W razie powaznego incydentu, ktéry mozna przypisa¢ temu produktowi, nalezy zgtosi¢
go za posrednictwem importera do UE producentowi oraz organom regulacyjnym
kraju, w ktérym mieszka uzytkownik/pacjent.

» Podsumowanie bezpieczernstwa i wynikow klinicznych (SSCP) mozna znalez¢ w
Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych (EUDAMED) pod adresem
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[UWAGA]
LCLEARFIL”, ,CLEARFIL MAJESTY” i ,CLEARFIL ST” s zastrzezonymi lub
niezastrzezonymi znakami towarowymi firmy KURARAY CO., LTD.
LVITA classical A1-D4” jest znakiem towarowym firmy VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH
& Co. KG.

006 1563R238R-PL 2026-04-01



ROMANA | INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

CLEARFIL MAJESTY ES-2
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1. INTRODUCERE

CLEARFIL MAJESTY ES-2 este un material restorativ radio-opac, cu polimerizare cu
lumina, care asiguré o potrivire exacta a culorilor, o capacitate ridicata de lustruire si

proprietati fizice excelente, ceea ce o face ideala atat pentru restaurarile anterioare, cat

si posterioare. Acesta are o formula cu o vascozitate optima, care asigurd manipularea
si plasarea usoara. Este ambalat in seringi traditionale sau in varfuri pre-incarcate
(PLT-uri). Sistemul unic de preluare a nuantelor bazat pe ,luminozitate/valoare” pentru
Ghidul de nuante al CLEARFIL MAJESTY ES-2 ofera optiuni de preluare a nuantelor
pentru stratificarea unica (Classic) si dubla-(Premium) a nuantelor, pentru restaurari
foarte estetice. Nuantele Universal acopera toate nuantele Classic si Premium cu un

numar limitat de seringi/PLT, in functie de clasa cavitatii. Are o radio-opacitate egala sau

mai mare de 1 mm aluminiu si este clasificatd ca material de tip 1 si de clasa 2 (grupa
1) conform ISO 4049.

Beneficiul clinic general al acestui produs este de a restabili functia dentara pentru
urmatoarele INDICATII DE UTILIZARE.

. INDICATII DE UTILIZARE

CLEARFIL MAJESTY ES-2 este indicat pentru urmatoarele aplicatii restorative:

[1] Restaurari directe pentru toate clasele de cavitéti din dintii anteriori si posteriori

[2] Placari directe

[3] Corectarea pozitiei dintelui si a formei dintelui (de ex., inchiderea diastemei, dinte
nedezvoltat etc.)

[4] Reparatii intraorale ale restaurérilor crapate

lll. CONTRAINDICATII A

Pacientii cu antecedente de hipersensibilitate la monomerii de metacrilat.

Pacientii despre care se cunoaste ca sunt alergici la oricare dintre ingredientele acestui

produs.

IV. INCOM PATIBILITI:\'[I A

Pentru protectia pulpei sau sigilare temporara, nu utilizati materiale cu continut de
eugenol, deoarece eugenolul poate incetini procesul de polimerizare.

V. PRECAUTII A

1. Masuri de siguranta

-

. Acest produs contine substante care pot cauza reactii alergice. Evitati utilizarea
produsului la pacientii cu alergii cunoscute la monomerii de metacrilat sau la oricare
alte componente.

Daca pacientul prezinta o reactie de hipersensibilitate, cum ar fi eruptii cutanate,

eczeme, semne de inflamatie, ulceratii, edem, prurit sau amorteala, intrerupeti

utilizarea produsului si solicitati asistenta medicala.

3. Purtati manusi sau luati alte masuri de protectie adecvate pentru a preveni aparitia
hipersensibilitatii care poate rezulta ca urmare a contactului cu monomerii de
metacrilat sau cu orice alte componente.

4. Aveti grija ca produsul sa nu vina in contact cu pielea sau sa nu intre in ochi. inainte

de a utiliza produsul, acoperiti ochii pacientului cu un prosop pentru a-i proteja in

cazul improscarii materialului.

Daca produsul vine in contact cu tesuturile organismului uman, luati urmatoarele

masuri:

<Daca produsul intra in ochi>
Clatiti imediat ochii cu apa din abundenta si consultati un medic.

<Daca produsul intra in contact cu pielea sau cu mucoasa orala>
Stergeti imediat zona cu un tampon de bumbac sau cu un tampon de tifon inmuiat
in alcool si clatiti-o cu apa din abundenta.

. Procedati cu atentie pentru a preveni inghitirea accidentala de pacient a produsului.

Syringe: Pentru a preveni contaminarea incrucisata, evitati s utilizati aceeasi pasta

la pacienti diferiti. Distribuiti pasta pe un tampon de amestecare inainte de utilizare.

Nu incercati sa o aplicati direct din seringa pe dintele pacientului.

. PLT: Numai de unica folosinta. Pentru a preveni contaminarea incrucisata, nu
reutilizati varful. Eliminati-l dupa utilizare si dezinfectati distribuitorul conform
Instructiunilor sale de utilizare.

. PLT: inainte de a distribui pasta in cavitatea bucald, se recomanda sa se distribuie o
cantitate mica de pasti pe un tampon de amestecare cu un distribuitor compozit. in
timpul distribuirii preliminare, manipulati distribuitorul rapid, pentru a va asigura ca
PLT nu se desprinde. Un distribuitor compozit uzat sau care functioneaza
necorespunzator poate cauza ca dislocarea PLT si caderea acestuia in cavitatea

N

o

N o

©

©

bucala, ceea ce provoaca o posibila vatamare sau ingerare accidentald. Distribuitorul

trebuie verificat in mod regulat, pentru a identifica o eventuala uzura excesiva.

10. Pentru a preveni infectja, eliminati acest produs ca deseu medical.

2. Masuri de precautie privind manevrarea si manipularea
[CLEARFIL MAJESTY ES-2]
1. Produsul nu se utilizeaza in alte scopuri in afara celor specificate in sectiunea [lI.
INDICATII DE UTILIZARE].
2. Utilizarea acestui produs este limitata la profesionistii din domeniul stomatologiei.
3. Utilizati un agent pentru coafaj pulpar in cazul cavitatilor situate in apropierea pulpei
sau al expunerii accidentale a pulpei.
4. Pentru a preveni contaminarea si pentru a controla umiditatea, utilizati o diga de
cauciuc.
. Nu utilizati produsul impreuna cu alte materiale compozite. Materialele amestecate
pot cauza o modificare a proprietatilor fizice, inclusiv o posibila scadere fata de
rezultatele preconizate.

(&)

(o2}

pasta trebuie lasata o anumita perioada de timp inainte de utilizare, aceasta trebuie
acoperita cu o placa de blocare a luminii.

(RO

La utilizarea unui PLT, utilizati distribuitorul cu o presiune lenta si constanta. Forta
excesiva nu este necesara.

. La utilizarea ghidului pentru nuante, luati urmatoarele masuri de precautie pentru a

preveni contaminarea incrucisata.

« Acoperiti intregul ghid pentru nuante cu o barierd de unica folosinta (de ex. o punga
de poliester), pentru a preveni contaminarea salivei si a sangelui.

« Dezinfectati inainte si dupé utilizare, prin stergere minutioasa cu un tampon de
bumbac absorbant imbibat in alcool.

[Lampa de fotopolimerizare dentara)

-

. Nu priviti direct la sursa de lumina. Se recomanda purtarea ochelarilor de protectie.
. Intensitatea scazuta a luminii cauzeaza o aderenta slaba. Verificati durata de viata a

l&mpii si varful ghidajului lampii de polimerizare dentara pentru contaminare. Este
recomandabil sa verificati intensitatea luminii de intarire dentara utilizand un

Varful emitator al unitatii de polimerizare dentara trebuie tinut cat mai aproape de
suprafata rasinii si cat mai vertical faté de aceasta. Daca o suprafata mare de rasina
urmeaza sa fie polimerizata cu lumin&, se recomanda sa impartiti zona in mai multe

. Verificati conditiile necesare pentru a pilimeriza pasta, consultand timpii de

polimerizare cu lumind enumerati in aceste instructiuni pentru utilizare, inainte de a

. Pasta trebuie utilizata imediat dupa ce a fost distribuita din seringa sau din varf. Daca

Péstrati produsul si ghidul pentru nuante la temperaturi de 2-25°C / 36-77°F atunci

Daca produsul este pastrat in frigider, acesta trebuie lasat la temperatura camerei
timp de peste 15 minute inainte de fiecare utilizare. Nerespectarea acestei masuri ar

Feriti produsul si ghidul pentru culori de caldura excesiva sau de lumina directa a

Dupa ce pasta a fost distribuita, seringa trebuie bine inchisa cat mai curand posibil,
pentru a evita intarirea materialuli din cauza luminii ambientale si pentru a impiedica

2
dispozitiv adecvat de evaluare a luminii la intervale adecvate.
3.
sectiuni si s& polimerizti cu lumina fiecare sectiune separat.
4
utiliza produsul.
3. Masuri de precautie privind depozitarea
1. Produsul trebuie utilizat pana la data de expirare indicatd pe ambalaj.
2.
cand nu le utilizati.
3.
putea cauza spargerea seringii sau a varfului.
4.
soarelui.
5.
materiile straine sa patrunda in seringa.
6.

Produsul trebuie depozitat intr-un loc adecvat, la care are acces numai personalul
stomatologic.

VI. SISTEMUL DE NUANTE $I COMPONENTELE

1. Nuante

CLEARFIL MAJESTY ES-2 este disponibil in urméatoarele 18 nuante de Classic, 14
nuante de Premium, 4 nuante de Translucent si 4 nuante de Universal:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAG,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D si A4D sunt nuante opace.

Descrierea nuantelor

Nuantele sunt aranjate in conformitate cu ,luminozitatea/valoarea” si cu metoda de
stratificare recomandata.

Nuantele Classic sunt concepute pentru o stratificare cu o singura nuanta, iar
nuantele Premium sunt concepute pentru o metoda de stratificare cu doud nuante.
Combinatia de nuante Premium A acopera 3 nuante Classic (VITA classical
A1-D4).

Tabel 1 Ridicat «<—  Luminozitate/Valoare — > Scazuta
Metoda de Categoria
stratificare nuantei Nuanta
Su‘::%“’a Classic xw|w |B1 ‘m ‘BZ D2‘A2‘C1 c2 A3‘D3 B3 ‘Aa‘s‘m cs‘m‘m
Enamel |[XWEWE|  A1E A2E A3E A3,5E A4E
Doua nuante | Premium
Dentin |[XWDWD| ~ A1D A2D A3D A3,5D A4D

[OBSERVATIE]
Nuantele Translucent pot fi folosite pentru caracterizarea fina a restaurarii. KA6
are cea mai scazuta luminozitate dintre nuantele Classic.

Nuantele Universal sunt concepute pentru a acoperi toate clasele de cavitati cu
nuante precum cele indicate in Tabelul 2.

Tabel 2
Nuanta
Categoria |Clasa de
nuantei cavitate w Al A3 A35 A4
(XW) (B1, B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, Ca)
| U
Il (Universal)
Universal 1
uw
i UL up
W (Uvr:llxﬁsrjal (Universal Light) (Universal Dark)
\

*Utilizati pasta UW pentru dintele pentru care s-a determinat nuanta W/XW, dacé restaurarea necesitd o
valoare/luminozitate mai ridicata.

2. Componente

Vezi ambalajul exterior pentru articolele incluse.

+ CLEARFIL MAJESTY ES-2

+ Shade guide [Toate nuantele cu exceptia nuantelor Universal]

+ Shade guide compact [Ghid de nuante compact (nuantele Classic, cu exceptia
KAB)]



3. Ingrediente
Material de umplutura din fibra de sticla din bariu silanizat (30-80%)/

Material organic de umplere pre-polimerizat (< 40%)/

Bisfenol A diglicidiimetacrilat (Bis-GMA) (5-15%)/

Dimetacrilat aromatic hidrofob (5-15%)/Siliciu coloidal silanizat (1-5%)/
Dimetacrilat alifatic hidrofobic (1-5%)/dl-camforchinona (< 0,1%)

Unitatile dintre paranteze sunt procente de masa.

[OBSERVATIE]
Cantitatea totalda de material de umplutura 78 wt%, inclusiv material de umplutura
anorganic de 40 vol%.
Dimensiunea particulelor de materiale de umplutura anorganice este cuprinsa intre
0,37 pm si 1,5 pm.

VIl. PROCEDURI CLINICE
Tehnica de preluare a nuantelor si de restaurare
Prezentarea nuantelor in ghidul de nuante: Nuantele Classic, cu exceptia KA6 sunt
aranjate in file de preluare a nuantelor, asa cum este descris mai jos in ,Tehnica cu o
singuré nuantd” si in , Tehnica cu doua nuante”.
Nuantele Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin si KA6 sunt aranjate in
filele marcate cu T, E-1, E-2, D-1 cu D-2.

1. Tehnica cu o singura nuanta (Sistem clasic)
Pasul 1:
Selectati cea mai apropiata fila
Juminozitate/valoare” dintre cele W Al A2 A3 M35 A4
6 optiuni de file expuse pentru
ghidul de nuante.

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

A ———
Pasul 2:
Scoateti fila selectata din suport si selectati nuanta corespunzatoare.
De exemplu, daca este aleasa fila A2, poate fi selectatd nuanta D2, A2 sau C1,
dupa cum se aratd mai jos.

2 D2/A2/C1
N =
2. Tehnica cu doua nuante (Sistem Premium)

Selectati cea mai apropiata fila
LJuminozitate/valoare” dintre cele
6 optiuni de file expuse pentru W Al A2 A3 A35 A4
ghidul de nuante. Pentru dintele :
mai deschis decét nuanta ,W”,

scoateti fila pentru preluarea
nuantei ,XW”.

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Selectati pastele corespunzétoare ale nuantelor Premium (Enamel/ Dentin), asa
cum este indicat in Tabelul 1. De exemplu, daca este aleasa fila A1, atunci
selectati nuantele A1E si A1D.

« Inlocuiti spatiul pentru Dentin cu o nuanta respectiva pentru Dentin si spatiul
pentru Enamel o nuanta respectiva pentru Enamel.

@

Tehnica folosind nuanta Universal (Sistem Universal)
Selectati cea mai apropiata fila ,luminozitate/valoare” dintre cele 6 optiuni de file
expuse pentru ghidul de nuante.

+ Selectati pasta corespunzétoare cu nuante Universal, in functie de clasa de
cavitati, asa cum este indicat in Tabelul 2.

[OBSERVATIE]
Cand tabul W/XW este selectat din procedura de mai sus in cazul cavitatii din
Clasa | sau ll, selectati pasta UW (cea mai mare valoare in cadrul acestui
sistem) daca restaurarea necesita o valoare/luminozitate mai ridicata.

A. Procedura standard | (INDICATII DE UTILIZARE [1] la [3])
[1] Restauréri directe pentru toate clasele de cavitati din dintii anteriori si posteriori
[2] Placari directe
[3] Corectarea pozitiei dintelui si a formei dintelui (de ex., inchiderea diastemei, dinte
nedezvoltat etc.)

A-1. Preluarea nuantei
Curatati dintele cu piatré ponce si cu apa pentru a elimina petele de suprafata, apoi
selectati nuanta adecvata, conform ,Tehnicii de preluare a nuantelor si de
restaurare” de mai sus.

A-2.

A-3.

A-5.

A-6.

Izolarea si controlul umiditatii

Evitati contaminarea zonei de tratament cu saliva sau cu sange, pentru a produce
rezultate optime. Se recomanda o diga de cauciuc pentru a mentine dintele curat si
uscat.

Pregatirea cavitatii
Indepartati orice parte de dentina infectata si pregatiti cavitatea in mod obisnuit.

. Protectia pulpei

Orice zona efectiva de expunere a pulpei sau din apropierea acesteia poate fi
acoperita cu un material cu hidroxid de calciu care se intareste sau cu alte
materiale indicate. Pentru protectia pulpei, nu utilizati materiale cu continut de
eugenol.

Tratarea suprafetei dentare si aderenta
Tratarea suprafetei dintelui si aderenta trebuie sa aiba loc in conformitate cu
instructiunile de utilizare pentru sistemul de aderare utilizat.

Distribuirea pastei

6-1. Syringe: Distribuiti cantitatea necesara de pasta din seringa pe tamponul de
amestecare prin rasucirea lenta a manerului in sensul acelor de ceasornic.

6-2. PLT: Introduceti un PLT in cilindrul distribuitorului si extrudati pasta in cavitate,
conform Instructiunilor de utilizare pentru distribuitor.

[ATENTIE]
Utilizati distribuitorul cu o presiune lenta si constanta. Forta excesiva nu
este necesara. Eliminati varful dupa utilizare.

. Plasarea si polimerizarea cu lumina a CLEARFIL MAJESTY ES-2

7-1. Aplicarea unei rasini compozite fluide sau a unei rasini opace (de ex.
CLEARFIL ST OPAQUER) in cavitate ca strat initial este optionala. Cand o
adaptati, consultati instructiunile sale de utilizare.

7-2. Plasati nuanta aleasa a pastei in cavitate si polimerizati cu lumina rasina, cu o
unitate de polimerizare dentara. Avand in vedere adancimea de polimerizare,
poate fi necesara o polimerizare incrementala. Consultati tabelul urmator,
pentru relatia dintre timpul de polimerizare si adancimea de polimerizare cu o
sursa de lumina vizibila.

Tabel 3: Relatia dintre timpul de polimerizare si adancimea de polimerizare pentru tipul

de sursa de lumina.

Nuanta si adancimea de polimerizare

XW,W,A1,A2,A3,A3.5

intensitate (peste 1500 mW/cm?) | de 3 sau 5 sec.

Tipul sursei de lumina Timpul de Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(intensitatea luminii) polimerizare | Amber C1,C2,C3,02,D3 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
LED ALBASTRU* de mare De dou ori, timp’

LED ALBASTRU* de intensitate

intensitate (peste 800 mW/cm?)

medie (1100-1400 mW/cm?) 10 sec.
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
LED ALBASTRU" de intensitate 20
scazutd (800-1000 mW/cm?) sec.
Lampa cu halogen de mare 10 sec.

Gama efectiva de lungimi de unda a fiecarei unitati dentare de polimerizare trebuie sa fie 400-515 nm.
*Varful spectrului de emisii: 450-480 nm

A-8.

Finisarea
Conturati restaurarea si ajustati ocluzia folosind un punct de diamant fin. Lustruiti
cu vérfuri de cauciuc siliconic sau cu discuri de lustruit in modul uzual.

B. Procedura standard Il (INDICATII DE UTILIZARE [4])

[4] Reparatii intraorale ale restaurdrilor créapate

B-1.

B-2.

B-4.

B-5.

B-6.

Preluarea nuantei
Respectati aceeasi procedura descrisa in ,A-1”.

Pregatirea suprafetelor crapate

Daca este necesar, tesiti marginea cu un vérf de lustruire cu diamant. Apoi
respectati procedurile de tratare a suprafetei zonei crapate in functie de materialul
de suprafata (de ex. ceramica cu oxid de metalic, ceramica pe baza de siliciu,
compozit, metal sau dinte), conform instructiunilor de utilizare pentru aderare,
agenti de cuplare silan sau 0 amorsa de adeziv metalic.

. Tratarea suprafetei dentare si aderenta

Respectati aceeasi proceduré descrisa in ,A-5”.

Distribuirea pastei
Respectati aceeasi proceduré descrisa in ,A-6”.

Plasarea si polimerizarea cu lumina a CLEARFIL MAJESTY ES-2

5-1. Aplicarea unei rasini opace (de ex. CLEARFIL ST OPAQUER,) pe suprafete
crapate ca strat initial este optionala. Cand o adaptati, consultati instructiunile
sale de utilizare.

5-2. Plasati nuanta aleasa a pastei in cavitate si polimerizati cu lumina suprafetele
crapate, cu o unitate de polimerizare dentara. Avand in vedere adancimea de
polimerizare, poate fi necesara o polimerizare incrementala. Consultati tabelul
urmator in sectia ,A-7”, pentru relatia dintre timpul de polimerizare si
adancimea de polimerizare cu o sursa de lumina vizibila.

Finisarea
Respectati aceeasi procedura descrisa in ,A-8”.



[GARANTIE]
Kuraray Noritake Dental Inc. va inlocui orice produs care se dovedeste a fi defect.
Kuraray Noritake Dental Inc. nu isi asuma raspunderea pentru nicio pierdere sau
dauna, directa, pe cale de consecintd sau speciala, care rezultd din aplicarea sau
utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza aceste produse. Inainte de folosire, utilizatorul
va stabili conformitatea produselor cu destinatia de utilizare si isi asuma toate riscurile
si raspunderea in legatura cu acestea.

[OBSERVATIE]

+ Daca apare un incident grav care poate fi atribuit acestui produs, raportati-1
producatorului, prin importatorul din UE, si autoritatilor de reglementare din tara de
rezidenta a utilizatorului/pacientului.

+ Rezumatul sigurantei si performantelor clinice (SSCP) poate fi descarcat din Baza de
date europeana referitoare la dispozitivele medicale (EUDAMED) la
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[OBSERVATIE]
LCLEARFIL”, ,CLEARFIL MAJESTY” si ,CLEARFIL ST” sunt marci comerciale sau
marci comerciale inregistrate ale KURARAY CO., LTD.
,VITA classical A1-D4” este 0 marca comerciala a VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &

Co. KG.

006 1563R238R-RO 2026-04-01
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CLEARFIL MAJESTY ES-2 je svjetlosno polimerizirajuéi, radioopaktni, restauracijski
materijal koji pruza toénu podudarnost boja, visoku poliranost i izvrsna fizikalna svojstva
$to ga ¢ini idealnim za prednje i straznje restauracije. Njegova formulacija daje
optimalnu viskoznost koja osigurava jednostavno rukovanje i postavljanje. Pakiran je u
tradicionalnim $trcaljkama ili napunjenim nastavcima (engl. Pre-loaded tips, PLTs).
Jedinstveni sustav odredivanja boja na bazi ,svjetline/vrijednosti” pomocu klju¢a boja
CLEARFIL MAJESTY ES-2 omoguéuje odredivanje boja za slojevanje jedne (Classic) ili
dviju-(Premium) boja te postizanje visoko estetskih restauracija. Universal boje
obuhvacéaju sve Classic i Premium boje s ograni¢enim brojem $trcaljki/PLTa ovisno o
razredu kaviteta. Ima radioopacitet jednak ili ve¢i od 1 mm aluminija i klasificiran je kao
materijal tipa 1 i razreda 2 (skupina 1) prema standardu ISO 4049.
Opc¢a klini¢ka korist ovog proizvoda je restauriranje funkcije zuba za sljede¢e
INDIKACIJE ZA UPORABU.

. INDIKACIJE ZA UPORABU
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je indiciran za sljedece restauracijske primjene:
[1] izravne restauracije za sve razrede kaviteta prednjih i straznjih zubi
[2] izravne ljuskice
[3] ispravljanje poloZaja zuba i oblika zuba (primjerice, zatvaranje dijastema, mikrodont,
idr)
[4] intraoralni popravci polomljenih restauracija

Ill. KONTRAINDIKACIJE A
Bolesnici s poznatom preosjetljivo§¢u na metakrilatne monomere.
Bolesnici za koje se zna da su alergiéni na bilo koji sastojak ovog proizvoda.

IV. INKOMPATIBILNOSTI A
Za zaétitu pulpe ili privremeno brtvljenje nemojte upotrebljavati materijale koji sadrze
eugenol jer eugenol moze usporiti proces stvrdnjavanja.

V. MJERE OPREZA &

1. Sigurnosne mjere opreza

1. Ovaj proizvod sadrzi tvari koje mogu uzrokovati alergijske reakcije. Izbjegavajte
koriStenje ovog proizvoda u bolesnika s poznatim alergijama na metakrilatne
monomere ili bilo koje druge komponente.

2. Ako bolesnik pokazuje reakciju preosjetljivosti poput osipa, ekcema, obiljezja upale,
¢ira, otekline, svrbeza ili utrnulosti, prestanite koristiti proizvod i potraZite lije¢ni¢ku
pomoc.

3. Nosite rukavice ili poduzmite druge prikladne zastitne mjere kako biste sprijecili
pojavu preosijetljivosti koja moze proizaéi iz dodira s monomerima metakrilata ili bilo
kojim drugim komponentama.

4. Budite oprezni kako biste sprijecili da proizvod dode u dodir s kozom ili ude u oci.
Prije upotrebe proizvoda prekrijte bolesnikove o¢i ruénikom kako biste ih zaétitili u
sluéaju prskanja materijala.

5. Ako proizvod dode u dodir s ljudskim tkivom, poduzmite sljedece radnje:

<Ako proizvod dode u o¢i>

Odmah operite o¢i s obilnom koli¢inom vode i posavjetujte se s lije¢nikom.

<Ako proizvod dode u dodir s koZzom ili sluznicom usne Supljine>

Odmah obrisite povrsinu pamuénom vaticom ili gazom namo&enom u alkohol i

isperite obilnim koli¢inama vode.

. Budite oprezni kako biste sprije€ili bolesnika da slu¢ajno proguta proizvod.

Syringe: izbjegavajte koristenje iste paste kod razlic¢itih bolesnika kako biste sprijecili

kriznu kontaminaciju. Prije upotrebe nanesite pastu na podlogu za mijes$anije.

Nemojte pokusavati nanijeti pastu izravno iz Strcaljke u bolesnikova usta.

. PLT: samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno koristite nastavak kako biste
sprije¢ili kriznu kontaminaciju. Bacite ga nakon upotrebe i dezinficirajte dozator
sukladno uputama za upotrebu.

. PLT: Prije nano8enja paste u usnu Supljinu, preporucuje se istisnuti malu koli¢inu
paste na podlogu za mije$anje pomoc¢u dozatora za kompozit. Tijekom preliminarnog
istiskivanja, brzo rukujte dozatorom kako biste osigurali da napunjeni nastavak ne
ispadne. IstroSen ili defektan dozator za kompozit moZe uzrokovati ispadanje
napunjenog nastavka u usnu Supljinu i dovesti do ozljede ili slu¢ajnog gutanja.
Potrebno je redovito provjeravati je li dozator previse istrosen.

10. OdlozZite ovaj proizvod kao medicinski otpad kako biste sprije€ili infekciju.

N o
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2. Mjere opreza pri rukovanju i koristenju

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Ovaj se proizvod ne smije koristiti u svrhe koje nisu navedene u dijelu [Il.INDIKACIJE

ZA UPORABUI.

2. Upotreba proizvoda ograni¢ena je na licencirane stomatologe.

3. Koristite sredstvo za prekrivanje pulpe u kavitetu blizu pulpe ili u slu¢aju nehoti¢nog

izlaganja pulpe.

4. Koristite gumenu plahticu za sprjeavanje kontaminacije i kontrolu viage.

. Nemojte koristiti proizvod u kombinaciji s drugim kompozitnim materijalima.
PomijeSani materijali mogu uzrokovati promjene fizikalnih svojstava, ukljuéujuci
moguce loSije rezultate od oc¢ekivanih.

. Pasta se mora upotrijebiti odmah nakon istiskivanja iz $trcaljke ili nastavka. Ako se
pasta treba ostaviti neko vrijeme prije upotrebe, potrebno ju je prekriti plo¢om za
blokiranje svjetlosti.

. Pri kori$tenju napunjenog nastavka, upotrijebite dozator s malim i ravnomjernih
pritiskom. Nije potrebna velika sila.

. Kada koristite klju¢ boja, poduzmite sljede¢e mjere opreza kako biste sprijecili kriznu
kontaminaciju.

o

(2]
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« Prekrijte cijelu klju€ boja barijerom za jednokratnu upotrebu (npr. plastiénom
vrec¢icom) kako biste sprijecili kontaminaciju slinom ili krvlju.

« Dezinficirajte prije i nakon upotrebe tako da temeljito obriSete upijaju¢im pamukom
namocenim u alkohol.

[Jedlnlca za dentalno stvrdnjavanje svjetiom]

1. Nemojte gledati izravno u izvor svjetlosti. Preporuéuju se zastitne naocale.

2. Niski intenzitet svjetla uzrokuje slabu adheziju. Provijerite vijek trajanja lampe i postoji
li kontaminacija na dentalnoj vodilici svjetla za stvrdnjavanje. Preporucuje se u
odgovaraju¢im intervalima provijeriti intenzitet dentalnog svjetla za stvrdnjavanje
pomocu odgovarajuceg uredaja za procjenu svjetlosti.

3. Emitirajuéi vrh dentalne jedinice za stvrdnjavanje treba drzati $to je moguce blize i
okomitije na povrsinu smole. Ako se velika povr$ina smole mora stvrdnuti svjetlom,
preporucuje se podijeliti podrucje u viSe odjeljaka i zasebno stvrdnjavati svjetlom
svaki odjeljak.

4. Prije uporabe proizvoda provjerite potrebne uvjete za stvrdnjavanje paste, koji se
odnose na vremena potrebna za stvrdnjavanje svjetlom i navedeni su u ovim
Uputama za uporabu.

Mijere opreza pri pohrani

Proizvod se mora upotrijebiti do isteka roka valjanost navedenog na pakiranju.

. Proizvod i klju¢ boja mora se pohraniti na temperaturi od 2 - 25°C/ 36 - 77°F kada
nije u uporabi.

3. Kada se proizvod ¢uva u hladnjaku, potrebno ga je prije svake uporabe ostaviti na

sobnoj temperaturi dulje od 15 minuta. U suprotnom moze do¢i loma strcaljke ili

nastavka

N =W

svjetlosti.

5. Nakon nanos$enja paste, potrebno je ¢vrsto zatvoriti Strcaljku $to je prije moguce kako
bi se sprijecilo stvrdnjavanje materijala djelovanjem ambijentalnog svjetla i kako bi se
sprijecio ulazak stranih ¢estica u $trcaljku.

6. Proizvod se mora ¢uvati na odgovarajuéem mjestu dostupnom samo stomatolo$kim
radnicima.

VI. SUSTAV BOJA | KOMPONENTE
1. Boje
CLEARFIL MAJESTY ES-2 dostupan je u sliedec¢ih 18 boja Classic, 14 boja
Premium, 4 boje Translucent i 4 boje Universal:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

- Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D i A4D su opaktne boje.

Opis boja

Boje su rasporedene prema ,svijetlini/ vrijednosti” i preporu¢enoj metodi slojevanja.
Classic boje dizajnirane su za slojevanje jedne boje, a Premium boje su
dizajnirane za metodu slojevanja dviju boja. Kombinacija Premium A boja pokriva 3
Classic (VITA classical A1-D4) boje.

Tablica 1 Visoka <——— svjetlina/ vrijednost —————— niska
Metoda Kategorl]a .

slojevanja boje Boja

Jedna .

boja Classic XW| W |B1|A1|B2|D2|A2|C1|C2|A3|D3|B3 |A35/B4 [C3|A4 |C4
Enamel || XWE|WE| AlE A2E A3E A3,5E A4E

Dvije boje | Premium
Dentin ||XWD|WD| A1D A2D A3D A3,5D A4D

[NAPOMENA]
Translucent boje mogu se upotrijebiti za finu karakterizaciju restauracije. KA6
ima najnizu svjetlinu medu Classic bojama.

Universal boje dizajnirane su za prekrivanje bojama svih razreda kaviteta, kao $to
je prikazano u Tablici 2.

Tablica 2
Boja
Kategorija Razred
boje kaviteta w A A2 A3 A35 A4
(XW) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)

| U
I (Universal)

Universal 1]

uw
i uL up

v (U\/r:llr‘:gsal (Universal Light) (Universal Dark)
\2

*Koristite UW pastu za zub odreden kao W/XW boja, ako restauracija zahtijeva visoku svjetlinu/vrijednost.

2. Komponente
Pogledajte vanjsko pakiranje za popis sadrzanih artikala.
- CLEARFIL MAJESTY ES-2
+ Shade guide [Sve boje osim Universal boja]
« Shade guide compact [klju¢ boja kompaktni (Classic boje osim KA6)]

3. Sastojci
punilo od silaniziranog barijevog stakla (30-80%)/
pre-polimerizirano organsko punilo (< 40%)/
bisfenol-A-diglicidilmetakrilat (bis-GMA) (5-15%)/
hidrofobni aromatski dimetakrilat (5-15%)/
silanizirani koloidni silicijev dioksid (1-5%)/hidrofobni alifatski dimetakrilat (1-5%)/
dl-kamforkinon (< 0,1%)

Jedinice u zagradama su mase u %.



[NAPOMENA] A-5. Obrada povr$ine zuba i primjena adheziva
Ukupna koli¢ina punila je oko 78 % po masi, uklju€ujuci anorgansko punilo od 40 Obrada povrsine zuba i primjena adheziva treba se provesti u skladu s uputama za
% po volumenu. uporabu adhezivnog sustava.
Veli¢ina ¢estica anorganskih punila je u rasponu od 0,37 um do 1,5 um.
A-6. Nanosenje paste

VII. KLINICKI POSTUPCI 6-1. Syringe: Sporim okretanjem drske u smjeru kazaljki na satu istisnite potrebnu
Odredivanje boje i restauracijska tehnika koli¢inu paste iz Strcaljke na podlogu za mije$anje.
Predstavljanje boja u kljuéu boja: Classic boje osim KA6 predstavljene su karticama 6-2. PLT: Umetnite PLT u bubanj dozatora i istisnite pastu u kavitet sukladno
u doti¢nim bojama kako je opisano u nastavku za ,tehniku jedne boje” i ,tehniku dviju uputama za uporabu dozatora.
boja”.
Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin i KA6 boje poslagane su u karticama [OPREZ]
oznacenim T, E-1, E-2, D-1i D-2. Upotrijebite dozator s malim i ravnomijernih pritiskom. Nije potrebna velika

sila. Bacite nastavak nakon upotrebe.
1. Tehnika jedne boje (Classic sustav)

1. korak: A-7. Postavljanje i stvrdnjavanje svjetlom proizvoda CLEARFIL MAJESTY ES-2
Odaberite karticu s najblizom 7-1. Nano$enje teku¢e kompozitne smole ili opaktne smole (npr. CLEARFIL ST
4svjetlinom/ vrijedno$éu” od 6 WAl A2 A3 A35 A4 OPAQUER) u kavitet kao pocetni sloj je proizvoljno. Kod takve primjene,
izlozenih opcija kartica u kljucu slijedite doti¢ne upute za uporabu.
boja. 7-2. Stavite odabranu boju paste u kavitet i stvrdnite je svjetiom pomo¢u dentalne

o jedinice za stvrdnjavanje. Uzimajuci u obzir dubinu stvrdnjavanja, mozda ¢e
= biti potrebno postepeno stvrdnjavanje. U sliedecoj tablici pogledajte odnos
D"_ izmedu vremena i dubine stvrdnjavanja pomocu vidljivog izvora svjetla.
ol
i Tablica 3: Odnos izmedu vremena i dubine stvrdnjavanja ovisno o vrsti izvora svjetla.
LE ﬂlm[ MI[S" ES_Z Boja i dubina stvrdnjavanja
Kuraray Noritake Dental Inc. XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Vrsta izvora svjetlosti Vrijeme Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(intenzitet svjetla) stvrdnjavanja | Amber C1,C2,C3,02,03 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E | A1D,A2D | A3.5D

2. korak: Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
Izvadite odabranu karticu iz drza¢a i odaberite odgovarajuéu boju. u.uLub
Na primjer, ako je odabrana kartica A2, mogu se odabrati D2, A2 ili C1 kako je PLAVI LED visokog intenziteta® dvaput

(vise od 1500 mW/cm?) 3ili5s

prikazano u nastavku.

PLAVI LED srednjeg intenziteta* 10s
~ (1100 - 1400 mW/cm?)

< D2/A2/C1 3,0 mm 2,0 mm 1,5mm 1,0 mm
PLAVI LED niskog intenziteta*

L ‘—f:‘il (800 - 1000 mW/cm?) 20s

Halogena lampa visokog 10s
intenziteta (viSe od 800 mW/cm?)

N~

Tehnika dviju boja (Premium sustav)
Odaberite karticu s najblizom
4svjetlinom/ vrijedno$éu” od 6
izloZzenih opcija kartica u kljuéu

boja. Za zube svjetlije od ,W” o Bl B2 i3 855 24
boje, izvadite karticu za ,XW”
boju.

Djelotvoran raspon valnih duljina za svaku jedinicu za stomatolo$ko stvrdnjavanje mora biti 400 - 515 nm.
*Vrh emisijskog spektra: 450 - 480 nm.

A-8. ZavrSna obrada
Oblikujte restauraciju i prilagodite okluziju pomoc¢u preciznog dijamantnog
instrumenta. Ispolirajte na uobi€ajen na¢in pomocu silikonske gume ili polirajuéih

& diskova.,

a B. Standardni postupak Il (INDIKACIJE ZA UPORABU [4])
o [4] intraoralni popravci polomljenih restauracija

w

o B-1. Odredivanje boje

w CLEARFIL MAJESTY ES-2 oo

Kuraray Noritake Dental Inc. Slijedite isti postupak opisan u ,A-1”.
B-2. Priprema polomljenih povrsina
Ako je potrebno, zakosite rub finim dijamantnim polirerom. Zatim slijedite postupke
za obradu povrsine izlomljenog podrucja ovisno o povr§inskom materijalu (npr.
keramika od metalnog oksida, keramika na bazi silicijevog dioksida, kompozit,
metal ili zub) u skladu s Uputama za uporabu adheziva, silanskog agensa za
povezivanje ili premaza za vezivanje na metal.

» Odaberite odgovarajuce paste Premium boja (Enamel/Dentin) kao $to je
prikazano u Tablici 1. Na primjer, ako je odabrana A1 kartica, onda odaberite A1E
i A1D boje.

+ Zamijenite prostor dentina odgovaraju¢om bojom dentina, a prostor cakline

S . ) B-3. Obrada povrsine zuba i primjena adheziva
odgovarajuéom bojom cakline.

Slijedite isti postupak opisan u ,A-5".

@

Tehnika Universal boje (Universal sustav)
Odaberite karticu s najblizom ,svjetlinom/vrijedno$éu” od 6 izloZenih opcija kartica
u kljuéu boja.

B-4. Nano$enje paste
Slijedite isti postupak opisan u ,A-6".

B-5. Postavljanje i stvrdnjavanje svjetlom proizvoda CLEARFIL MAJESTY ES-2
5-1. Nano$enje opaktne smole (npr. CLEARFIL ST OPAQUER) kao prvog sloja na
polomljenoj povrsini je proizvoljno. Kod takve primjene, slijedite doti¢ne upute
za uporabu.

+ Odaberite odgovarajucu pastu Universal boja ovisno o razredu kaviteta, kao §to
je prikazano u Tablici 2.

[NAPOMENA] . . . - . .
. ; . . T . 5-2. Postavite odabranu boju paste na polomljenu povrsinu i stvrdnite svjetlom
Kad je kartica W/XW odabrana iz gornjeg postupka u slu€ajevima kaviteta omocu dentalne iedinice za stvrdniavanie. Uzimaiuéi u obzir dubinu
razreda | ili Il, odaberite UW pastu (najviSa vrijednost u ovom sustavu) ako P J ] Je. !

stvrdnjavanja, mozda ¢e biti potrebno postepeno stvrdnjavanje. Za odnos
izmedu vremena i dubine stvrdnjavanja pomocu izvora vidljive svjetla
pogledajte tablicu u odjeljku ,A-7".

restauracija zahtijeva visoku svjetlinu/vrijednost.

A. Standardni postupak | (INDIKACIJE ZA UPORABU [1] do [3])

[1] izravne restauracije za sve razrede kaviteta prednjih i straznjih zubi

[2] izravne ljuskice

[3] ispravljanje polozaja zuba i oblika zuba (primjerice, zatvaranje dijastema,

mikrodont, i dr.) [GARANCIJA]

Kuraray Noritake Dental Inc. ¢e zamijeniti svaki proizvod za koji se dokaze da je
ostecen. Kuraray Noritake Dental Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili
Stetu, izravnu, posljedi¢nu ili posebnu, koja proizlazi iz primjene ili uporabe ili
nemogucnosti koriStenja tih proizvoda. Prije uporabe, korisnik ¢e utvrditi prikladnost

B-6. Zavrsna obrada
Slijedite isti postupak opisan u ,A-8".

A-1. Odredivanje boje
Zub ogistite plovuécem i vodom kako biste uklonili povrSinske mrlje, zatim
odaberite prikladnu boju sukladno dijelu ,Odredivanje boje i restauracijska

tehnika”. . . A . P ) .
proizvoda za namjeravanu uporabu i korisnik preuzima sve rizike i odgovornosti u svezi
A-2. Izolacija i kontrola vlage s tim.
Izbjegavajte onecisc¢enije tretiranog podrucja slinom ili krvlju radi dobivanja
A N . X < ! P [NAPOMENA]
optimalnih rezultata. Preporucuje se gumena plahtica za odrZzavanje zuba ¢istim i . - . L .
suhim « Ako dode do ozbiljnog incidenta, koji se moze pripisati primjeni ovog proizvoda,

prijavite ga proizvodacu preko uvoznika za EU i regulatornim tijelima drzave u kojoj
prebiva korisnik/pacijent.

« Sazetak o sigurnosnoj i klini¢koj u¢inkovitosti (SSCP) dostupan je u Europskoj bazi
podataka za medicinske proizvode (EUDAMED) na
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Ad.zasttapupe o . ) Basic UDI-DI: 458211076Composite1 782V
Svaka izloZenost ili skora izloZzenost pulpe mozZe biti prekrivena tvrdim materijalom

od kalcijevog hidroksida ili drugim nazna¢enim materijalom. Za zastitu pulpe
nemojte upotrebljavati materijale koji sadrze eugenol.

A-3. Pripreme kaviteta
Uklonite inficirani dentin i pripremite kavitet na uobi¢ajeni nacin.



[NAPOMENA]
L,CLEARFIL", ,CLEARFIL MAJESTY"i ,CLEARFIL ST su registrirane robne marke ili
robne marke tvrtke KURARAY CO., LTD.
LVITA classical A1-D4“ je robna marka tvrtke VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG.
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MAGYAR |HASZNALATI UTASITASOK @

CLEARFIL WAJESTY ES-2
E

36°F

. BEVEZETES
A CLEARFIL MAJESTY ES-2 egy fényre kotd, radiopak, restauraciokhoz hasznalhato
anyag, amely pontos szinegyeztetéssel, magas fényezhetéséggel és kivalo fizikai
javallott. Ugy lett kialakitva, hogy optimalis viszkozitast nydjtson az egyszer(i
kezeléshez és behelyezéshez. Hagyomanyos kever6csérben vagy el6toltétt hegyekben
(PLT) kaphato.
A CLEARFIL MAJESTY ES-2 szinskéla ,vilagossag/érték” alapu, egyedi szinfelvételi
rendszere az egy szinbdl all6 (Classic) és két szinbdl allo6 (Premium) rétegzéshez
biztosit szinfelvételi lehetdségeket, amelyek rendkivil esztétikus restauraciokat
eredményeznek. Az Universal szinek valamennyi Classic és Premium szint felolelik
korlatozott szamu fecskendével/PLT-vel a kavitasosztalytol fliggéen. Az anyag
sugar-atnemeresztése egyenld vagy nagyobb 1 mm aluminiuménal, és az ISO 4049
szabvany szerinti 1. tipusu, 2. osztalyu (1. csoport) anyagként van besorolva.
Atermék altalanos klinikai elénye a fogak funkci6janak helyreallitasa az alabbi
JAVALLATOK esetén.

. JAVALLATOK
A CLEARFIL MAJESTY ES-2 a kovetkez0 restauracios alkalmazéasi célokra javallott:
[1] Kézvetlen restauréaciok az anterior és posterior fogak valamennyi kavitasi
osztalyahoz
[2] Kbozvetlen héjak

[4] Eltorott restauraciok intraoralis javitasa

Ill. ELLENJAVALLATOK &
A metakrilat-monomerekre ismerten tulérzékeny paciensek.
A termék valamelyik 6sszetevéjére tudottan allergias paciensek.

IV. INKOMPATIBILITASOK [ﬁﬁ
Pulpavédelemre vagy atmeneti lezaras céljabél ne alkalmazzon eugenoltartalmi
anyagokat, mivel az eugenol késleltetheti a kikeményedési folyamatot.

V. OVINTEZKEDESEK zﬁl
1. Biztonsdgi dvintézkedések
1. Atermék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek allergias reakciokat okozhatnak. Ne

hasznalja a terméket olyan paciensek esetében, akik a metakrilat-monomerekre vagy

a termék barmely méas dsszetevéjére ismerten allergiasak.

Ha a paciensnél tulérzékenységi reakcio, példaul kittés, ekcéma, gyulladasi

jelenség, fekély, duzzanat, viszketés vagy zsibbadas Iép fel, hagyja abba a termék

hasznalatat, és kérje ki orvos véleményét.

3. Viseljen keszty(it, vagy tegyen megfeleld ovintézkedéseket, hogy elkeriilje a
metakrilat-monomerekkel vagy barmely mas ésszetevével valo érintkezésbdl fakadod
esetleges tulérzékenységet.

4. Ugyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen a bérrel, és ne keriiljon a szembe. A

termék alkalmazasa el6tt takarja le a paciens szemét egy kendével, hogy megvédije

a kifréccsend anyagtol.

Ha a termék emberi testszdvetekkel érintkezik, akkor a kovetkezéképpen jarjon el:

<Ha a termék a szembe kertl>
A szemet azonnal &blitse ki b6séges mennyiségl vizzel, és forduljon orvoshoz.

<Ha a termék a bérrel vagy a szajnyalkahartyaval érintkezik>
Aterliletet azonnal torélje le alkohollal &titatott vattapamaccsal vagy gézzel, és
Oblitse le béséges mennyiségl vizzel.

Ugyelien arra, hogy a paciens ne nyelje le véletlenil a terméket.

Syringe: A keresztfert6zés elkertilése érdekében ne hasznalja ugyanazt a pasztat

tobb paciensnél. Hasznalat el6tt adagolja ki a pasztat egy keveréblokkra. Ne probalja

meg koézvetlenil a keverdcsérbél felvinni a paciens fogara.

. PLT: Egyszer hasznalatos eszkéz. A keresztfertézés elkertilése érdekében ne
hasznélja fel tébbszor a hegyet. Hasznalat utan artalmatlanitsa, és fert6tlenitse az
adagolot a hasznalati utasitasok szerint.

. PLT: Azt javasoljuk, hogy miel6tt a szajluregben alkalmazna a pasztat, adagoljon ki
egy kis mennyiséget a keverdblokkra egy kompozitadagoléval. A kezdeti adagolas
kdzben gyorsan hasznélja az adagolot, hogy a PLT ne essen ki. Az elhasznalédott
vagy rosszul miikodé kompozitadagolé miatt a PLT elmozdulhat, és a szajiiregbe
eshet, ami sériilést vagy véletlen lenyelést okozhat. Az adagol6t rendszeres
idékozonként ellendrizni kell, hogy nincs-e tulzottan elhasznalédva.

. Afert6zés elkerilése érdekében a terméket egészségugyi hulladékként
artalmatlanitsa.
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2. A kezelés és a feldolgozés soran alkal 1d6 ovir

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Atermék csak a [Il. JAVALLATOK] cim( részben megnevezett célokra alkalmazhato.

2. A terméket kizarolag fogorvosok hasznalhatjak.

3. Afogbél kdzelében 1évé kavitasoknal és a fogbél véletlen megnyilasa esetén
hasznaljon fogbéltakaré szert.

4. A szennyezédések elkeriilése és a nedvesség korlatozasa érdekében kofferdam
hasznélatat javasoljuk.

5. Ne hasznalja a terméket méas kompozit anyagokkal egyitt. Az 6sszekevert anyagok
megvaltoztathatjék a fizikai tulajdonsagaikat, beleértve a vart eredmények esetleges
romlasat.

6. A pasztat azonnal hasznélja fel, miutan kiadagolta a keverécsérbél vagy a hegybdl.
Ha a pasztat nem hasznalja fel azonnal, fedje le fényelzaré lemezzel.

7. PLT hasznélata esetén lassu és egyenletes nyomassal hasznélja az adagol6t. Nem
sziikséges tulzott erét kifejteni.

dések

8. A szinskéla hasznalatakor tartsa be az alabbi dvintézkedéseket a keresztfertézések
megeldzése érdekében.
« Anyallal és vérrel valé szennyezddés elkerlilése érdekében a szinskala egészét
boritsa be eldobhat6 védéanyaggal (pl. polietilén tasak).
- Hasznalat el6tt és utan a fertétlenitéshez torolje at alaposan alkoholos nedvszivo
vattadarabbal.

[Fogaszati polimerizacios késziilék]

. Ne nézzen bele kdzvetlenlil a fényforrasba. Védészemiiveg hasznélata javasolt.

2. Az alacsony fényintenzitas gyenge tapadassal jar. Ellenérizze a lampa élettartamat
és a fogaszati polimerizacios lampa kilépd nyilasat, hogy nincs-e rajtuk
szennyezddés. Ajanlatos a polimerizacios készllék fényintenzitasat idénként
megfeleld fénymérd készilékkel megmérni.

. A polimerizéacios készulék fénykibocsaté nyilasa a miigyanta felszinéhez minél

koézelebb és minél inkabb fliggélegesen tartandd. Ha nagy migyantafelliletet kell

fényre kotni, akkor ajanlatos a tertletet tobb részre felosztani, és minden részt kiilén
polimerizalni.

Atermék hasznélata el6tt ellendrizze a paszta megkétéséhez szlikséges feltételeket,

és tartsa be a jelen hasznalati Gtmutatéban megadott kétési idoket.

—_
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Ovintézkedések a térolds sorén

Aterméket a csomagolason feltlintetett lejarati id6ig fel kell hasznalni.

Aterméket és a szinskalat hasznalaton kivil 2-25 °C hémérsékleten tarolja.

Ha a terméket hlitészekrényben tarolja, akkor minden hasznalat el6tt hagyja legalabb

15 percig szobahémérsékleten allni. Ellenkezd esetben a keverdécsdr vagy a hegy

eltérhet.

Aterméket és a szinskalat tartsa tavol a talzott hétél vagy kdzvetlen napfénytél.

5. A paszta adagolasa utan a keverdécsort lehetéség szerint minél hamarabb szorosan
le kell zarni a kupakjaval, hogy a paszta ne tudjon megkeményedni a kérnyezeti fény
hatasara, és ne kerlilienek idegen anyagok a keverdcsérbe.

6. A terméket olyan helyen tarolja, ahol csak fogaszati szakemberek férhetnek hozza.

SENENIN

»

VI. SZINRENDSZER ES KOMPONENSEK

1. Szinek
A CLEARFIL MAJESTY ES-2 anyag a Classic szin 18 arnyalataban, a Premium szin
14 arnyalataban, a Translucent szin 4 arnyalataban és a Universal szin 4
arnyalataban kaphat6 az alabbiak szerint:

1) Classic : XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAS6,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel : XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent : Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*AKA6, az A3D, az A3.5D és az A4D szinek atlatszatlanok.

A szinek leirdsa

A szinek a ,vilagossag/érték” alapjan és az ajanlott rétegzési modszer szerint
vannak elrendezve.

A Classic szinek hasznalata az egy szinbdl allé rétegzési modszerhez, mig a
Premium szinek hasznalata a két szinbdl allé rétegzési modszerhez javallott. A
Premium A szinek kombinéci6ja harom Classic (VITA classical A1-D4) szint fed le.

Téablazat 1 Magas < Vilagossag/Erték ——— Alacsony
Rétegzési . - )
modszer Szinkategoria Szin
Egyszin |Classic xw|w [B1 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘A:B‘DS B3 ‘AS,S‘B4 C3‘A4‘C4
Enamel |[XWEWE|  A1E A2E A3E A3,5E A4E
Két szin Premium
Dentin |[XWDWD| ~ A1D A2D A3D A3,5D A4D
[MEGJEGYZES]

ATranslucent szinek a restauracioé preciz kidolgozasahoz hasznalhatok. A KA6
a legvilagosabb arnyalat a Classic szinek kdzott.

Az Universal szineket (gy hatarozték meg, hogy a 2. tablazat szerinti szineket
tartalmazé valamennyi kavitasosztalyt lefedjék.

Tablazat 2
Szin
Szinkategoria | Kavitasosztaly w At " o w5 v
(XW) (B1,B2) | (D2,C1) | (C2,D3) | (B3,B4) | (C3,C4)
| U
Il (Universal)
Universal i ow
i uL ub
d (Uxﬁ;al (Universal Light) (Universal Dark)
\

* Az UW pasztat alkalmazza W/XW szinként meghatarozott foghoz, ha a fogpétlas magas
vilagossagot/értéket igényel.

2. Komponensek

A csomagban talalhat6 termékeket illetden lasd a kiilsé csomagolast.

+ CLEARFIL MAJESTY ES-2

+ Shade guide [Minden szin az Universal szinek kivételével]

« Shade guide compact [Kompakt szinskala (Classic szinek, kivéve a KA6-ot)]

W

. Osszetevok

Szilanizalt barium tveg téltéanyag (30-80%)/

Elépolimerizalt szerves téltéanyag (< 40%)/
Biszfenol-A-diglicidil-metakrilat (Bis-GMA) (5-15%)/

Hidroféb aromés dimetakrilat (5-15%)/

Szilanizalt kolloidalis kovaféld (1-5%)/Hidroféb alifas dimetakrilat (1-5%)/
dl-kamforkinon (< 0,1%)



A zarojelben Iévé mértékegységek tdmeg%-ok.

[MEGJEGYZES]
Atoltéanyag telijes mennyisége kb. 78 térfogatszazalék, amelybdl a szervetien
toltéanyag 40 térfogatszazalékot tesz ki.
A szervetlen toltéanyagok részecskemérete 0,37 um-t6l 1,5 um-ig terjed.

VII. KLINIKAI ELJARASOK
Szinfelvétel és restauracids technika
Szinek megjelenése a szinskalan: A Classic szinek (a KA6 kivételével) az alabbi
LEgy szint alkalmaz6 technika” és ,Két szint alkalmazé technika” cim( részben
leirtak szerint vannak elrendezve a szinfelvételi lapokon.

A Translucent, a Premium Enamel, a Premium Dentin és a KA6 szinek a T, E-1, E-2,

D-1 és D-2 jel6léssel ellatott lapokon vannak elrendezve.

1. Egy szint alkalmazé technika (Classic rendszer)

1. lépés:
Vélassza ki a megfelelé
Lvilagossag/érték” lapot a WAl A2 A3 M35 A4
szinskéala 6 megjelenitett lapja :
kozil.
fa)
a
o~
i
o CLEARFIL MAJESTY ES-2
Kuraray Noritake Dental Inc.
2. lépés:

Huzza ki a kivalasztott lapot a tartobdl, és valassza ki a megfeleld szint.
Ha példaul az A2 lapot valasztotta, akkor a D2, az A2 vagy a C1 szint lehet
kivalasztani az alabbiak szerint.

B3 D2/A2/C1
— ==

Két szint alkalmaz6 technika (Premium rendszer)
Valassza ki a megfelelé
Lwvilagossag/érték” lapot a
szinskala 6 megjelenitett lapja
kézil. A ,W” szinnél vilagosabb
fogak esetében hiizza ki az ,XW”
szinhez tartozo6 lapot.

N

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

« Vélassza ki a Premium szineknek megfelelé (Enamel/Dentin) pasztakat az 1.
tablazatnak megfeleléen. Ha példaul az A1 lapot valasztja, akkor valassza ki az
A1E és az A1D szint.

+ Cserélje le a dentinteret egy dentinhez megfeleld szinnel, a zomancteret pedig
egy zomanchoz megfeleld szinnel.

@

Universal szintechnika (Universal rendszer)
Valassza ki a megfelel6 ,vilagossag/érték” lapot a szinskala 6 megjelenitett lapja
kozdl.

« Valassza ki az Universal szineknek megfelel6 pasztat a kavitasosztalytol
fggben, az 2. tablazatnak megfeleléen.

[MEGJEGYZES]
Ha a fenti eljarasban az I. vagy Il. osztalyhoz tartozo6 kavitasokhoz a W/XW
szinmintat valasztotta, és ha a fogpotlas magas vilagossagot/értéket igényel,
akkor az UW pasztéat (ebben a rendszerben a legmagasabb érték) valassza ki.

A. |. standard eljaras ([1]-[3]. JAVALLATOK)
[1] Kézvetlen restauraciok az anterior és posterior fogak valamennyi kavitasi
osztalyahoz
[2] Kozvetlen héjak

A-1. Szinfelvétel
Tisztitsa meg a fogat habkével és vizzel a fog fellleti elszinezédéseinek
eltavolitasahoz, majd vélassza ki a megfeleld szint a fenti ,Szinfelvétel és
restauracios technika” cimii részben leirtak szerint.

A-2. 1zolélas és nedvességszabalyozas
Az optimalis eredmény elérése érdekében Ugyelien arra, hogy a kezelt tertilet ne
szennyezddjon nyallal vagy vérrel. A fogak tisztan és szarazon tartdsahoz
kofferdam alkalmazasat javasoljuk.

A-3. A kavitas elékészitése
A fertézott dentint tavolitsa el, és a kavitast a szokasos médon készitse el6.

A-4. Pulpavédelem
Atényleges és a fogbél kdzelében 1évé megnyitasi teriileteket keményen koté
kalcium-hidroxid készitménnyel vagy mas javallott anyaggal kell befedni.

Pulpavédelemre ne hasznaljon eugenoltartalmi anyagokat.

A-5. A fogfelllet kezelése és megkétés
A fogfeliilet kezelését és a megkdtést a megkotési rendszer haszndlati Gtmutatdja
szerint kell elvégezni.

A-6. A paszta kiadagolasa
6-1. Syringe: Adagolja ki a keverdblokkra a sziikséges pasztamennyiséget a
keverécsorbél a fogantyd jobbra torténd lassu elforgatasaval.
6-2. PLT: Helyezzen be egy PLT-t az adagoléhengerbe, és nyomja a pasztat a
kavitasba az adagol6 hasznélati Utmutatéja szerint.

[FIGYELEM]
Lassu és egyenletes nyomassal hasznélja az adagolét. Nem szlikséges
tulzott er6t kifejteni. Hasznalat utan dobja ki a hegyet.

A-7. A CLEARFIL MAJESTY ES-2 elhelyezése és polimerizalasa

7-1. A folyékony kompozit migyanta vagy atlatszatlan mlgyanta (pl. CLEARFIL ST
OPAQUER) els6 rétegként valo felvitele a kavitasra opcionalis. Felvitel el6tt
vegye figyelembe a termék hasznalati utasitasait.

7-2. A kivalasztott szin(i pasztat helyezze a kavitasba, és végezze el a
polimerizalast egy fogaszati polimerizacios készllék segitségével. A
megkeményedési mélységtdl figgéen fokozatos keményitésre lehet szlikség.
A lathato fényforrassal végzett polimerizélas ideje és mélysége kdzotti
kapcsolatot lasd a kdvetkezé tablazatban.

Tablazat 3: A polimerizalas idejének és mélységének kapcsolata a fényforréas tipusatol

fliggben.
Szin és megkeményedési mélység
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
A fényforras tipusa T Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(fényintenzitas) Kotesiids | amper ©1,2,03,02D3 | WDXWD |  A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
Magas intenzitast KEK LED* Kétszer
(tébb mint 1500 mW/cm?) 3 vagy 5 mp
Kozepes intenzitast KEK LED* 10
(1100-1400 mW/cm?) mp
- 3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
Alacsony intenzitast KEK LED* 20 m
(800-1000 mW/cm?) P
Magas intenzitast halogénlampa 10m
(t6bb mint 800 mW/cm?) P

Az egyes polimerizacios készulékek effektiv hullamhossztartomanyanak 400-515 nm-nek kell lennie.
*Az emisszios spektrum cstcsa: 450-480 nm.

A-8. Finirozas
Kontlrozza a restauraciot, és allitsa be az okklGziot egy finom gyémantheggyel. A
polirozast a szokasos modon, szilikon gumihegyekkel vagy polirozé korongokkal
végezze.

B. Il. standard eljaras ([4]. JAVALLATOK)
[4] Eltorétt restauraciok intraoralis javitasa

B-1. Szinfelvétel
Kovesse az ,A-1" részben leirt eljarast.

B-2. A torétt fellletek elékészitése
Sziikség esetén csiszolja le ferdére a peremet egy polirozé gyémantcsucs
segitségével. Ezutan kdvesse a torott terlilet felliletkezelési eljarasait a fellleti
anyagtol fiiggéen (pl. fém-oxid keramia, sziliciumalap( keramia, kompozit, fém
vagy fog) a kétéanyag, a szilan kétéanyag vagy a fémhez tapadé primer hasznalati
utasitasai szerint.

B-3. A fogfellilet kezelése és megkdtés
Kévesse az ,A-5" részben leirt eljarast.

B-4. A paszta kiadagolasa
Kévesse az ,A-6” részben leirt eljarast.

B-5. A CLEARFIL MAJESTY ES-2 elhelyezése és polimerizalasa

5-1. Az atlatszatlan miigyanta (pl. CLEARFIL ST OPAQUER) elsé rétegként valo
felvitele a torétt felliletekre opcionélis. Felvitel el6tt vegye figyelembe a termék
hasznalati utasitasait.

5-2. A kivalasztott szin(i pasztat helyezze a torétt feluletekre, és végezze el a
polimerizalast egy fogaszati polimerizacios készllék segitségével. A
megkeményedési mélységtdl figgden fokozatos keményitésre lehet szlikség.
A lathato fényforrassal végzett polimerizalas ideje és mélysége kdzotti
kapcsolatot lasd az ,A-7” szakaszban 1évé tablazatban.

B-6. Finirozas
Koévesse az ,A-8” részben leirt eljarast.

[GARANCIA]
A Kuraray Noritake Dental Inc. a bizonyitottan hibas termékeket kicseréli. A Kuraray
Noritake Dental Inc. nem véllal felelésséget a termékek alkalmazasabol, hasznalatabdl
vagy a hasznélat lehetetlenségébdl eredé kdzvetlen, kévetkezményes vagy specialis
veszteségekért vagy karokért. A felhasznal6 a hasznalat el6tt koteles megallapitani a
termékek szandékolt hasznalatra valo alkalmassagat, és a felhasznal6 vallalja az ezzel
kapcsolatos minden kockazatot és felel6sséget.

[MEGJEGYZES]

+ Ha a termékkel 6sszefliggd sulyos varatlan esemény kévetkezik be, jelentse a
gyarténak az EU-s import6ron keresztil, valamint a felhasznalé/beteg lakdhelye
szerinti orszag szabalyoz6 hatésagainak.

+ A biztonsagi és klinikai teljesitmény dsszefoglal6ja (SSCP) lekérhetd az orvostechnikai
eszkdzok eurdpai adatbazisabol (EUDAMED): https://ec.europa.eu/tools/eudamed.
Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV



[MEGJEGYZES]
A ,CLEARFIL”, a ,CLEARFIL MAJESTY” és a ,CLEARFIL ST” a KURARAY CO., LTD
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A ,VITA classical A1-D4” a VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG. védjegye.

006 1563R238R-HU 2026-04-01



SLOVENSCINA| NAVODILA ZA UPORABO

CLEARFIL MAJESTY ES-2
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PLT

CLEARFIL MAJESTY ES-2 je radioneprepustni restavracijski material za svetlobno
strjevanje, ki omogo¢a natanéno ujemanje barv, izvrstno poliranje in odli¢ne fizicne
lastnosti, zaradi ¢esar je idealna izbira za sprednje in zadnje restavracije. Zagotavlja
optimalno viskoznost ter enostavno uporabo in nanasanje. Pakiran je v tradicionalnih
brizgah ali predhodno napolnjenih konicah (PLT).

Edinstveni sistem za dolo¢anje odtenkov vodi¢a za odtenke CLEARFIL MAJESTY
ES-2, ki temelji na »svetlosti/tonu«, omogoc¢a dolo¢anje odtenkov pri preplastitvi z
enojnimi (Classic) in dvojnimi (Premium) odtenki za visoko estetske restavracije.
Odtenki Universal pokrivajo vse odtenke Classic ter Premium z omejenim Stevilom
brizgalk/PLTs glede na razred kavitete. Gre za radioneprepusten ekvivalent aluminija
debeline 1 mm ali veg, ki je razvrS¢en kot material tipa 1 in razreda 2 (skupine 1) po
standardu 1ISO 4049.

Splosna klini¢na korist tega izdelka je obnovitev funkcije zoba pri naslednjih
INDIKACIJAH ZA UPORABO.

36°F

. UvoD

. INDIKACIJE ZA UPORABO

CLEARFIL MAJESTY ES-2 je indiciran za naslednje uporabe pri restavracijah:

[1] neposredne restavracije za vse razrede votlin pri sprednjih in zadnjih zobeh,

[2] neposredne zobne luske,

[3] popravki polozZaja in oblike zob (npr. zapiranje medzobnih presledkov, zob z zaostalo
rastjo itd.),

[4] intraoralna popravila zlomljenih restavracij.

Ill. KONTRAINDIKACIJE A

Pacienti z anamnezo preobdutljivosti na metakrilatne monomere.
Pacienti z znano alergijo na katero koli sestavino tega izdelka.

IV. NEZDRUZLJIVOSTI A

Za zascito pulpe ali za za¢asno tesnjenje ne uporabljajte materialov, ki vsebujejo
evgenol, ker lahko evgenol upo¢asni postopek strievanja.

V. PREVIDNOSTNI UKREPI &

1. Varnostni ukrepi
1. Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzrogijo alergijske reakcije. Izdelka ne
uporabljajte pri pacientih, ki imajo znano alergijo na metakrilatne monomere ali
katero od ostalih sestavin tega izdelka.
2. Ce se pri pacientu pojavi preob&utljivostna reakcija, kot so izpusgaj, ekcem, znaki
vnetja, razjede, oteklina, srbecica ali odrevenelost, prenehajte z uporabo izdelka in
poiscite zdravnisko pomoc.
3. Nosite rokavice ali izvajajte druge ustrezne za$¢itne ukrepe, da preprecite pojav
preobéutljivosti, ki je lahko posledica stika z metakrilatnimi monomeri ali katerimi koli
drugimi sestavinami.
4. Bodite previdni, da izdelek ne pride v stik s kozo ali z oémi. Pred uporabo izdelka
pokrijte pacientove o¢i z brisaco, da jih zas¢itite pred morebitnim brizganjem
materiala.
5. Ce izdelek pride v stik s &loveskim tkivom, ukrepaite takole:
<Ce izdelek pride v o¢i>
O¢i takoj sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.

<Ce izdelek pride v stik s koZo ali ustno sluznico>
Obmocje takoj obrisite z bombaznim tamponom ali gazo, navlazeno z alkoholom, in
sperite z veliko vode.

6. Pazite, da pacient po nesreci ne zauzije izdelka.

7. Syringe: Pri razli¢nih pacientih ne uporabite iste paste, da prepreéite navzkrizno
kontaminacijo. Pasto pred uporabo iztisnite na mesalno podlago. Na pacientov zob
je ne nanasajte neposredno iz brizge.

8. PLT: Samo za enkratno uporabo. Konice ne uporabite znova, da preprecite
navzkrizno kontaminacijo. Po uporabi jo zavrzite in razkuzite dispenzer v skladu z
navodili za uporabo.

9. PLT: Preden pasto iztisnete v ustno votlino, je priporo¢ljivo, da majhno koli¢ino paste
iztisnete na mesalno podlago s sestavljenim dispenzerjem. Med predhodnim
iztiskanjem z dispenzerjem delajte hitro, da konice PLT ne bodo izpadle. Obrablien
ali okvarjen sestavljeni dispenzer lahko povzroci, da se konico PLT snamejo in
padejo v ustno votlino, zaradi Cesar se pacient lahko poskoduje ali konice
nenamerno pogoltne. Redno je treba preverjati obrabljenost dispenzerja.

10. Izdelek odstranite kot medicinski odpadek, da preprecite okuzbo.

2. Previdnostni ukrepi pri rokovanju

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

. Izdelka ne smete uporabljati za namene, ki niso navedeni pod to¢ko [II. INDIKACIJE
ZA UPORABO].

Uporaba tega izdelka je omejena na zobozdravstvene strokovnjake.

V votlini blizu pulpe ali v primeru nenamerne izpostavljenosti pulpe uporabite
sredstvo za prekrivanje pulpe.

Uporabite koferdam, da preprecite kontaminacijo in da lahko regulirate viago.
Izdelka ne meSajte z drugimi kompozitnimi materiali. Kombiniranje materialov lahko
povzroc¢i spremembo fiziénih lastnosti, lahko tudi poslab$a vezivno mo¢ in
nedoseganije pri¢akovanih rezultatov.

Pasto je treba uporabiti takoj, ko jo iztisnete iz brizge ali konice. Ce pred uporabo
pasta mora stati, jo prekrijte s plos¢o, ki blokira svetlobo.

Kadar uporabljate konico PLT, pri uporabi dispenzerja uporabite po¢asen in
enakomeren pritisk. Prekomerna sila ni potrebna.

Kadar uporabljate vodi¢ za odtenke, z naslednjimi previdnostnimi ukrepi preprecite
navzkrizno kontaminacijo.
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+ Celoten vodi¢ za odtenke prekrijte s pregrado za enkratno uporabo (npr. plasti¢na
vrecka), da preprecite kontaminacijo s slino ali krvjo.

« Brizgo pred uporabo in po uporabi razkuzZite tako, da jo obriSete z vpojno gazo,
navlazeno z alkoholom.

[Dentalna enota za svetlobno strjevanje]

1. Ne glejte neposredno v vir svetlobe. Priporoéamo uporabo zas¢itnih ocal.

2. Nizka intenziteta svetlobe ne zagotavlja dobre adhezije. Preverite Zivljenjsko dobo
lugi in ali je vodilna konica dentalne polimerizacijske lu¢ke kontaminirana.
Priporogljivo je, da z ustreznimi pripomocki za ocenjevanje svetlobe redno preverjate
intenziteto dentalne polimerizacijske lucke.

. Konica dentalne enote za svetlobno strjevanje, ki oddaja svetlobo, mora biti ¢im

blizje in &im bolj navpiéno na smolnato povrsino. Ce je treba svetlobno polimerizirati

vecjo smolnato povrsino, obmocje razdelite na ve¢ delov in svetlobno strjujte vsak
del posebej.

Preden uporabite izdelek, preverite pogoje, ki so potrebni za polimerizacijo paste, in

sicer glejte ¢ase svetlobne polimerizacije, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.

w

&

. Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

Izdelek je treba porabiti do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na

embalazi.

. Kadar izdelka in vodi¢a za odtenke ne uporabljate, ga shranjujte pri temperaturi 2—25

°C/36-77 °F.

Kadar izdelek shranjujete v hladilniku, ga je treba pred vsako uporabo za ve¢ kot 15

minut pustiti na sobni temperaturi. V nasprotnem primeru se brizga ali konica lahko

zlomi.

. Izdelka in vodi¢a za odtenke ne izpostavljajte izredno visokim temperaturam ali
neposredni sonéni svetlobi.

. Ko pasto iztisnete, je treba brizgo ¢im prej dobro zapreti, da se material v brizgi ne bi

strdil zaradi svetlobe iz okolice in da preprecite, da bi v brizgo zasli tujki.

Izdelek je treba shranjevati na ustreznem mestu, do katerega ima dostop le

zobozdravstveno osebje.
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VI. SISTEM ODTENKOV IN KOMPONENTE

1. Odtenki
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je na voljo z 18 odtenki Classic, 14 odtenki Premium, 4
odtenki Translucent in 4 odtenki Universal:

1) Classic: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAG,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

- Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal: U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D in A4D so neprosojni odtenki.

Opis odtenkov

QOdtenki so razvré¢eni glede na »svetlost/ton« in priporo¢en nacin plastenja.
Odtenki Classic so namenjeni za plastenje z enojnim odtenkom, odtenki Premium
pa so namenjeni nac¢inu plastenja z dvema odtenkoma. Kombinacija odtenkov
Premium A pokriva 3 odtenke Classic (VITA classical A1-D4).

Tabeli 1 Viso +=—  Svetlost/ton ——— > Nizka
Nacin Kategorija
plastenja odtenka Odtenek
Enojni odtenek | Classic XW|w |B1 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘AS‘D3 B3 ‘AG.E‘EM C3‘A4‘C4
Dvojni Enamel |[XWEWE| ~ A1E A2E A3E A3.5E A4E
dtenek Premium
odtene! Dentin [XWDWD| ~ A1D A2D A3D A3.5D A4D
[OPOMBA]

QOdtenki Translucent se uporabljajo za fino karakterizacijo restavracije. KA6 ima
najnizjo stopnjo svetlosti med odtenki Classic.

QOdtenki Universal so namenjeni za pokrivanje vseh razredov kavitet v odtenkih, kot
so prikazani v tabeli 2.

Tabeli 2
" Odtenek
Kategorija | Razred
odtenka kavitet w Al A2 A3 A35 A4
(XW) (B1, B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)

I U
1] (Universal)

Universal I ow

i uL uD

Vel (universal Light (Universal Dark)
\2

*Uporabite pasto UW za zobe, za katere je bil ugotovljen odtenek W/XW, Ce zahteva popravek visoko
sijajnost/vrednost.

2. Komponente

Na zunanji embalazi so navedeni deli, ki so vkljuéeni v pakiranje.
- CLEARFIL MAJESTY ES-2

« vodi¢ za odtenke (Vsi odtenki razen odtenkov Universal)

« kompakten vodi¢ za odtenke (odtenki Classic, razen KA6)

3. Sestavine

silanizirano polnilo iz barijevega stekla (30-80%)/
predhodno polimerizirano organsko polnilo (< 40%)/
bisfenol A diglicidilmetakrilat (Bis-GMA) (5-15%)/
hidrofobni aromati¢ni dimetakrilat (5-15%)/
silanirani koloidni silicijev dioksid (1-5%)/
hidrofoben alifatski dimetakrilat (1-5%)/
dl-kamforkinon (< 0,1%)



Enote v oklepajih so masni %.

[OPOMBA]
Skupna koli¢ina polnila je priblizno 78 ut%, vklju¢no z anorganskim polnilom 40
VOl%.
Velikost delcev anorganskih polnil sega od 0,37 pm do 1,5 pm.

VII. KLINICNI POSTOPKI
Doloéanje odtenkov in restavracijska tehnika
Predstavitev odtenkov v vodicu za odtenke: odtenki Classic, razen KA, so
razporejeni po zavihkih za odtenke, kot je opisano v razdelku »Tehnika z enojnim
odtenkom« ali »Tehnika z dvojnim odtenkom« v nadaljevanju.
Odtenki Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin in KA6 so razvrs¢eni po
zavihkih z oznakami T, E-1, E-2, D-1 in D-2.

1. Tehnika z enojnim odtenkom (sistem Classic)
1. korak:
Na vodi€u za odtenke izberite
tl§tega o.d 6 prikazanih zavihkov, WAl A2 A3 M35 A4
ki najbolj ustreza po
»svetlosti/tonu«.

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

N

. korak:
Iz $katlice izvlecite izbrani zavihek in izberite ustrezen odtenek. Ce na primer
izberete zavihek A2, lahko izbirate med odtenki D2, A2 ali C1, kot je prikazano

spodaj.
2 D2/A2/C1
R =
2. Tehnika z dvojnim odtenkom (sistem Premium)

Na vodicu za odtenke izberite
tistega od 6 prikazanih zavihkov,
ki najbolj ustreza po
»svetlosti/tonu«. Za zobe, ki so
svetlej$i od odtenka »W«, izvlecite
zavihek za dolo¢anje odtenkov
»XWee,

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Izberite ustrezne paste odtenkov Premium (Enamel/Dentin), kot je prikazano v
tabeli 1 Ce na primer izberete zavihek A1, izberite odtenek A1E in A1D.

« V prostor v Dentin vnesite odtenek za Dentin, v prostor v Enamel pa odtenek za
Enamel.

@

Tehnika odtenkov Universal (sistem Universal)
Na vodicu za odtenke izberite tistega od 6 prikazanih zavihkov, ki najbolj ustreza
po »svetlosti/tonu«.

+ Izberite ustrezno pasto odtenka Universal glede na razred kavitete, kot je
prikazano v tabeli 2.

[OPOMBA]
Ce je bil odtenek W/XW izbran na podlagi zgoraj opisanega postopka v primetrih
razreda | ali razreda |l, izberite pasto UW (najvisja vrednost v tem sistemu), ¢e
zahteva popravek visoko sijajnost/vrednost.

A. Standardni postopek | (indikacije za uporabo od [1] do [3])
[1] neposredne restavracije za vse razrede votlin pri sprednjih in zadnjih zobeh,
[2] neposredne zobne luske,
[3] popravki poloZaja in oblike zob (npr. zapiranje medzobnih presledkov, zob z
zaostalo rastjo itd.).

A-1. Dolo¢anje odtenka
Ocistite zob s plovcem in vodo, da s povrSine odstranite madeze, potem pa izberite
primeren odtenek barve po navodilih iz razdelka »Dolo¢anje odtenkov in
restavracijska tehnika« zgoraj.

A-2. 1zolacija in nadzor vlage
Za optimalne rezultate preprecite kontaminacijo obdelovane povrsine s slino ali
krvjo. Da zob ohranite €ist in suh, je priporo¢ljiva uporaba koferdama.

A-3. Priprava votline
Odstranite morebitni okuzen dentin in pripravite votlino na obi¢ajen naéin.

A-4. Zascita pulpe
Popolna ali delna izpostavljenost pulpe se lahko prekrije s trdnim kalcijevim
hidroksidom ali z drugim predvidenim materialom. Za zascito pulpe ne uporabljajte
materialov, ki vsebujejo evgenol.

A-5. Obdelava povrsine zob in vezava
Obdelavo povrsine zob in vezavo je treba izvesti v skladu z navodili za uporabo
sistema za vezavo.

A-6. Iztiskanje paste
6-1. Syringe: Potrebno koli¢ino paste iztisnite iz brizge na mesalno podlago tako,
da ro€¢aj pocasi zasu€ete v smeri urnega kazalca.
6-2. PLT: Konico PLT vstavite v tulec dispenzetja in iztisnite pasto v votlino po
navodilih za uporabo dispenzerja.

[POZOR]
Dispenzer uporabljajte s po¢asnim in enakomernim pritiskom. Prekomerna
sila ni potrebna. Konico po uporabi zavrzite.

A-7. Nanos in svetlobna polimerizacija izdelka CLEARFIL MAJESTY ES-2

7-1. V votlino lahko kot zacetno plast po Zelji nanesete teko¢o kompozitno smolo
ali neprosojno smolo (npr. CLEARFIL ST OPAQUER). Pri njenem prilaganju
upostevajte navodila za uporabo.

7-2. Izbrani odtenek paste vstavite v votlino in svetlobno polimerizirajte z dentalno
enoto za svetlobno strjevanje. Glede na globino strjevanja bo morda treba
strjevanje izvajati po korakih. Za razmerje med ¢asi in globino strjevanja z
vidnim virom svetlobe glejte spodnjo preglednico.

Tabeli 3: Razmerje med ¢asom strjevanja in globino strjevanja po vrstah virov svetlobe

Odtenek in globina strievanja
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Vrsta vira svetiobe Cas Clear B1,B2,83,B4 A4,C4 KA
(intenziteta svetlobe) strjevanja Amber C1,C2,C3,02,D3 WD,XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
MODRA LED z visoko intenziteto* | Dvakrat po
(ve¢ kot 1500 mW/cm?) 3-5 sekund
MODRA LED s srednjo intenziteto* 10 sekund
(1100-1400 mW/cm?)
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
MODRA LED z nizko intenziteto™ 20 sekund
(800-1000 mW/cm?) u
Halogenska Iu¢ z visoko intenziteto*
(ve kot 800 mWi/cm?) 10 sekund

Ucinkoviti razpon valovne dolZine pri vsaki dentalni enoti za svetlobno strjevanje mora biti 400-515 nm.
* Najvi§ja vrednost emisijskega spektra: 450-480 nm.

A-8. Poliranje
S fino diamantno konico oblikujte konture restavracije in prilagodite okluzijo zob.
Spolirajte na obi¢ajen nacin s silikonskimi gumijastimi konicami ali polirnimi diski.

B. Standardni postopek Il (indikacije za uporabo [4])
[4] intraoralna popravila zlomljenih restavracij

B-1. Dolo¢anje odtenka
Upostevajte postopek, opisan v razdelku »A-1«.

B-2. Priprava zlomljenih povrsin
Po potrebi rob posnemite z diamantno polirno konico. Nato izvajajte postopke za
obdelavo povrsine zlomljenega obmocdja glede na material povrsine (npr. keramika
iz kovinskih oksidov, keramika na osnovi silicijevega dioksida, kompozit, kovina ali
zob) v skladu z navodili za uporabo sredstva za vezavo, silanskega sredstva za
vezavo ali podlage za oprijem kovin.

B-3. Obdelava povrsine zob in vezava
Upostevajte postopek, opisan v razdelku »A-5«.

B-4. Iztiskanje paste
Upostevajte postopek, opisan v razdelku »A-6«.

B-5. Nanos in svetlobna polimerizacija izdelka CLEARFIL MAJESTY ES-2

5-1. Na zlomljene povrsine lahko kot zacetno plast po Zelji nanesete neprosojno
smolo (npr. CLEARFIL ST OPAQUER). Pri njenem prilaganju upostevajte
navodila za uporabo.

5-2. Izbrani odtenek paste nanesite na zlomljene povrsine in svetlobno
polimerizirajte z dentalno enoto za svetlobno strjevanje. Glede na globino
strjevanja bo morda treba strjevanje izvajati po korakih. Za razmerje med ¢asi
in globino strjevanja z vidnim virom svetlobe glejte preglednico v razdelku
»A-T«.

B-6. Poliranje
Upostevajte postopek, opisan v razdelku »A-8«.

[GARANCIJA]

Podijetje Kuraray Noritake Dental Inc. bo nadomestilo vsak izdelek, za katerega se
dokaze, da je pomanjkljiv. Podjetje Kuraray Noritake Dental Inc. ne prevzema
odgovornosti za kakrsno koli neposredno, posledi¢no ali posebno izgubo ali $kodo, ki
nastane zaradi aplikacije ali uporabe oziroma nezmoznosti uporabe teh izdelkov. Pred
uporabo se mora uporabnik prepri¢ati o primernosti izdelka za namenjeno uporabo in
uporabnik prevzema vsa tveganja in odgovornosti v zvezi s tem.

[OPOMBA]

« Ce pride do resnega zapleta, ki ga je mogoce pripisati temu izdelku, o tem obvestite
proizvajalca prek uvoznika za EU in regulativni organ drzave, v kateri Zivi
uporabnik/pacient.

« Trenutno veljavna razli¢ica Povzetka o varnosti in klini¢ni u¢inkovitosti (Summary of
Safety and Clinical Performance — SSCP) je na voljo v evropski zbirki podatkov za
medicinske pripomocke (EUDAMED) na spletnem mestu
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV



[OPOMBA]
»CLEARFIL«, »CLEARFIL MAJESTY « in »CLEARFIL ST« so registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke druzbe KURARAY CO., LTD.
»VITA classical A1-D4« je blagovna znamka druzbe VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &
Co. KG.

006 1563R238R-SL 2026-04-01



CESKY| NAVOD K POUZIT @

CLEARFIL MAJESTY ES-2
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. UvobD
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je svétlem vytvrzovany radiopakni material pro zubni
néhrady, ktery poskytuje pfesné barevné sladéni, vysokou lestitelnost a vynikajici
fyzikalni vlastnosti. Je tudiz idealni pro nahrady v oblasti pfednich i boénich zubd. Je
navrZen tak, aby mél optimalini viskozitu, ktera zajistuje snadné zpracovani a umisténi.
Je balen v tradi¢nich stfikackach nebo v pfedpinénych $pi¢kach (PLT).
Jedine¢ny systém vybéru odstind ve vzorniku CLEARFIL MAJESTY ES-2, zaloZzeny na
Jjasu/tonu’, poskytuje moznosti vybéru odstinl pro jednoodstinovou techniku vrstveni
(Classic) a dvouodstinové vrstveni (Premium) pro vysoce estetické zubni nahrady.
Barvy Universal zahrnuji vS§echny barvy Classic a Premium s omezenym poctem
stfikaCek/PLT v zavislosti na tfidé kavity. Je radiopaknim ekvivalentem k nejméné 1 mm
aluminia a je klasifikovan jako material typu 1 a tfidy 2 (skupina 1) podle normy ISO
4049.
Obecnym klinickym pfinosem tohoto pfipravku je obnoveni funkce zubu pro nésleduijici
INDIKACE PRO POUZITI.

. INDIKACE PRO POUZITi
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je indikovan pro nasledujici pouziti v oblasti nahrad:
[1] Pfimé nahrady veskerych tfid kavit u pfednich a boénich zubl
[2] Pfimé fazety
[3] Korektura polohy zubu a tvaru zubu (napf. uzavér diastematu, chybné tvorba zubu
atd.)
[4] Intraoralni opravy zlomenych nahrad

Ill. KONTRAINDIKACE A
Pacienti s anamnézou citlivosti na monomery metakrylatu.
Pacienti s alergii na slozku produktu.

IV. NEKOMPATIBILITY A
Na ochranu pulpy nebo pfi provizornim uzavfeni nepouzivejte zadné materialy
obsahuijici eugenol, mohly by zpomalit vytvrzovani.

V. BEZPECNOSTNi OPATRENI A
. Bezpecnostni opatreni
. Tento produkt obsahuje latky, které mohou vyvolat alergické reakce. Produkt
nepouzivejte u pacientl s potvrzenou alergii na monomery metakrylatu nebo jiné
slozky.
Pokud se u pacientl projevi reakce z precitlivélosti, jako napfiklad vyrazka, ekzém,
zanétlivé projevy, viedy, otoky, svédéni nebo necitlivost, prestarite produkt pouzivat
a poradte se s lékarem.
V ramci prevence vzniku precitlivélosti v disledku kontaktu s monomery metakrylatu
¢i jinymi slozkami produktu pouzivejte rukavice nebo pfijméte jina vhodna ochranna
opatreni.
Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s pokozkou a nezasahl oéi. Nez
zaénete produkt pouzivat, pfikryjte pacientovi o¢i ruénikem pro pfipad, Ze by material
néhodou vystrikl.
Pokud se produkt dostane do kontaktu s lidskou tkani, je nutno podniknout
nasledujici opatieni:
<Pokud se produkt dostane do oka>
Okamzité oko vyplachnéte velkym mnozstvim vody a poradte se s lékarem.
<Pokud se produkt dostane do kontaktu s pokozkou nebo ustni sliznici>
Oblast okamzité otfete vatovym nebo mulovym tampénem smocenym v alkoholu a
oplachnéte velkym mnozstvim vody.
Davejte pozor, aby pacient nedopatienim produkt nespolkl.
Syringe: Nepouzivejte stejnou pastu u riiznych pacientt, aby nedoslo ke kfizové
kontaminaci. Pfed pouzitim naneste pastu na michaci desti¢ku. Neaplikujte ji pfimo
ze stiikacky do Ust pacienta.
. PLT: Pouze k jednorazovému pouziti. Spiéku nepouzivejte opakovang, aby nedoslo
ke kFizové kontaminaci. Po pouZziti ji zlikvidujte a vydezinfikujte davkova¢ podle
navodu k pouZziti.
PLT: Pfed aplikaci pasty do ustni dutiny doporu€ujeme nanést malé mnozstvi pasty
na michaci desti¢ku pomoci davkovaée kompozitu. Pfi tomto pfedbézném odméfeni
pracujte s davkovacem rychle, aby predpinéna kanyla PLT neodpadla.
Opottebovany nebo nespravné funguijici davkova¢ maze zplsobit uvolnéni PLT a
nasledny pad do Ustni dutiny, coz mize mit za nasledek mozné zranéni nebo
nahodné spolknuti. U davkovace by se mélo pravidelné kontrolovat, zda nevykazuje
znamky nadmérného opotfebeni.
10. Zlikvidujte tento produkt jako lékaFsky odpad, abyste pfedesli infekci.
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2. Preventivni bezpecnostni opatieni pFi pouZiti a zpracovani

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Produkt se smi pouzivat pouze pro ty Ucely, které jsou uvedeny v ¢asti [Il. INDIKACE
PRO POUZITI].

2. S produktem sméji pracovat vyhradné zubni [ékafi.

3. V kavitach v blizkosti pulpy nebo pfi nahodném obnazeni pulpy pouzivejte na pulpu
prekryvaci prostfedek.

4. K zamezeni znecisténi a omezeni vihkosti pouzivejte kofferdam.

Produkt nepouzivejte ve spojeni s jinymi kompozitnimi materialy. Smichané

materialy by mohly vést ke zméné fyzikalnich vlastnosti véetné mozného negativniho

ovlivnéni vysledkd.

Pasta by se méla pouzit bezprostfedné po jejim odméreni ze stiikacky nebo Spicky.

Pokud pastu nebudete pouzivat okamzité, méli byste ji zakryt desti¢kou

nepropoustéjici svétlo.

P¥i pouziti PLT vyvijejte na davkova¢ pomaly a staly tlak. Neni nutné pouzivat

nadmérnou silu.

o

I

N

8. Pfi pouzivani vzorniku dodrzujte nasledujici opatfeni, aby se zamezilo kfizové
kontaminaci.
« Cely vzornik zakryjte jednorazovym ochrannym obalem (napf. polyetylenovym
sackem), aby nedoslo ke kontaminaci pfi kontaktu se slinami a krvi.
+ Vzornik pfed pouzitim i po pouziti vydezinfikujte dikladnym otfenim obvazovou
vatou navlhéenou v alkoholu.

[Pfistroj pro svételnou polymerizaci]

1. Nedivejte se pfimo do svételného zdroje. Doporu¢ujeme ochranné bryle.

2. Nizka intenzita svétla zpGsobuje Spatnou pfilnavost. Zkontrolujte provozni dobu
lampy a pfipadné zkontrolujte, zda vystupni otvor svétlovodu polymerizaéni lampy
nevykazuje znamky kontaminace. Doporu¢ujeme intenzitu svétla polymerizaé¢niho
pristroje pravidelné kontrolovat vhodnym méficim pfistrojem.

3. Svétlo méa z polymerizacniho pfistroje vystupovat co nejblize ploSe s pryskyfici a
kolmo k ni. Pokud se mé svétlem vytvrdit velka plocha pryskyfice, doporuc¢ujeme ji
rozdélit na vice &asti a kazdou &ast vytvrzovat zvIast.

4. Pfed pouzitim produktu zkontrolujte podminky, které jsou pro vytvrzeni pasty
potfebné, a dodrzujte doby vytvrzovani svétlem uvedené v tomto navodu.

3. Bezpecnostni opatreni pFi skladovani

1. Pouzijte produkt pfed uplynutim data expirace uvedeného na obalu.

2. Pokud se produkt a vzornik nepouziva, je nutno je skladovat pfi teploté 2-25 °C /
36-77 °F.

3. Kdyz skladujete produkt v chladni¢ce, doporuc¢ujeme jej pfed kazdym pouzitim
nechat temperovat 15 minut na pokojovou teplotu. Pokud tak neucinite, mize dojit k
prasknuti stfikacky nebo Spicky.

4. Produkt a vzornik je nutno chranit pred plisobenim nadmérného tepla nebo pfimym
slune€nim zafenim.

5. Po odméfeni pasty stfikacku co nejdfive bezpe¢né uzaviete vickem, aby se pfedesio
ztvrdnuti pasty pasobenim okolniho svétla a aby do stfikacky nepronikla Zadna cizi
télesa.

6. Produkt je nutno uchovavat tak, aby k nému méli pfistup pouze opravnéni zubni
lékafi a zubni technici.

VI. SYSTEM ODSTINU A KOMPONENTY

1. Odstiny
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je dostupny v nasledujicich 18 odstinech Classic, 14
odstinech Premium, 4 odstinech Translucent a 4 odstinech Universal:

1) Classic: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, AAdE

- Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D a A4D jsou opakni odstiny.

Popis odstint

QOdstiny jsou sefazeny pod ,jasu/tonu“ a doporu¢eného zplsobu vrstveni.

Classic jsou odstiny pro jednoodstinovou techniku vrstveni a Premium odstiny jsou
uréeny pro dvouodstinové vrstveni. Kombinace odstin{i Premium A pokryva 3
odstiny Classic (VITA classical A1-D4).

Tabulka 1 Vysoky - Jas/Ton Nizky
Technika Kategorie "
vrstveni odstinu Odstin
Jednoodstinové | Classic XW|W |B1 ‘A1 ‘ B2|D2 ‘A2 ‘01 c2 ‘A3 ‘ D3|B3 ‘AB.S‘ B4|C3 ‘A4 ‘C4
Enamel || XWE|WE| AlE A2E A3E A3.5E A4E
Dvouodstinové | Premium
Dentin || XWDWD| A1D A2D A3D A3.5D A4D

[POZNAMKA]
QOdstiny Translucent Ize pouzit pro detailni doladéni vzhledu ndhrady. KA6 ma
nejnizsi jasnost z odstind Classic.

Barvy Universal jsou koncipovany tak, ze pokryji vSechny tfidy kavity podle tabulky 2.

Tabulka 2
Odstin
Kategorie Trida
odstinu kavity w A A2 A3 A35 A4
(XW) (B1, B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3,C4)
| U
M (Universal)
Universal 1l
uw
- uL ub
v (Uvr\)lr\:ﬁsal (Universal Light) (Universal Dark)
Vv

*Poutzijte pastu UW na zub pro zub s uréenou barvou W/XW, kdyZ nahrada vyzaduje vysokou
svétlost/vysokou hodnotu.

2. Komponenty

Informace o polozkach obsazenych v baleni naleznete na vnéjsim obalu.
« CLEARFIL MAJESTY ES-2

+ Vzornik (V8echny barvy s vyjimkou barev Universal)

« Kompaktni vzornik (odstiny Classic kromé KAB)

3. Slozky

Silanizované bariové sklenéné plnivo (30-80%)/

Pre-polymerizované organické plnivo (< 40%)/

Bisfenol-A diglycidylmetakrylat (Bis-GMA) (5-15%)/

Hydrofobni aromaticky dimetakrylat (5-15%)/

Silanisierte und kolloidale Kieselerde (1-5%)/

Hydrophobes aliphatisches Dimethylacrylat (1-5%)/dI-kafrchinon (< 0,1%)

Jednotky v zavorkach jsou hmotnostni %.



[POZNAMKA]
Celkové mnozstvi piniv je pfiblizné 78 hmotnostnich %, véetné anorganického
plniva o 40 obj. %.
Velikost ¢astic anorganickych plniv se pohybuje v rozmezi od 0,37 um do 1,5 pm.

VII. KLINICKE POSTUPY

Vybér odstinti a technika tvorby nahrady
Usporadani odstin( ve vzorniku: Odstiny Classic kromé KA6 jsou usporadany ve
formé jednotlivych zaloZek pro volbu odstind, jak je popsano nize v ¢astech
wJednoodstinovéa technika“ a ,Dvouodstinova technika“.
Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin a KA6 jsou usporadany na zalozkach
oznacenych T, E-1, E-2, D-1 a D-2.

1. Jednoodstinové technika (systém Classic)
Krok 1:
Vyberte nejblizsi hodnotu
sjasu/tonu” ze 6 moznych zalozek
vzorniku.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

Krok 2:
Vytahnéte vybranou zalozku z drzaku a zvolte odpovidajici odstin.
Pokud naptiklad vyberete zalozku A2, muzete vybrat odstin D2, A2 nebo C1, jak je
patrné z obrazku nize.

D3 D2/A2/C1
— e

2. Dvouodstinova technika (systém Premium)
Vyberte nejblizsi hodnotu
sjasu/tonu“ ze 6 moznych zalozek
vzorniku. Pokud je
zub svétlejsi nez odstin ,W*, Wo Al B2/ A3/ 435 A
vytahnéte zalozku pro vybér
odstinu ,XW*

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Vyberte podle tabulky 1 odpovidajici pasty pro odstiny Premium (Enamel/Dentin).
Pokud napfiklad zvolite zalozku A1, vyberte odstiny A1E a A1D.

+ Nahrad'te prostor Dentin odpovidajicim odstinem pro Dentin a prostor pro Enamel
odpovidajicim odstinem pro Enamel.

@

Technika barev Universal (systém Universal)
Vyberte nejblizsi hodnotu ,jasu/tonu” ze 6 moznych zalozek vzorniku.

+ Vyberte podle tabulky 2 odpovidajici pastu z barev Universal v zavislosti na tfidé
kavity.

[POZNAMKA]
Vyberte pastu UW (nejvyssi hodnota v tomto systému), kdyz podle pfedchoziho
postupu pro kavity tfid | nebo Il byl vybran barevny vzor W/XW a kdyz nahrada
vyZzaduje vysokou svétlost/vysokou hodnotu.

A. Standardni postup I (indikace pro pouziti [1] az [3])
[1] Pfimé nahrady veskerych tfid kavit u prednich a bo¢nich zubd
[2] Pfimé fazety
[3] Korektura polohy zubu a tvaru zubu (napf. uzavér diastematu, chybné tvorba zubu
atd.)

A-

4

. Vybér odstinu
Povrchové skvrny a zbarveni zubu vycistéte pemzou a vodou, a poté vyberte
odpovidajici odstin podle vy$e popsaného navodu ,Vybér odstintl a technika
tvorby nahrady*.

A-2. 1zolace a omezeni vlhkosti
K dosazeni optimalniho vysledku dbejte na to, aby se oSetfovana oblast
neznedistila slinami nebo krvi. Doporu€ujeme pouzit kofferdam, aby zub zUstal
Cisty a suchy.

A-3. Pfiprava kavity
Odstrarite veSkery postizeny dentin a vypreparujte kavitu obvyklym zplisobem.

A-4. Ochrana pulpy
V kavitach v blizkosti pulpy nebo pfi nAhodném obnaZeni pulpy pouZivejte na
pulpu tuhnouci prekryvaci material na bazi hydroxidu vapenatého nebo jiny
indikovany material. Na ochranu pulpy nepouzivejte Zadné materiély obsahuijici
eugenol.

A-5. O8etfeni povrchu zubu a bonding
Osetfeni povrchu zubu a bonding by se mély provadét podle navodu k pouziti
pfislusného systému bondingu.

A-6. Odmeéreni pasty
6-1. Syringe: Odméite potfebné mnozstvi pasty ze stiikacky na michaci podlozku
pomalym otaéenim nasady smérem doprava.
6-2. PLT: Zasurite PLT do davkovaciho vélce a vytlacte pastu do kavity podle
navodu k pouZiti davkovace.

[UPOZORNEN!I]
Vyvijejte na davkova¢ pomaly a staly tlak. Neni nutné pouzivat nadmérnou
silu. Po pouziti $picku zlikvidujte.

A-7. Naneseni produktu CLEARFIL MAJESTY ES-2 a jeho vytvrzeni svétlem

7-1. Aplikace prvni vrstvy zatékavé kompozitni pryskyfice nebo opakni pryskyfice
(napf. CLEARFIL ST OPAQUER) do kavity je nepovinna. Pfed aplikaci je
nutno postupovat podle navodu k pouziti produktu.

7-2. Naneste pastu s vybranym odstinem do kavity a vytvrdte ji svétiem pomoci
polymerizaéniho pfistroje. V zavislosti na hloubce vytvrzeni mize byt nutné
provést vytvrzeni po vrstvach. Viz nasledujici tabulku uvadéjici vztah doby
vytvrzovani a hloubky vytvrzeni pfi pouziti viditelného zdroje svétla.

Tabulka 3: Doba vytvrzovani a hloubka vytvrzeni v zavislosti na druhu svételného zdroje.

Odstin a hloubka vytvrzeni
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Druh svételného zdroje Doba Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(intenzita svétla) vytvrzovani | Amber C1,C2,C3,02,D3 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E | A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
MODRA LED vysoké intenzity* Dvakrat
- 3 nebo 5
(pfes 1500 mW/cm?) sekund
MODRA LED sttedni intenzity* 10
(1100-1400 mW/cm?) sekund
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
MODRA LED nizké intenzity* 20
(800—1000 mW/cm?) sekund
Halogenova zarovka vysoké 10
intenzity (pfes 800 mW/cm?) sekund

Uginna oblast vinovych délek polymerizaéniho pistroje se musi nachazet v rozmezi 400-515 nm.
*Maximum emisniho spektra: 450-480 nm

A-8. Dokonéeni
Vytvoite kontury nahrady a upravte okluzi jemnym diamantovym brouskem.
Obvyklym zptsobem vylestéte silikonovym gumovym trnem nebo lesticim
kotoucem.

B. Standardni postup Il (indikace pro pouziti [4])
[4] Intraoralni opravy zlomenych nahrad

B-1. Vybér odstinu
Pouzijte stejny postup, jaky je popsan v ¢asti ,A-1“

B-2. Ptiprava frakturovanych povrchi
Okraj je pfipadné nutno zesSikmit diamantovym lesticim brouskem. Poté povrch
frakturované Gasti oSetfete a pfitom v zavislosti na materialu povrchu (napf.
keramika s oxidy kov(, keramika na bazi oxidu kfemicitého, kompozit, kov nebo
zub) postupujte podle navodu k pouZziti pojiva, silanového pojiva nebo primeru
prilnavého na kovy.

B-3. Osetfeni povrchu zubu a bonding
PouZzijte stejny postup, jaky je popséan v ¢asti ,A-5%.

B-4. Odméfeni pasty
PouZzijte stejny postup, jaky je popséan v ¢asti ,A-6“.

B-5. Naneseni produktu CLEARFIL MAJESTY ES-2 a jeho vytvrzeni svétlem

5-1. Aplikace prvni vrstvy opakni pryskyfice (napf. CLEARFIL ST OPAQUER) na
frakturované povrchy je nepovinna. Pfed aplikaci je nutno postupovat podle
navodu k pouziti produktu.

5-2. Naneste pastu s vybranym odstinem na frakturovany povrch a vytvrdte ji
svétlem pomoci polymerizaéniho pfistroje. V zavislosti na hloubce vytvrzeni
mUze byt nutné proveést vytvrzeni po vrstvach. Viz tabulku v asti ,A-7*
uvadsjici vztah doby vytvrzovani a hloubky vytvrzeni pfi pouziti viditelného
zdroje svétla.

B-6. Dokonéeni
Pouzijte stejny postup, jaky je popséan v ¢asti ,A-8“.

[ZARUKA]

Pokud bude mit kterykoliv produkt prokazatelnou vadu nebo zavadu, spole¢nost
Kuraray Noritake Dental Inc. jej vyméni. Spole¢nost Kuraray Noritake Dental Inc.
neprejima odpoveédnost za zadné pfimé, nasledné nebo specialni ztraty ¢i Skody, které
by byly disledkem aplikace nebo pouziti produktu pfip. nemoznosti produkt pouzivat.
Je véci uzivatele, aby si pfed pouzitim produktu ovéfil jeho vhodnost pro zamysleny
Ucel, a uzivatel nese veskera s tim spojena rizika a odpovédnost.

[POZNAMKA]

- Pokud dojde k zavazné pfihodé, kdy existuje podezieni, Ze ji zptsobil tento produkt,
nahlaste tuto udélost prostfednictvim dovozce do EU vyrobci a regulaénimu organu v
zemi, kde Zije uZivatel/pacient.

« Souhrn Udaju o bezpecnosti a klinické funkci (Summary of Safety and Clinical
Performance — SSCP) je k dispozici v Evropské databazi zdravotnickych zatizeni
(European Database on Medical Devices) (EUDAMED) na webu
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV



[POZNAMKA]
L,CLEARFIL", ,CLEARFIL MAJESTY" a ,CLEARFIL ST“ jsou registrované ochranné
znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti KURARAY CO., LTD.
LVITA classical A1-D4“ je ochranna znamka spole¢nosti VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG.

006 1563R238R-CS 2026-04-01



SLOVENSKY|NAVOD NA POUZITIE @

CLEARFIL MAJESTY ES-2
* oA @

36°F

. UvoD
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je svetlom tuhnlci, rtg-opakny vyplfiovy materiél, ktory
poskytuje presné prispdsobenie farieb, vysoku lestitelnost a vynikajuce fyzikalne
vlastnosti, vd'aka domu je idealny pre predné aj zadné nahrady. Pripravuje sa s
optimalnou viskozitou, ktora zabezpecuje jednoducht manipuléaciu a umiestriovanie. Je
zabaleny v tradiénych striekackach alebo vopred naplnenych hrotov (pre-loaded tips —
PLTs).
Unikatny systém Sprievodcu odtieriov CLEARFIL MAJESTY ES-2 zalozeného na baze
odtieriov ,lightness / value® ('ahkost / hodnota) poskytuje moznosti volby jednoduchého
(Classic) a dvojitého (Premium) vrstvenia odtieriov pre vysoko estetické vyplne. Odtiene
Universal pokryvaju vSetky odtiene Classic a Premium s obmedzenym poctom
striekaciek/PLT v zavislosti od triedy dutin. Jeho nepriepustnost rtg-Ziarenia je rovnaka
alebo vacsia ako 1 mm vrstva hlinika a je klasifikovana podl'a ISO 4049 ako material
typu 1 a triedy 2 (skupina 1).
V8eobecnym klinickym prinosom tohto vyrobku je obnova funkcie zuba na tieto
INDIKACIE PRE POUZITIE.

. INDIKACIE PRE POUZITIE
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je indikovany pre nasledujlce vyplriové aplikacie:
[1] Priame n&hrady kavit vSetkych tried prednych a zadnych zubov
[2] Priame fazety
[3] Korekcia polohy a tvaru zuba (napr. zatvorena diastéma, zakrpateny zub, atd’.)
[4] Intraoralne opravy zlomenych vyplni

1ll. KONTRAINDIKACIE &
Pacienti s precitlivenostou na metakrylatové monoméry v anamnéze.
Pacienti, o ktorych je zname, ze su alergicki na ktorukolvek zo zloziek obsiahnutych v
tomto produkte.

IV. NEZLUGITELNOSTI A
Na ochranu zubnej drene alebo do¢asné zapecatenie nepouzivajte materialy
obsahujlce eugenol, pretoze eugenol méze spomalit proces vytvrdzovania.

V. OPATRENIA A
1. Bezpecnostné opatrenia
1. Tento vyrobok obsahuije latky, ktoré mozu zapricinit alergické reakcie. Vyhnite sa

pouzivaniu tohto vyrobku u pacientov so znamymi alergiami na metakrylatové
monoméry alebo ktorékolvek iné zlozky.
Ak pacient preukaze reakciu z precitlivenosti, ako je vyrazka, ekzém, znaky zapalu,
vred, opuch, svrbenie alebo znecitlivenie, preruste pouzivanie vyrobku a vyhladajte
lekarsku pomoc.
Noste rukavice alebo iné vhodné ochranné opatrenia, aby ste predisli vyskytu
precitlivenosti, ktora méze vyplynut zo styku s metakrylatovymi monomérmi alebo
inymi zlozkami.
Bud'te opatrni, aby ste vyrobku zamedzili styk s koZou alebo vniknutie do oka. Pred
pouzitim tohto vyrobku zakryte pacientove o€i s uterakom, aby ste ho ochranili v
pripade, Ze vySplechnete material.
Ak sa tento vyrobok dostane do styku s tkanivami ludského tela, vykonajte
nasledujlce ukony:
<Ak sa tento vyrobok dostane do oka>

Oko okamzite vymyte dostato&nym mnozstvom vody a poradte sa s lekarom.
<Ak sa tento vyrobok dostane do styku s koZou alebo Ustnou sliznicou>

Okamzite utrite tGto oblast s vatovym alebo gazovym tamponom navihéenym v

alkohole a oplachnite s velkym mnozstvom vody.
Bud'te opatrni, aby ste pacientovi zamedzili neimyselné prehltnutie tohto vyrobku.
Syringe: Pre zamedzenie krizovej kontaminacie vyhnite sa zdiel'aniu rovnakej pasty
medzi réznymi pacientmi. Pred pouzitim nadavkujte pastu na miesaci papier.
Nesnazte sa aplikovat ju priamo zo striekacky na pacientov zub.
PLT: Len pre jednorazové pouzitie. Nepouzivajte hrot opakovane, aby ste predisli
krizovej kontaminacii. Hrot po pouZiti vyhodte a davkova¢ dezinfikujte podia
pokynov pre pouzitie.
PLT: Pred davkovanim pasty do Ustnej dutiny sa odpor¢a pomocou kompozitného
davkovaca nadavkovat malé mnozstvo pasty na miesaciu podlozku. Pogas
predbezného davkovania rychlo manipulujte s davkova¢om, aby ste sa uistili, ze PLT
nevypadne. Opotrebovany alebo nefunkény kompozitny davkova¢ méze sposobit, ze
PLT sa uvolni a spadne do Ustnej dutiny, o méze zapricinit poranenie alebo
nahodné pozitie. Davkovac by sa mal pravidelne kontrolovat, ¢i nie je nadmerne
opotrebovany.
10. Produkt odstrariujte ako zdravotnicky odpad, aby sa predislo infekciam.
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2. Bezpecnostné opatrenia pri manipulécii a spracovani

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Vyrobok sa nesmie pouzit pre ziaden iny uéel, nez je $pecifikovany v [II. INDIKACIE
PRE POUZITIE].

2. Poutzitie tohto vyrobku je obmedzené len na zubnych lekarov.

Pouzite ako prostriedok chraniaci dreri v kavite v blizkosti drene alebo v pripade

nahodného dotyku s dreriou.

Pouzite kofferdam, aby ste zabranili kontaminacii a kontrolovali vihkost.

Nepouzivajte tento vyrobok v spojeni s inymi kompozitnymi materialmi. Zmie$ané

materialy mozu sposobit zmenu ich fyzikalnych viastnosti, véitane mozného Ubytku

predpokladanych vlastnosti.

Pasta sa musi pouZzit bezprostredne po nadavkovani zo striekacky alebo hrotu. Ak

pastu nechate nejaku chvilu pred pouzitim lezat, mala by byt prikryta svetlo

blokujucou platriou.
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7. Pri pouziti PLT pouzivajte davkova¢ s pomalym a rovhomernym tlakom. Nadmerna
sila nie je potrebna.
8. Ked pouzivate priru¢ku odtiefiov, urobte nasledujlce opatrenia, aby ste predigli
krizovej kontaminacii.
« Prikryte cell prirucku odtiefiov jednorazovou bariérou (napr. vreckom z plastu), aby
ste predisli kontaminacii slinami a krvou.
+ Pred pouzitim alebo po pouziti ju dezinfikujte dokladnym utretim absorpénou
bavinou navlhéenou v alkohole.

[Dentalna svetlom vytvrdzovacia jednotkal

. Nehlad'te priamo do svetelného zdroja. Odporiéaju sa ochranné okuliare.

. Slabé intenzita svetla sposobuije slabu lepivost. Skontrolujte Zivotnost lampy a
vodiaci hrot zubnej vytvrdzovacej lampy na kontaminéciu. Odporiéa sa vo vhodnych
intervaloch kontrolovat intenzitu zubného vytvrdzovacieho svetla pomocou
primeraného zariadenia pre vyhodnocovanie svetla.

Emitujlci hrot zubnej vytvrdzovacej jednotky sa ma drzat o najblizie a kolmo k
povrchu Zivice. Ak sa ma svetlom vytvrdit velky Zivicovy povrch, odporica sa tato
plochu rozdelit na viacero &asti a kazdu ¢ast vytvrdzovat svetlom oddelene.

Pred pouzitim vyrobku skontrolujte podmienky vyZadované pre tuhnutie pasty,
pri¢om sa riad'te dobou tuhnutia svetlom uvedenou v tychto pokynoch pre
pouzivanie.
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Opatrenia pri skladovani

Produkt sa musi pouzit do uplynutia datumu exspiracie uvedeného na obale.

. Ked' sa vyrobok a sprievodca odtiefimi nepouzivaju, musia sa skladovat pri teplote
2-25°C /36-77 °F.

. Ked' je vyrobok uskladneny v chladniéke, mal by pred kazdym pouzitim po vybrati z

chladnicky ostat pri izbovej teplote po dobu viac ako 15 minGt. Zanedbanie tejto

zasady moze zapricinit prasknutie striekacky alebo hrotu.

Vyrobok a sprievodca odtiefimi musia byt chraneni pred extrémnou horu¢avou alebo

priamym sIneénym svetlom.

Po nadavkovani pasty sa musi injekéna striekacka ¢o najskér pevne zatvorit, aby sa

zabranilo tuhnutiu pasty pod vplyvom obklopujiceho svetla materialu a aby sa

zabranilo vniknutiu cudzich latok do striekacky.

6. Vyrobok sa musi skladovat na vhodnom mieste, kde maja pristup len zubni lekari.
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VI. SYSTEM ODTIENOV A ZLOZKY
1. Odtiene
CLEARFIL MAJESTY ES-2 je dostupny v nasledujucich 18 odtierioch kolekcie
Classic, 14 odtieriov kolekcie Premium, 4 odtieriov kolekcie Translucent a 4 odtieriov
kolekcie Universal:

1) Classic: XW, W, A1, A2, A3, A3,5, A4, KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3,5E, A4E

-Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3,5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal : U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3,5D a A4D su opakné odtiene.

Popis odtieriov.

Odtiene su usporiadané podla ,svetlosti / hodnoty“ a odpori¢anej metody
vrstvenia.

Odtiene Classic su ur¢ené pre navrstvenie jedného odtieria a odtiene Premium su
uréené pre metédu duélineho navrstvenia Premium. Kombinécia odtieriov Premium
A pokryva 3 odtiene Classic (VITA classical A1-D4).

Tabulka 1 Vysoka <———— svetlost/ nizka —————— hodnota
Metoda Kategoria -
vrstvenia odtieria Odtieri
Jednotivy | Classic xw|w [B1|a1|B2|p2|A2|c1|c2|A3|D3|B3 |n35|B4|Ca|Ad|ca
Dualny oo Enamel |[XWE\WE|  A1E A2E A3E A3.5E A4E
odtieri Dentin |[XWDWD| ~ A1D A2D A3D A3.5D A4D
[POZNAMKA]

Translucent odtiene sa mdze pouzit pre jemnl charakteristiku nahrady. KA6 ma
najnizsiu svetlost medzi odtiefimi Classic.

Odtiene Universal st navrhnuté tak, aby zakryvali vSetky triedy dutin odtierimi
uvedenymi v Tabulke 2.

Tabulka 2
Odtieri
Kategoria Trieda
odtieria dutiny w A A3 A3.5 A4
(XW) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3,C4)
| U
M (Universal)
Universal 1 uw
N uL ub
v (UV"‘/';;SE" (Universal Light) (Universal Dark)
Vv

*Pouzite pastu UW pre zub ur&enu ako odtieri W/XW, ak si vypln vyzaduje vysoku svetlost/hodnotu.

2. Zlozky
Polozky, ktoré s st¢astou balenia, najdete na vonkajsom obale.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
« Sprievodca odtierimi (VSetky odtiene okrem odtieriov Universal)
+ Kompaktny sprievodca odtierimi (odtiene Classic s vynimkou KAB)



3. Prisady
Silanizované plnivo barnaté sklo (30-80%)/

Predpolymerizované organické plnivo (< 40%)/
Bisfenol-A diglycidylmetakrylat (Bis-GMA) (5-15%)/
Hydrofébny aromaticky dimetakrylat (5-15%)/
Silanizovany koloidaly kremik (1-5%)/

Hydrofobny alifaticky dimetakrylat (1-5%)/
di-gaforchinén (< 0,1%)

Jednotky v zatvorkach st v hmotnostnych %.

[POZNAMKA]

Celkové mnozstvo plniva je pribl. 78 hmotn. %, v¢itane anorganického piniva 40
obj. %.
Velkost ¢iastociek anorganickych piniv siaha od 0,37 pm po 1,5 pum.

VII. KLINICKE POSTUPY
Vyber odtieriov a regenera¢na technika

Prezentacia odtiefiov v sprievodcovi odtiefiov: Odtiene Classic okrem KA6 su

usporiadané v tienidlach, ako je popisané nizsie v ,Technika jedného odtieria“ a
»Technika duélneho odtieria“.

Odtiene Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin a KA6 su usporiadané v
kartach oznacéenych T, E-1, E-2, D-1 and D-2.

1.

Technika jedného odtienia (systém Classic)

Stuper 1:
Zvolte si najblizsiu kartu ,svetlost/
hodnota“ zo 6 vystavenych W Al A2 A3 A35 A4
moznych kariet sprievodcu :
odtierimi.
A
a
o
u CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

Stuper 2:

2.

Vytiahnite vybran( kartu z drziaka a vyberte prislusny odtieri.
Napriklad, ak ste si zvolili kartu A2, odtieri D2, A2 alebo C1 médZze byt zvoleny ako
je to znazornené nizsie.

B33 D2/A2/C1

— T

Technika dualnych odtieriov (systém Premium)

@

Zvolte si najbliziu kartu ,svetlost/
hodnota“ zo 6 vystavenych
moznych kariet sprievodcu

odtiefimi. Pre zuby svetlejSie ako y Al L2 L &30t
odtieri ,W* vytiahnite kartu pre
pouzitie odtieria ,XW*. o

)

a

o

i

o CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Vlyberte si zodpovedajlce pasty odtieriov Premium (Enamel/Dentin), ako je
uvedené v Tabulke 1. Napriklad, ak je karta A1 vybrata, potom vyberte odtiene
A1E a A1D.

+ Nahrad'e priestor Dentin s prislusnym odtiefiom Dentin a priestor Enamel s
prislusnym odtieriom Enamel.

Technika odtieria Unviersal (systém Universal)

Zvolte si najblizsiu kartu ,svetlost/hodnota“ zo 6 vystavenych moznych kariet
sprievodcu odtiefimi.

+ Vlyberte zodpovedajlcu pastu odtiefiov Universal v zavislosti od triedy dutin, ako
je uvedené v Tabulke 2.

[POZNAMKA]
Ak je zalozka W/XW vybrata z postupu uvedeného vyssie v pripadoch dutin triedy
| alebo Il, vyberte pastu U0 (najvyssia hodnota v tomto systéme), ak vyplr
vyzaduje vysoku svetlost/nodnotu.

A. Standardny postup I (Indikacie pre pouzitie [1] aZ [3])

[1] Priame nahrady kavit v8etkych tried prednych a zadnych zubov
[2] Priame fazety
[3] Korekcia polohy a tvaru zuba (napr. zatvorena diastéma, zakrpateny zub, atd’.)

A-1

. Volba odtieria

Ocistte zub pemzou a vodou, aby ste odstranili povrchové $kvrny, potom vyberte
vhodny odtieri podla vy$sie uvedeného postupu ,Volba odtienia a technika vyplne*.

A-2.

A-3.

A-4.

A-6.

A-7.

1zolécia a kontrola vihkosti

Pre dosiahnutie optimalnych vysledkov vyhnite sa kontaminacii oSetrovaného
miesta slinami alebo krvou. Pre udrzanie suchych a ¢istych zubov sa odportca
kofferdam.

Preparécie kavit
Obvyklym spésobom odstrarite akykolvek infikovany dentin a upravte kavitu
obvyklym spésobom.

Ochrana drene

Akéakolvek aktualna alebo blizka expozicia zubnej drene by mohla byt pokryta
stvrdnutym materialom hydroxidu vapenatého aleb +o iného indikovaného
materiéalu. Nepouzivajte pre ochranu drene materialy s eugenolom.

. Uprava a lepenie povrchu zuba

Osetrenie povrchu zuba a lepenie sa musi vykonavat podla pokynov pre pouzitie
prislusného lepiaceho systému.

Nadéavkovanie past

6-1. Syringe: Z injekénej striekacky naneste potrebné mnozstvo pasty na miesaciu
podlozku ota€anim rukovate pomaly v smere pohybu hodinovych ruciciek.

6-2. PLT: Vlozte PLT do valca davkovaca a vytladte pastu do dutiny podla navodu
na pouzitie davkovaca.

[POZOR]
Pouzivajte davkova¢ s pomalym, rovhomernym tlakom. Nadmerna sila nie
je potrebna. Po pouZiti hrot znehodnotte.

Umiestnenie a vytvrdnutie CLEARFIL MAJESTY ES-2 svetlom

7-1. Ako pociatoénu vrstvu do kavity si moZete zvolit aplikaciu tekutej kompozitnej
Zivice alebo opaknej Zivice (napr. CLEARFIL ST OPAQUER). Skér ako to
upravite, pozrite si navod pre pouzitie.

7-2. Zvoleny odtieri pasty umiestnite do kavity a vytvrd'te svetiom dentalnou
vytvrdzovacou jednotkou. Berte do vahy hibku tuhnutia, ktora si méze vynatit
tuhnutie po prirastkoch. Vztah medzi éasom vytvrdzovania a hibkou
vytvrdzovania s viditelnym zdrojom svetla najdete v nasledujicej tabulke.

Tabulka 3: Vztah medzi dobou vytvrdzovania a hibkou tuhnutia u jednotlivych typov

svetelného.
Odtieri a hibka tuhnutia
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Druh svetelného zdroja Doba Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA
(Intenzita svetla) tuhnutia Amber C1,C2,C3,02,03 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E | A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
Vysoko-intenzivna MODRA Dvakrat pre
LEDkKa (Viac ako 1500 mW/cm?) | 3 alebo5s
Stredne intenzivna MODRA 10 sec
LEDKa* (1100-1400 mW/cm?) :
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
Nizko intenzivna MODRA 20 sec.
LEDka* (800—-1000 mW/cm?) |
Vysoko intenzivna halogénova 10 sec
lampa (Viac ako 800 mW/cm?) )

Efektivny rozsah vinovej dizky kazdej dentalnej vytvrdzovacej jednotky musi byt 400 — 515 nm.
*Pik emisného spektra: 450 — 480 nm

A-8.

Kone¢na Uprava
Obrysy restauracie a okluziu upravte jemnym diamantovym hrotom. Obvyklym
sposobom vylestte silikonovymi gumovymi $pickami alebo lestiacimi kotGémi.

B. Standardny postup Il (Indikacie pre pouzitie [4])

[4] Intraorélne opravy zlomenych vyplni

B-1.

B-2.

B-4.

B-5.

B-6.

Volba odtieria
Pouzite rovnaky postup ako je popisany v ,A-1“

Preparécia roztrieStenych povrchov

Ak je to nutné, zoSikmite okraj s diamantovou lestiacou Spi¢kou. Potom postupuijte
podl'a o$etrovacich proceddr zlomenej plochy na zaklade povrchového materialu
(napr. keramika na baze oxidu kovu, keramika na baze oxidu kremicitého,
kompozitu, kovu alebo zubu) podlia navodu na pouZitie spojiva, silanovych
vazbovych ¢inidiel alebo ku kovu prilnavého lepidla.

. Uprava a lepenie povrchu zuba

Pouzite rovnaky postup ako je popisany v ,A-5%

Nadéavkovanie péast
Pouzite rovnaky postup ako je popisany v ,A-6"

Umiestnenie a vytvrdnutie CLEARFIL MAJESTY ES-2 svetlom

5-1. Aplikécia opaknej Zivice (napr. CLEARFIL ST OPAQUER) na zlomeny povrch
ako zakladna vrstva je volitelna. Skor, ako to upravite, pozrite si navod pre
pouzitie.

5-2. Zvoleny odtieri pasty umiestnite do kavity a vytvrdte svetlom dentalnou
vytvrdzovacou jednotkou. Berte do Gvahy hibku tuhnutia, ktora si moze vynutit
tuhnutie po prirastkoch. Vztah medzi dobou tuhnutia vytvrdzovania a hibkou
vytvrdzovania s viditelnym zdrojom svetla najdete v nasledujucej tabulke v
Casti ,A-7".

Konecna Uprava
Pouzite rovnaky postup, ako je popisany v ,A-8“.



[ZARUKA]
Kuraray Noritake Dental Inc. nahradi vSetky preukazatelne chybné produkty. Kuraray
Noritake Dental Inc. neprebera nijaké ru¢enie za nepriame, priame alebo $peciélne
straty alebo $kody, ktoré vyplynt z aplikacie alebo pouzitia resp. nepovoleného pouzitia
produktov. Pouzivatel' musi pred nasadenim produktov preverit ich vhodnost pre
planovany Géel pouzitia a nesie tak vSetky s tym spojené rizika rucenia.

[POZNAMKA]

+ Ak dojde k vaznemu incidentu spésobenému tymto vyrobkom, oznamte to vyrobcovi
prostrednictvom dovozcu EU a regulaénym organom krajiny, v ktorej ma
pouzivatel/pacient bydlisko.

+ Sthrn parametrov bezpec¢nosti a klinického vykonu (SSCP) ziskate z Eurdpskej
databazy zdravotnickych pomécok (EUDAMED) na adrese
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[POZNAMKA]
LCLEARFIL" ,CLEARFIL MAJESTY" a ,CLEARFIL ST" st registrované ochranné
znamky alebo ochranné znamky spolo¢nosti KURARAY CO., LTD.
L,VITA classical A1-D4“ je ochrann& znamka spolo¢nosti VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG.

006 1563R238R-SK 2026-04-01



BBbJITAPCKN|UHCTPYKLWUU 3A YMOTPEBA

CLEARFIL MAJESTY ES-2

. OBLLA UHOOPMALINA
CLEARFIL MAJESTY ES-2 npeactasnasa hoTononmmepmampaty,
PEHTrEHOKOHTPACTEH Bb3CTaHOBUTENEH MaTepuan, uaeaneH 3a Bb3CTaHOBABAHWA Ha
npeaHy 1 3a4HV 3b6M 1 NO3BONABALL MPELM3HO ajanTupaHe Ha LBeTa, BUCOoKa
NoNMPYeMoCT 1 OTANYHM (DM3NYHK ceolicTBa. DopmynaTta ocurypasa onTumaneH
BUCKO3UTET, NecHo 6opaBeHe 1 npunoxenue. [loctaBaA ce B KOHBEHLMOHAHN
wnpuuy nnm PLT (Pre-loaded tips, npeasapuTenHo 3apeaeHn HakpanHmum).
YHukanHaTa cuctema 3a cHemaHe Ha UBAT Ha pasuseTkata CLEARFIL MAJESTY
ES-2 ce 6a3vpa Ha ,lightness/value” (cBeTnoTa/cTONHOCT) 1 Npeanara onumn 3a
epnHocnoiiHa (Classic) n aBycnoiHa (Premium) TEXHMKA C LesN BUCOKOECTETUYHMN
Bb3cTaHoBABaHWA. LiBeToBeTe Universal o6xBawat Bcuyku upetose Classic u
Premium ¢ orpaHnyer 6poit wnpuuw/PLT B 3aBUCMOCT OT Knaca Ha KaBuTeTa.
PafanokoHTpacTHOCTTa My € paBHa Ha Uiy no-ronAma ot 1 mm anymMuHwii n ce
Knacuduumpa kato matepman Tun 1 n knac 2 (rpyna 1) cernacHo 1SO 4049.
O6wara KNMH1YHa Non3a Ha To3u NPOAYKT € Bb3CTaHOBABaHe Ha 3bbHaTa pyHKUmMA
3a cnegHute NMOKA3AHNA 3A YINOTPEBA.

. MOKA3AHWUA 3A YNOTPEBA

CLEARFIL MAJESTY ES-2 e nokasaH 3a CrefH1TE Bb3CTaHOBUTE/THV NPUNOXEHNA:

[1] AnpeKTHM Bb3CTaHOBABAHWA 38 BCUYKMN KNAacoBe KaBUTETW Ha (OPOHTaNHN U
oucTanHu 3uom

[2] OvipekTHu dhaceTn

[3] Kopekuua Ha nosuumATa 1 popmata Ha 3bba (Hanp. 3aTBapAHe Ha anactema, 36
C yManeH pasamep 1 T.H.)

[4] NnTpaopanHu penapaTtypu Ha cHyneHn Bb3CTaHOBABAHWA

1. TIPOTUBOMOKA3AHUA A
MauyeHTV ¢ aHaMHECTMUYHM SaHHU 33 CBPbXYYBCTBUTENIHOCT KbM METakpunaTHu
MOHOMEpM.
MauyeHTn ¢ M3BECTHA anepra KbM AaAeH KOMMOHEHT, CbAbpyKall, Ce B HACTOALMA
NPOAYKT MM HEMOCOYEH B NMOKa3aHWATA.

IV. HECbBMECTUMOCTH A
He nsnonssarTe cbabpXalwm eBreHoNn Matepuanu 3a sawra Ha nyanara nm
BPEMEHHO 3anedaTBaHe, Thil KaTo eBreHONbT MoXe Aa 3abaBm npoueca Ha
nonMmepusauma.

V. NPEANA3HU MEPKU A
. Mpeana3un mepku 3a 6e30MacHOCT
. HacToAWMAT NpoayKT ChAabp>Ka BellecTsa, KOMTO MoraT Aa npeanasukaT
anepruyHn peakummn. Msbaresante ynotpeba Ha npoayKTa npy naumeHT ¢
N3BECTHA aneprua KbM METaKpUIaTHU MOHOMEPU WU APYrN KOMMOHEHTU.
AKO NauMeHTbT NPOABW peakLMA Ha CBPBXYYBCTBUTENHOCT, KaTo 06puB, ek3ema,
npv3Haum Ha Bb3naneHve, A3BM1, 0TOK, Cbp6eX Unn N3TpbrBaHe, NpeycTaHoBeTe
M3M0N3BaHETO Ha NPOAYKTa 1 MNOTbpPCeTe MeANLIMHCKA NOMOLL,.
. HoceTe pbkasuum nnm B3emeTe Apyrv NOAXOAALW NpeanasHy MepKku, 3a Aa
npefoTBpaTUTe NofABa Ha CBPBXYYBCTBUTENHOCT B PE3yNnTaT Ha KOHTaKT ¢
MeTaKpuaTHA MOHOMEPY UN APYr KOMMOHEHTU.
MoaxoneTe BHMUMATENHO, 3a Aa NPefoTBPaTUTE KOHTAKT Ha NpoAyKTa ¢ Koxarta
1K nonagaHeTo My B oumTe. MNpeauv na n3nonssarte NpoaykTa NoKpUinTe ounte Ha
naumeHTa ¢ Kbpra, 3a Aa rv 3alwmTuTe B CNyyaii Ha pa3npbCckBaHe Ha MaTepuan.
AKO NPoAYKTBT NonajHe BbpXy HYOBELLKW TbKaHW, B3EMETE CrefHNTe MepKu:
<AKO NpoAyKTbT NonagHe B ounTe>
Hesa6aBHO NpoMuiiTe 04MTE C OBMIHO KONMYECTBO BOAA U Ce KOHCYNTUpaiiTe ¢
nekap.
<AKO NpoAyKTHT NonagHe BbPXy KoXaTta Unv nuraBuuaTa Ha yetHata KyxmHa>
HeszabaBHO n3bbpLieTe y4acTbKa C HanoeH CbC CnUpT namy4yeH Tyndep nnm
MapsieH TaMnoH U U3nnakHeTe ¢ 06UHO KONMYEeCTBO BOAA.
MopxoneTe BHUMATENHO, 3a Aa NPefoTBPaTUTE HEBOHO MOrTbLiaHe Ha NPoayKTa
OT nauveHTa.
Syringe: M3b6areainTe ynotpeba Ha egHa 1 cblia nacTa npu pasnvyHy naumeHTy, 3a
[la NpefoTBpaTUTE KPbCTOCaHO 3aMbpcABaHe. [JoavpaiiTe nactaTa Bbpxy
cMecuTenHa noasioxka npeav ynotpeda. He npaseTe onuTy Aa A HAHACATE BbPXY
3b6a Ha nauveHTa HenocpeaCcTBEHO OT WnpuuaTa.
PLT: Camo 3a egHokpatHa ynotpeba. He nsnonspaiirte HakpaviHMka NoBTOPHO, 3a
[la npefoTBpaTUTe KPbCTOCAHO 3aMbpcABaHe. V3xebpneTe ro cnepn ynotpeba u
[e3nHdekumpariTe gosaTopa CbrnacHo MHCTPYKUMMTE 3a ynoTpeba.
PLT: Mpeav po3vpaHe Ha nacTaTa B yCTHaTa KyxuHa npenopbysamMe Aa fosvpare
Masiko KOJIM4ecTBO nacTa BbpXy CMecUTesHa NOAM0XKa C MOMOLLTA Ha [o3aTop 3a
Komno3awuT. Mo Bpeme Ha NpeaBapuTenHoTo fo3vpaHe paboTeTe 6bP30 ¢ Ao3aTopa,
3a pa npepoTtepaTuTe nagaxe Ha PLT. MisHoceH nnu pedhekteH nosatop 3a
KOMMO3WT MOXe [a NpUYKHK oTAenAHe Ha PLT 1 nonapaHeTo My B ycTHaTa
KyXvHa, B pe3ynTaT Ha KOeTo ca Bb3MOXXHW HapaHABaHWA UK HEBOHO
nornblyare. [JosaTopbT TpAGBA Aa Ce NpoBepABa PeLOBHO 3a NPEKOMEPHO
N3HOCBaHe.
10. Mi3xBBbpneTe TO3u NPOAYKT KaTo MeAVLIMHCKM OTNaabK, 3a Aa npefoTspatute
VH(eKUmA.
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2. [Mpeana3Hy MepKu npu 6opaseHe N MaHUnynaynm

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. MpoayKTbT He TpAGBa Aa ce U3Non3Ba 3a Lenn, pasnnyHn ot nocoyerHuTe B [l1.
NMOKA3AHWA 3A YMOTPEBA].

2. To3un NnpoayKT e npefHa3HayeH 3a ynotpeba camo OT CTOMaTONO3N.

3. MianonaBaiite maTepunan 3a nokpuBaHe Ha nynanara, korato KaButeTbT e 61130 A0
nynnara unu B Cnyyain Ha HeBOSTHO U3naraHe Ha nynnara.
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W3nonssarite Kochepaam 3a ns3baArsaHe Ha 3aMbpcABaHE M KOHTPOMpaHe Ha
Bnarata.

. He nanonssaiite npogykTa B KOMGMHALMA C APYrM KOMMNO3UTHW MaTepuanu.

CmecBaHe Ha MaTepuaniTe MoXxe fAa AoBeAe A0 NPoMAHA Ha (Pr3nYHNTE
CBOICTBA, BK/IOYNTENHO JIOW KPaeH peaysTar.

. MacTarta TpA6Ba fa ce usnona3sa He3abaBHO cref Ao3npaxe oT wnpuuaTta unm

HakpaviHvka. AKO nacraTa He ce U3nonasa He3abaBsHo, TA TPAGBA fa ce Nokpue
CbC CBETNION30MMPALLA NIoYKA.

. Mpwn ynoTtpeba Ha PLT na3nonasaiTe no3atopa ¢ 6aBeH 1 paBHOMEpeH HaTuck. He

€ HeobX0AMMO npunaraHe Ha cuna.

. Mpw ynoTtpeba Ha pasuseTkaTa B3emeTe ClegHuTe npeanasHn Mepku, 3a aa

npefoTBpaTUTe KPbCTOCAHO 3aMbpCABaHE.

« MokpuiiTe uAnaTa pasuBeTKa ¢ nperpaga 3a egHokpaTHa ynotpeba (Hanp.
NoSIMETUNEHOB MNAKK), 3a Aa NPefoTBPaTUTE 3aMbPCABAHE ChC CIIIOHKA U KPbB.

+ [esnHdekumpaiiTe WaTenHo pasusetkara npeam v cneq ynotpeba, kaTo A
n36bpLUETE C NaMy4eH TaMMOH, HaBMaXXHEH CbC CNPT.

[CTromaTonornyen coTononuvepusmnpaly anapart]
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. He rnepante OMPEKTHO KbM U3TOYHUKA Ha cBeTNMHa. Npenopbysame ynotpeba Ha

3alnTHU o4mna.

. CBeT/IMHA C HACHK MHTEH3UTET Boau Ao cnaba agxesus. [MposepeTe

eKcrnioaTauvioHH1A CPOK Ha namnarta v hoToNoNMMepUsnpalLmMa CBeToBoA 3a
3ambpcABaHe. Mpenopbysame fa nposepABaTe PeAOBHO UHTEH3UTETa Ha
nonvMMepusMpaLLaTa cBeT/IMHa ¢ NOMOLLTa Ha NMOAXOAALLO KOHTPOJTHO YCTPOMCTBO.
M3nbyBalwmMAT BPBX HA CTOMATONOMMYHMA (hOTONOIMMEpU3npaLL, anapat TpAbsa
[la ce IbPXKW Bb3MOXHO Hai-61130 1 BEPTUKAIHO CPAMO NMOBBPXHOCTTA Ha
cmonata. Ako TpAbBa fAa ce hoTononMmepuanpa ronAMa nioLy cmMona,
npenopbyBaMe Aa pasaenvTe NowWTa Ha HAKOIKO 30HU U Aa
hoTononnmepuanpate BCAKa 30Ha NOOTAENHO.

Mpenou aa nsnonsearte NpoaykTa npoBepeTe yCnoBUATa, HEOBXOANMM 3a
nonvMMepu3vpaHe Ha nacrara, KaTo Hanpas/Te crpaBka C BpemeHaTa 3a
hoTOMNONMMEPN3aLINA, MOCOYEHUN B TE€3M UHCTPYKLIMM 3a ynoTpeba.

3. [lpeana3Hn MepKu Npu CbXxpaHeHne

1.

2.
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MpopykTbT TpAGBa Aa ce U3Mnon3Ba Npean M3TuyaHe Ha Cpoka Ha rofHoOCT,
MOCOYeH Ha onakoBKaTa.

MpoaykTbT TpAGBa Aa ce cbxpaHAga npu 2 — 25 °C/36 — 77 °F, korato He ce
n3nonssa.

. Korato npoaykTbT ce cbxpaHaABa B XNaAWHUK, Npean BcAka ynotpeba Tow

TpAGBa [a NpecTou Ha cTaiHa Temnepartypa 3a noeeye ot 15 MUHyTW. B npoTuBeH
cnyyali @ Bb3MOXHO CHyrnBaHe Ha wnpuuaTa unm HakpanHvka.

MpomykTbT 1 pasuBeTkaTa He TpAGBA Aa ce nanarat Ha eKCTPeMHa TONvHa Unn
npAKa crbHYeBa CBETVHA.

. Cnep nosvpaHe Ha nacrara wnpuvuata Tpabea ga 6bae 3aTBopeHa NibTHO

MaKkcumasniHo 6bp30, 3a Aa ce NPeaoTBpaTV BTBbPAABAHE Ha MaTepuana Ha
CBEeT/IMHATa OT 3aobuKandlara cpeaa v NPOHNKBAaHE Ha Yy>XXau Tena B WwnpuuaTa.

. MpopykTbT TpAGBa Aa ce CbXpaHABa Ha NOAXOAALLO MACTO, AOCTBIMHO Camo 3a

cTOMaTo103U.

VI. UBETOBA CUCTEMA U KOMMNOHEHTU
1.
CLEARFIL MAJESTY ES-2 ce npepnara B cnegnute 18 upaTa Classic, 14 upATa

LiseroBe
Premium, 4 usaTa Translucent n 4 upaTa Universal:

1) Classic: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

-Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

-Dentin: XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal: U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D n A4D npepcrtaBnsaBaT HENPO3payHu LiIBETOBE.

OnucaHune Ha yBeToBeTe

LiBeToBeTe ca noapeneHu cnopep lightness/value® (cBeTnoTa/cToiHOCT) 1
npenopbYaHaTa nocnoinHa TeXHUKa Ha HaHacAHe.

LiseToBeTe Classic ca npegHasHa4eHu 3a NOCMOMHO HaHacAHe Ha eauH UBAT, a
uBeToBeTe Premium — 3a TexHVKa Ha MOCMONHO HaHacAHe ¢ ABa LBATa.
Komb6uHauma ot usetoe Premium A nokpusa 3 usATta Classic (VITA classical A1-D4).

Tabnvua 1 Bucoka +—— CeTtnota/CtoiHocT — Hucka
MocnoitHa
TexXHMKa Ha Kj;s;gggﬂ LsAT
HaHacAHe
EpuiuAT | Classic xw|w |81 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘A:B‘DS B3 ‘AS.S‘B4 C3‘A4‘C4
Enamel [XWE\WE| ~ A1E A2E A3E A3.5E A4E
[sa usata Premium
Dentin [XWDWD| ~ A1D A2D A3D A3.5D A4D

[BABENIEXXKA]
LiBeToBeTe Translucent morat fa ce 13nonssar 3a VHU HIOAHCK Ha
Bb3cTaHoBABaHeTo. KAB nma Hari-Hucka ceetnota npu uetoseTe Classic.

LiseToseTe Universal ca npeasvaeHn aa o6xeaHaT BCUYKMN KNacoBe KaBUTETU C
LiBETOBE, KaKTo e nokasaHo B Tabnuua 2.

Tabnuua 2
LAt
Kateropua | Knac Ha
useToBe | KasuTeTa w A A2 A3 A3.5 A4
(XW) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)

| U
I (Universal)

Universal I uw

. uL ub

v (UV"‘/';:;:)‘E" (Universal Light) (Universal Dark)
\2




*U3nonssaiTe nacta UW 3a 3b6a, onpeaeneH kato UBAT W/XW, ako Bb3cTaHOBUTEIHATa KOHCTPYKUMA
U3CKBA BUCOKA OCBETEHOCT/CTONHOCT.

2. KomnoHeHTH

B>X. BbHLIHATA OMakoBKa 3a OKOMINJIEKTOBKaTa Ha focTaBkaTa.

+ CLEARFIL MAJESTY ES-2

+ Shade guide (Bcuyku ueToBe ¢ nsknoyeHne Ha usetosete Universal)

+ Shade guide compact (komnakTHa pasuseTka, Bcuyku upetose Classic 6e3 KAB)

3. CbcraBku

MbnHuTen OT cunaHmampaHo 6apneBo cTbKO (30-80%)/
MpenBapuTenHO NONUMEPU3NPAH OpraHnyeH NbnHuTen (< 40%)/
BucteHon A gpurnuumaun metakpunart (Bis-GMA) (5-15%)/
XvuppodobeH apomaTeH aumetakpunart (5-15%)/

CunanuaunpaH konovaeH cunuuves avokeng, (1-5%)/
XuppodobeH anndateH aumetakpunat (1-5%)/
dl-kamdpopxuHoH (< 0,1%)

EnvHuumTe B ckobw npenctasnaBaT MacoBu %.
[BABEJIEXXKA]

OB6LOTO KONMYECTBO Ha MbJIHUTENA € NPUON. 78 TernoBHM NPOLEHTa,
BK/IIOUNTENHO 40 06EMHUN NPOLIEHTA HEOPraHNYeH MbHUTEN.

Pa3mepbT Ha YacTUUMTE Ha HEeOpraHWYHUTE MbAHUTENM € B AnanasoHa ot 0,37 um

no 1,5 um.

VII. KTMHU4YHU NPOLIEQYPU
CHemaHe Ha UBAT U TeXHUKa Ha Bb3CTaHOBABaHe

MpepcTaBaAHe Ha LBeTOBETE B pasuseTkara: Lietosete Classic (C usknoyeHme Ha
KAB) ca nogpeneHn Ha uBeToBUTE 06pa3Ly, KakTo € OnMcaHo no-gony B
+EOHOoUBeTHa TexHuKka“ u [iByuBeTHa TexHuka"“.

LisetoseTe Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin n KA6 ca nogpenexun Ha
LpeToBuTe 06pa3um ¢ mapkuposka T, E-1, E-2, D-1 n D-2.

1. EpHouBeTHa TexHuka (cuctema Classic)
Ctbnka 1:
OT npencraBeHuTe B
pasuseTkara 6 onuumn Ha
obpasumnte nsbepeTte LBETOBUA
obpaseu, Ha pasuBeTkaTa,
Hanopo6ABaLL, KOWTO e Hal
6113k no Jlightness/value®.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

CTbnka 2:
M3Ternete cboTBETHMA 0bpaseL, OT Abpxkada 1 nsbepete NOAXOAALLMA LUBAT.
Hanpuwmep, ako n3bepete obpaseua A2, moraT fa ce usbepar uetosete D2, A2
nnn C1, KakTo e nokasaHo rno-gosy.

2 D2/A2/C1
— ==

. [ByuBeTHa TexHmKa (cuctema Premium)
OT npepcTaBeHnTe B
pasuBeTkarta 6 onuum Ha
obpasumnTe nsbepeTe LBETOBUA
obpaseL, Ha pasuseTKara,
Hanopo6ABaLl, KOWTo e
Hai-6nm3bK no lightness/value®.

N

W Al A2 A3 A35 A4

o
3a 316U, KOMTO ca No-CBETNN OT [a]
useta ,\W* naternete obpaseua D‘T
XW* npu useToonpenenAHeTo.
o
W
u CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

* /136epeTe cboTBETHUTE NacTu Ha usetoBeTe Premium (Enamel/Dentin), kakTo e

nokasaHo B Tabnuua 1. Hanpumep, ako nsbepete obpaseua A1, B3emeTe
uetoBete ATE nA1D.

+ B yyactbumTe ¢ aeHTUH paboTeTe ¢ noaxoaAaL UBAT Dentin, a B y4acTbumTe C
emaiin — cbC CboTBETHMA UBAT Enamel.

@

TexHuka 3a usAT Universal (cuctema Universal)

OT npencTaBeHuTe B pasupeTkaTa 6 onuuun Ha obpasuvTe n3bepeTe LBETOBUA
obpaseu, H a pasueTkarta, HanogobABaLl KONTO e Han-61M3bK No
Jightness/value”.

+ i3bepeTe cboTBETHATa NacTa Ha usetoseTe Universal B 3aBUCMMOCT OT Knaca
Ha KaBMTeTa, KakTo e nokasaHo B Tabnuua 2.

[BABEJIEXKA]
KoraTo oT npoueaypara no-rope 6bvae n3bpax pasgen W/XW B cnydam Ha
kaBuTeTn oT knac | unu Il, nsbepete nacta U-AW (Haii-BMcokaTa CTOMHOCT B
Tasun cucTema), ako Bb3CTaHOBUTENHATa KOHCTPYKLMA U3UCKBA BUCOKA
OCBETEHOCT/CTOMHOCT.

A. CtaHpapTtHa npoueaypa | (Moka3aHua 3a ynotpe6a [1] go [3])

[1] AVpeKTHN BB3CTaHOBABAHWUA 32 BCUYKMN KNTACOBE KaBUTETU Ha (DPOHTASTHU U
AVCTasHN 361

[2] OnpekTHK chaceTn

[3] Kopekuua Ha nosuumATa n hopmara Ha 3bba (Hanp. 3aTBapAHe Ha anactema,
3106 C ymaneH pasmep 1 T.H.)

A-1. CHemaHe Ha uBAT
OTCTpaHeTe NOBBPXHOCTHM OLBETABaHMA Ha 3b6a ¢ nem3a 1 BoAa, cnep Toa
n3bepeTe NOAXOAALIMA LBAT CbrNacHoO ropeonucaHara npoueaypa B ,CHemaHe
Ha UBAT M TEXHMKA Ha Bb3CTaHOBABaHE".

A-2. I3onaumna 1 KOHTpPOn Ha Bnarata
3a onTumaneH pesynTat n3bArsanTe 3aMbpcABaHE HA TPETUPAHUA Y4aCcTbK CbC
CNIOHKa UM KpbB. 3a Aa noaabpxkarte 3bba YUCT U CyX, NpenopbyBamMe
13Mnon3BaHeTo Ha Kogepaam.

A-3. MNoaroToBka Ha KaBuTeTa
OTcTpaHeTe MHEKTMPaHWA OEHTVH 1 NOAroTBETE KaBmTeTa no obmuyanHua
HauuH.

A-4. BawuTa Ha nynnata
BcAko peanHo usnaraxe nynnata Unm Ha 30HM A0 HEA MOXe Aia Ce NOKpMe Che
CUMHO BTBBPAABALL Ce MaTepuas C KailmeB XMOpOKCUA, Un ApYry NoKasaHu
matepuanu. He n3nonssaite matepuany, Cbabp>Kaluy eBreHon, 3a 3almTa Ha
nynnara.

A-5. TpeTupaHe Ha 3b6HaTa NOBBPXHOCT U BOHANHI
TpeTupaHeTo Ha 3b6HaTa NOBBPXHOCT U GOHAVHIBT TPAGBA Aa Ce U3BbpLIaT
CBrIacHO MHCTPYKUMUTE 3a ynoTpeba Ha uanonasaHaTta 60HAVHI cuctema.

A-6. losvpaHe Ha nacTtaTta
6-1. Syringe: [loauparitTe BbpXy cMecuTenHara noanoxka Heo6xoammoTo
KOSIMYECTBO nacTa oOT WwnpuuaTa Ype3 6aBHO BbPTEHE Ha ApbXKarta no
rnocoka Ha 4acoBHMKOBATa CTpenka.
6-2. PLT: MNMocTaBeTe PLT B fo3aTopa 1 nsctuckanTe nacrtata B kaButeTa
CbINacHo MHCTpyKLMUTE 3a ynotpeba Ha go3aTopa.

[BHUMAHWE]
ManonasaiiTe po3atopa ¢ 6aBeH 1 paBHOMEpPeH HaTuck. He e Heobxopumo
npunaraHe Ha cuna. VIaxsbpneTte HakpanHuka cnep ynotpeba.

A-7. MNocTtaenaxe n hotononumepunsauma Ha CLEARFIL MAJESTY ES-2

7-1. HaHacAHeTOo Ha TeYIMB KOMMO3WT NN Henpo3payHa cMmona (Hanp.
CLEARFIL ST OPAQUER) B kaBuTeTa KaTo Ha4aneH cnoin e no nsbop. Mpu
ynoTpeba Ha TO31 MeToA, B3eMeTe Nof, BHUMaHWE CbOTBETHUTE UHCTPYKLMN
3a ynoTpeba.

7-2. MNMocTaBeTe n3bpaHnA LUBAT nacTa B KaButeTa 1 hoTononmMmepusmnpaiiTe cbe
cTomartonoruyeH potononvmepuampady anapart. B saBucumocT ot
Abn6oyMHaTa Ha NonMMepu3auma MoXe Aa ce HanoXm noetarnHo
nonumepusunpaxe. HarnpaeeTe cnpaBka CbC cneaHaTa Tabnvua 3a Bpbakara
MeXay BPeMeTo 3a Nnoumepusauma 1 ObnbouvHaTa Ha nonmMepusauma ¢
VN3TOYHMK Ha BUAMMA CBETNIHA.

Tabnuua 3: Bpb3ka mexxay BpeMeTo 3a nonvmepusauma u gbnbounHaTta Ha
nonvMmepusaumsa cnopep Buaa CBETIMHEH U3TOYHMK.

LIBAT 1 AbN6OYMHA Ha nonMMepu3aumna
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
B CBET/IMHEH N3TOYHNK Bpewme 3a Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(MHTEH3UTeT Ha CBETNMHATA) |monuMepusauma| Amber C1,C2,C3,D2,D3 WD,XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
BuicokonHTeHaneeH BLUE LED* OBa nbTn
(Hap 1500 mW/cm?) 3a3umbs
CpepnHouHTeHanBeH BLUE LED* 10s
(1100 — 1400 mW/cm?)
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
HuckouHTtenameern BLUE LED* 20s
(800 — 1000 mW/cm?)
BICOKOVHTEH3MBHA XanoreHHa 10s
namna (Hag 800 mW/cm?)

EbeKTUBHNAT AManasoH Ha ib/KMHATA Ha Bb/HATa NPy BCEKM CTOMATONOrMYeH hoTononMmepuanpall anapar

TpAb6sa aa e 400 — 515 nm.
*IK Ha eMMUCMOHHMA cnekTbp: 450 — 480 nm

A-8. ®uHupaHe
MopenupariTe Bb3CTaHOBABAHETO W KOpUrMpanTe oKny3nATa C NoMoLTa Ha
h1HO AnamaHTeHo 6opye. MonupaiiTe No 061YaiHNA HAYMH CbC CUNMKOHOBY
MOSIMPHM FYMU NN NONIMPHN AUCKOBE.

B. CtaHgapTHa npoueaypa |l (Moka3aHuA 3a ynotpe6a [4])
[4] HTpaopanHu penapaTtypu Ha cHyneHv Bb3CTaHOBABAHWUA

B-1. CHemaHe Ha LUBAT
MpunoxeTe cblarta npoueaypa kato npu ,A-1%

B-2. MpenapupaHe Ha hpakTypupaHn NoBbPXHOCTU
Mpun HeobxoammMocT ckoceTe pbba ¢ hrHO anamaHTeHo 6opye. Cnep ToBa

M3nbIHeTe npoueaypuTe 3a NOBBbPXHOCTHA 06paboTka Ha hpakTyprpaHaTa 3oHa

B 3aBMUCUMOCT OT MaTepuasna Ha NOBbPXHOCTTa (Hanp. MeTanoKCcngHa KepaMmuka,
Kepamuka Ha OCHoBaTa Ha CUIMUMEB AMOKCUA, KOMMO3NUT, MeTan unm 3u6)
CbriacHO MHCTPpyKUuMnTe 3a yn0Tpe6a Ha BOHAMHI areHTa, CMNaHoBMA CBbpP3BaLl
areHT unm npaﬁmepa 3a MeTaJsieH aaxes3uvB.

B-3. TpeTupaHe Ha 3b6HaTa NOBBPXHOCT U 6OHANHT
MpunoxeTe cblarta npoueaypa kato npu ,A-5%



B-4. [loaupaHe Ha nactara
MpunoxeTe cblyata npouenypa kato npu ,A-6“

B-5. MocTtaBAHe 1 hoTononumepmaauma Ha CLEARFIL MAJESTY ES-2

5-1. HaHacAHeTo Ha Henpo3payHa cmona (Hanp. CLEARFIL ST OPAQUER) no
hpakTypupaHaTa noBbpPXHOCT KaTo HayaneH croli e no nsbop. Mpu
ynotpeba Ha TO31 MeTof, B3eMeTe Mof, BHMaHWE CbOTBETHUTE UHCTPYKLIN
3a ynotpeba.

5-2. MNocTaseTe U3bpaHnA LBAT nacTa no gpakTypypaHaTa noBbpXHOCT 1
hoTononumepusnparite CbC CTOMATONOrMYeH hoTononMMeprampaty
anapart. B 3aBucumMocT oT Abn6ounHaTa Ha NonvmMepu3aumna MoXxe aa ce
HasoXu noeTanHo nonmMepuanpaHe. HanpaseTe cnpaska ¢ TabnuuaTa B
pasgen ,A-7“ 3a Bpb3kaTta Mexay BpeMeTo 3a nonvMepuaauma n
AbnboynHaTa Ha NoNMMepM3auma ¢ M3TOYHMK Ha BUAVMA CBETNMHA.

B-6. ®uHmpaHe
MpunoxeTe cblaTa npoueaypa kato npu ,A-8“

[TAPAHLINA]
Kuraray Noritake Dental Inc. we 3ameHn Bcekn NpoayKT ¢ fokasaH aedekT. Kuraray
Noritake Dental Inc. He HOCV OTFOBOPHOCT 3a 3ary6a unu weta, 6uno To npaka,
nocneaBalla unv cneumnanHa, npousTuyalla oT npunaraHeTo unu ynortpebara Ha, unm
OT HEBB3MOXKHOCTTA [ia Ce U3Non3BaT Tean npoaykTu. Mpean ynotpeba
noTpebuTeNAT e ANbXEeH Aa onpeaeny NPUroaHoCTTa Ha NPOAYKTUTE 3a CbOTBETHUA
Ha4MH Ha 13Non3BaHe, KaTo NOTPeGUTENAT Noema BCUYKU PYCKOBE U OTrOBOPHOCTTA
BB BPb3Ka C TOBA.

[BABENEXXKA]

+ B cnyyait Ha ceproseH MHUMAEHT, CBbP3aH C TO3M NPoAYyKT, yBeaoMeTe
npoussoauTenA Ypes BHocuTenA 3a EC 1 KoMneTeHTHUTe opraHu B cTpaHaTa no
npebvBaBaHe Ha noTpebuTena/naumeHTa.

+ O606LLeHNeTOo 3a 6e30MacHOCT U KNMHNYHUTE pe3dynTaTu (SSCP) moxe aa 6bae
nosny4eHo oT EBponeiickarta 6a3a gaHHu 3a meauumHekute nspenua (EUDAMED) Ha
appec https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[BABEJIEXXKA]
LCLEARFIL”, ,CLEARFIL MAJESTY” n ,CLEARFIL ST” ca pernctpupaHv TbproBckmn
MapKu unu Tproeckun mapkn Ha KURARAY CO., LTD.
4VITA classical A1-D4” e Tbprocka mapka Ha VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG.

006 1563R238R-BG 2026-04-01



YKPAIHCbKA | IHCTPYKLIA AJ1A 3ACTOCYBAHHA

CLEARFIL MAJESTY ES-2

PecraBpauiviHnin KOMIo3UTHUI maTepian

Knipgpin Magxecrti IEC-2
* A ®

36°F

1. BCTYN

CLEARFIL MAJESTY ES-2 / PecTtaBpauiiiHnii KoMno3uTHWiA maTepian Knipdin
MagykecTi IEC-2 (mani no Tekcty — Knipcpin Magyxecti IEC-2) — ue
PEHTrEeHOKOHTPACTHUI pecTaBpauiiHiiA MaTepian CBITNOBOro 3aTBEpAiHHA, AKUA
3abeaneyye TOYHY BiAMNOBIOHICTb KONbOPY, BUCOKY NONipyBanbHy 30aTHICTb Ta
BiAMiHHI (hi3N4Hi BNacTUBOCTI, Tak LU0 BiH iAeanbHO NiAXOAUTb ANA pecTaspauiin Ak
hpoHTaNbHUX, Tak i 60KoBUX 3y6iB. Lie 06yMOBEHO ONTUMasLHOK B'A3KICTIO
marepiany, Lo rapaHTye nerky poboTy Ta BHeCeHHA. BiH ynakoBaHuin y 3BMYaiiHi
wnpwvui abo nonepeaHbo HanoBHeHi kancynu (PLT).

YHikanbHa cvuctema BiaTiHKiB WwWkanu CLEARFIL MAJESTY ES-2 / Knipcin MagykecTi
IEC-2 Ha oCHOBI «ACKpaBOCTi/ Hacu4eHocTi» 3abeanedye BMOIp BapiaHTy BiATIHKY AnA
opHowaposoro (Classic / Knaccik) Ta gsowaposoro (Premium / Mpemiym) HaHeceHHA
marepiany AnA BUCOKO eCTeTUYHMX pecTaspauin. BiatiHku Universal / YHisepcanbHuia
oxonntoloTb yci BiATiHKK Classic / Knaccik Ta Premium / Mpemiym 3 o6mexxeHoto
KinbkicTio wnpuuis/PLT (nonepeaHbO 3anoBHEHVX HAKOHEYHMKIB) 3anexHO Bif, Knacy
Kapio3HOi NOPOXXHMHW. BiH Mae peHTereHoKOHTPacTHICTb, WO Bianosigae abo
nepesuLlye 1 mm (MM) anoMiHito, Ta HaNeXxuTb A0 Matepianis Tuny 1 Ta knacy 2
(rpynwn 1) 3rigHo 3i ctaHpapTom ISO 4049.

3BaranbHa KniHiYHa nepesara Lboro BUpoby nonArae y BiAHOBNEHHI (hyHKLUIi 3yba 3a
HacTynHux MOKA3AHb 1O SACTOCYBAHHA.

. MOKA3AHHA 0O 3ACTOCYBAHHA

CLEARFIL MAJESTY ES-2 / Knipchin MapyecTi IEC-2 nokasaHuin AnA BkazaHux

HWXYe BUNaaKiB pecTaspadii.

[1] MpAmi pecTaBpauii 4nA BCiX KNaciB NOPOXHUH PPOHTaNbHMX Ta BOKOBUX 3Y6iB.

[2] MpAwmi BiHipy.

[3] Kopekuia nonoxeHHa Ta hopmm 3yba (Hanpuknaa, 3akputTa giactemu,
peTeHLiNHNA 3y6 TOLLO).

[4] IHTpaopasbHe BiAHOBIEHHA po3namaHnx pectaBpauiii.

lIl. TIPOTUNOKA3AHHA A

MavieHTn 3 rinepyyTAMBICTIO A0 MeTaKpUNaTHUX MOHOMEPIB Y aHaMHe3si.
Bigomo, Wwo y nauieHTa anepria Ha AeAKi IHrpefieHTu, WO MiICTATLCA B LIbOMY NPOAYKTI,
abo Ti, WO He 3a3HayeHi B MOKa3aHHAX.

IV. HECYMICHICTb A

He 3acTocoByBaTy MaTepianv ona 3axucTy nynbnu abo TMMYacoBoi repmeTu3aadii, AKi
MICTATb €BreHos, OCKIiNIbKY BiH YNOBINbHIOE NPOLEC 3aTBEPAiHHA.

V. 3BANOBDKHI 3AX04u A

-

. 3axoam 6esnekun

-

. Llein BMpi6 MiCTUTb peHOBUHW, AKi MOXYTb CMIPULMHNTI aneprivHi peakuii. YHUKaTv
3acToCcyBaHHA BUPOBY Y NALEHTIB 3 BiAOMUMM anepriyHnMmn peakLiAaMm Ha
MeTakpunaTHi MOHoMepu abo 6yAb-AKi iHLI KOMMOHEHTU.

. AKLWO y nauieHTa 3’'ABNAIOTLCA peakLii rinepyyTAMBOCTI, Taki AK BUCHN, eKk3ema,

03HaKu 3ananeHHnA, BUpasku, HabpAkn, cBepbiHHA abo OHIMIHHA, NPUMUHUTI

BMKOPUCTaHHA BMPOBY Ta 3BEPHYTUCA 32 MEAVNYHOIO JOMOMOrOH0.

OpArati pykaBuyku abo BXMBATM IHLWNX HANEXHWUX 3axoais 6e3nekn ana

3anobiraHHA BUHUKHEHHIO FiNepYyTANBOCTI BHAC/IAOK KOHTAKTY 3

MeTakpunaTHUMU MOHOMEPaMM abo iHLIMMKU KOMMOHEHTaMu BUPOGY.

Byt obepexxHnmu, o6 3anobirTi noTpanaaHHIo BUPOOY Ha LWKipy abo B oui.

Mepepn 3acTocyBaHHAM BMPOOY CNif, 3aKpUTK OYi NaLieHTa PYLUHUKOM 3 METOLO

3axMCTy Ha BUNaAoK po3bpusKyBaHHA MaTepiany.

AKLLO BMPI6 KOHTAKTY€E 3 TKAHMHaMM NIOACLKOrO Tina, 34INCHUTU HUKYe3a3HayeHi

aii:

<Y BuNagKy noTpansiAHHA BUPOBY B OYi>
HeraliHo NpoMUTK OYi BENMKOIO KiNbKICTIO BOAM Ta 3BEPHYTUCA [0 NiKapA.

<Y BUNagKy noTpannAHHA BUpoby Ha LKipy abo cnn3oBy 060/I0HKY pOTOBOI
MOPOXHNHN>
HeraiiHo NpoTepTu AiNAHKY BaTHUM a60 MapieBUM TaMMOHOM, 3MOYEHUM Y
CNUPTI, | NPOMUTY BEMKOIO KifbKICTIO BOAMW.

Byt 06epexxHnmu, o6 3anobirTi BUNnaaKoBOMY NPOKOBTYBAHHIO BUPOOY

nawjieHTom.

Syringe / LUNpwvL;: yHUKATN BUKOPUCTAHHA Ti€i XX NacTU ANA Pi3HUX NaUiEHTiB 3

MeTOlo 3anobiraHHA nepexpecHoi KoHTamiHauii. MNepen BUKOPUCTaHHAM BUOABATH

nacTy Ha nNnacTuHy ANnA 3MilwyBaHHA. He Hamarariteca HaHocuTu ii 6eanocepeHbo

3 wnpuua Ha 3y6 nauieHTa.

PLT: Buknto4HO A/1A 0[1HOPa30BOro BUKOPUCTaHHA. He BMkopucTosysaTy Kancyny

MOBTOPHO, W06 3anobirTi nepexpecHin KoHTamiHauii. Ytunisysatw ii nicna

BMKOPUCTAHHA Ta Ae3iHdikyBaTh [403aTOp BIANOBIAHO A0 IHCTPYKLUIi ANnA

3aCTOCYBaHHA.

PLT: Mepepn BMAaBNOBAHHAM NAcTX B MOPOXHWHY PEKOMEHA0BaHO BUAABUTU

HEeBENUKY KiNbKiCTb NacTW Ha NNacTVHy ANA 3MillyBaHHA 3a JOMOMOrol fosaropa

ana komno3suTis. IMig Yyac nonepeaHbLOro BUOABIOBAHHA WBUAKO

BMKOPWUCTOBYBATW [03aTOp, W06 3anobirti BunagiHHio kancynm PLT.

CnpaupboBaHuii abo feteKTHUIA [,03aTop AN1A KOMMO3UTIB MOXe NpU3BecTn A0

3MillleHHA Ta BunaaiHHA Kancyim PLT B NOPOXHWHY, NPUHOMY MOX/IMBI

YLKOAXeHHA abo BUNaaKoBe NPoKoBTyBaHHA. Cnif, perynApHO nNepeBipATH

[03aToOp Ha 03HAKW HAaAMIPHOTO CrnpaLoBaHHA.
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10. YTunisyBatu Leii BUpI6 AK MEAUYHI BiAXOOM 3 METOK YHUKHEHHA iHheKLiii.

2. 3anobixxHi 3axoAu nig Yac BUKOPUCTAHHA Ta MaHinynayin

[CLEARFIL MAJESTY ES-2 / Knipcin Magkecti IEC-2]

1. Bupi6 He MOXXHa BUKOPUCTOBYBATU ANA iHLWWX LiNeR, OKpiM 3a3HaYeHnX Y NyHKTi

[Il. MTOKA3SAHHA OO 3ACTOCYBAHHA].

BuikopucTosyBaTu Lieit BUPI6 [03BOIEHO BUKITOYHO haxiBLAM y ranysi

cTomaTonorii.

. BukopucTtoByBaTy i3ontotody NpoknaaKy AnA NopoXKHUHM NOPAL, 3 Mynbnoto abo y

BUMNAAKY OroNeHHA Mybnu.

3acTtocoByBaTy Kohepaam 3 MeToto 3anobiraHHA KOHTaMiHaLii Ta KOHTPOso

BOJIOTN.

. He 3acTocoByBaTy BUPI6 3 iHWMMM KOMMNO3UTHUMK MaTepianamu. 3MillyBaHHA
mMaTtepianis MOXe Npu3BecTy A0 3MiHU (i3NYHMX BNACTUBOCTEN, 30Kpema
MOXX/TMBOIrO MOFIPLIEHHA OYiKYBaHWUX pe3ynbTarTis.

. MacTy HeobxiaHO HeranHoO BUKOpUCTaTW NicNA AO3YBaHHA 3 Wwnpuua abo Kancynu.

AKwWwo nacTy He ByayTb BUKOPUCTOBYBATM BiApasy, 3akpuTK ii nnacTuHo AnA

610KyBaHHA CBITNA.

V BMnagKy 3actocyBaHHsA Kancynu PLT BukopucToByBaTV [03aTOP 3 NOBIMIbHUM

ab0o nocTiHMM HaTUCKOM. He JoknagaTtn HaaMipHoi cunu.

. Y BUNapKy 3aCTOCYBaHHA LKA BiATIHKIB BXXMBATW HUDKYE3a3HAUYEHNX
3anobixxHUX 3axoAiB AnA 3anobiraHHA NepexpecHii KoHTamiHaLii.

+ 3akpuTy WKany BiATIHKIB NOBHICTIO OAHOPA30BUM MOKPUTTAM (Hanpuknag,
nonieT1IeHoBUM NakeToM) 3 MeTO 3anobiraHHA KOHTamiHaLii cnnHoto abo
KpOB't0.

+ [esiHdikyBaTV nepeq, Ta nicnA BUKOPUCTAHHA, PETENbHO NPoTepLumn
abcopbytoynM BAaTHUM TaMMNOHOM, 3MOYEHVM Yy CrIUPTI.
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[CromaTonoriunui npucTpin ana doTononiMepuaadiil

1. He omBuTnCA 6esnocepeHbo Ha axepeso ceiTna. PekomeHaoBaHo ogaratu

3aXVCHi OKYNApw.

2. Husbka iHTeHCUBHICTL CBiTNa o6ymoBntoe noraHy aaresio. MNepesiputn TepMiH
cny>x6v naMnu Ta CBITNOBIA CTOMATONMOrYHOro hoTononiMepmsaTopa Ha HaABHICTb
KOHTaMmiHauii. PekomeHnoBaHO perynapHO NepesipATY CTOMATOMOMYHUIA NPUCTPIN
AnAa potononiMmepmsadii 3a AONOMOroto BiAMNOBiAHOrO NPUCTPOIO ANA OLIHKN
iHTEHCUBHOCTI cBiTNa.

. CBiTnoBig cTomMaTonoriYyHoro NpucTpoto Ana otononimepuaadii cnig yrpumysaTtu

AKomora 6avkye Ta BepTUKabHO A0 NOBEPXHi KomnosuTa. AKLLo

boTononimepusadii nignArae 3Ha4Ha NOBEPXHA KOMMO3UTa, TO PEKOMEHA0BaHO

PO3AINNTU L0 AINAHKY Ha Kinbka 30H Ta (h0TOMoMiMepmn3yBaTut KOXKHY 30HY

OKpEeMo.

Mepepn 3acTocyBaHHAM LibOro BUPOOY 03HAMOMUTUCA 3 yMOBaMU ANA 3aTBEPAiHHA

nacTu, nepernAHyBLUX Yac poTononimepuaadii, BKazaHuin y il iHCTpyKuUii ana

3aCTOCYBaHHA.

w

&

3. Monepea>keHHA 3i 36epiraHHA
1. Bupi6 mae 6yt BUKOPUCTaHWI [0 AATU 3aKiHYEHHA TEPMIHY MPUAATHOCTI,
BKas3aHiil Ha ynakoBLi.

2. 36epiratun BUpI6 i WKany BiATIHKIB Npu Temnepatypi 2—25°C/36—77°F, Konn BOHW He
BMKOPUCTOBYIOTHCA.

. AKwWwo BMPI6 36epiratoTb y XONOAUNIBHUKY, MOro Cif, 3anvWwaTt Npu KiMHaTHIn

Temnepatypi 6inbLu HiXX Ha 15 min (XB) KOXHOro pasy nepef BUKOPUCTaHHAM. AKLLO

LibOro He pobuTy, Lie MoXke 06yMOBUTM MOLLKOAXKEHHA Wnprua abo Kancynu.

36epirati BUpI6 i WKkany BiATIHKIB Bif BUCOKOI TemMnepaTypu Ta npAMOro

COHAYHOrO CBITNA.

. MNicnA no3yBaHHA NAcTV AKOMOra WBW/LE LWiTbHO 3aKPUTW LWMPUL, KOBMAYKOM,
W06 3anobirtTi 3aTBepAiHHIO MaTepiany nia BNIMBOM OTOYYKOYOro CBiTNa Ta
noTpansIAHHIO CTOPOHHIX PEYOBMH BCEpeanHy npuua.

. 36epiraTi BUPI6 y HANe>XXHOMY MICLLi, LOCTYN A0 AKOro MaloTb NMLIE NPaKTUKYoi
cTomaTonoru.
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VI. CAICTEMA BIATIHKIB TA CKJTAAOBI

1. BigTiHkn
CLEAFIL MAJESTY ES-2 / Knipcbin MagyecTi IEC-2 mae HacTynHi 18 BiaTiHKIB
Classic / Knaccik, 14 sigTiHkis Premium / Mpemiym, 4 BiaTiHkn Translucent /
Hanisnpo3sopwuii Ta 4 BiaTiHkm Universal / YHiBepcanbHui:

1) Classic / Knaccik: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAB6,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium / Mpemiym

-Enamel / Emans: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, AAE

-Dentin / OeHTuHHmiA: XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent / Hanisnpo3opwii: Clear / Mposopwii, Amber / BypwtuHosuia, Blue /

Cuin, Gray / Cipwia

4) Universal / YHiBepcanbhuii: U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D T1a A4D ABnAoTb co60t0 OnNakoBi BiATiHKK.

Onuc BiATIHKIB

BiaTiHkK 3rpynosaHi BiANOBIAHO [0 «ACKPaBOCTI/ HACUYEHOCTi» Ta
PEKOMEH0BAHOr0 METOly HaHECEHHS.

BiaTtinku Classic / Knaccik po3pobneHi anAa 04HOWApOBOro HAHECEHHA, a BiATIHKN
Premium / MNpemiym po3pobneHi AnA ABOLIAPOBOro MeToAY HaHECEHHA.
MoepHaHHA BiaTiHKIB Premium / Mpemiym A Bignosigae 3 BiaTiHkam wkanu Classic
/ Knaccik (VITA classical A1-D4 / BITA knaccikan A1-D4).

Tabnuua 1 Buncoka <+—— AcKpaBsicTb /HacU4eHiCTe —— n3bka
MeTon Karteropia —

HaHeCeHHA BIATIHKY BiariHok

gﬁ:‘i:;’,ap Classic / Knaccik ||XW| W |B1|A1|B2|D2|A2|c1|c2|A3|D3|B3 |a35|Ba |3 |Ad|Ca

Enamel /

Teowaposuii | Premium /| Emans XWEWE(  ATE A2E A3E A3.5E A4E

BiATIHOK Mpemiym | Dentin / lxwolwol A1D A2D . s s

[MPUMITKA]

BiaTtiHku Translucent / Hanisnpo3opuii MOXyTb BUKOPUCTOBYBATUCA ANA TOYHOI
inavBinyanisauii pectaspadii. KA6 Mae HaHWX4y ACKpaBiCTb cepeq, BiATIHKIB
Classic / Knaccik.



BinTiHku Universal / YHiBepcanbHuii po3pobeHi Takum YMHOM, LLO BOHU
OXOMNJIIOIOTb YCi KNnacu Kapio3HMX NMOPOXHUH 3 BiATiIHKaMKX BiANOBIAHO A0 Tabnuui
2.

« 3amiHnTn npomixkok Dentin / AeHTUHHWIA BignoBigHMM BiaTiHKOM Dentin /
[eHTuHHWIA, a npomixok Enamel / Emanb —BignosigHym BiaTiHkom Enamel /
Emansb.

Tabnuua 2 3. TexHika chapbyBaHHA Universal / YHiBepcanbHuii (cuctema Universal /
- BiariHoK VYHiBepcanbHuii)
Kareropia |~ ° O6paTh HanbnMXK4y «ACKPaBICTb/HACUYEHICTb» Yy BKNaaui 3 6 BapiaHTiB WwKanm
BinTiHky | 2P w A1 A2 A3 A35 Ad BlaTiHKIE
MOpOXHAH (XW) (81,B2) | (D2,C1) | (C2,D3) | (B3,B4) | (C3,C4) :

! u* « BignosiaHo po Tabnuui 2 06epiTkb BiANOBIAHY NacTy cepep BiATiHKIB Universal /

Il (Universal / YHisepcankHuii) YHiBepcanbHWii 3aieXHO Bif KNacy Kapio3HOi MOPOXHUHU.
pmversal/ ) I uw

(Universal U ~ [MPUMITKA]
v i White / yHiég”(':‘;e;EsL;'gchéii » yHiBLU’(‘:';iLi%D?;;’H - O6upaiiTe nacty UW (HaiiBuliie 3HAYEHHA B Liiii CUCTEM), AKLLO 3a
v ”'Begfj;?"””” P v P BULLE3rafiaHMM Crnoco6oM ANA Kapio3HWX NOPOXHUH Knacis | abo Il o6paHo

3pasok konbopy W/XW, i AKLLO BiAHOBNEHHA BMMarae BUCOKOI HACUYeHOCTi

* BukopucTtosyiite nacty UW ana 3y6a, konip AKoro BudHaveHuii Ak W/XW, AKLLO BiIHOB/IEHHA BUMarae .
6in0ro Konbopy/BUCOKOrO 3HAYEHHA.

BWCOKOI HACUYEHOCTi 6iNoro KoMbopy/BUCOKOrO 3HAYEHHA.

A. CtaHpapTHa npoueaypa | (nokasaHHA fo 3actocysaHHA [1]-[3])
[1] Mpawmi pecTaspadii AnA BCiX knaciB NOPOXXHWH (POHTaNbHKX Ta 6OKOBMX 3y6iB.
[2] Mpawmi BiHipw.
[3] KopekLuia nonoxeHHs Ta chopmu 3yba (Hanpuknag, 3akpuTTa giactemu,
PeTeHUINHNA 3y6 TOLLO).

2. Cknaposi
[vB. BMICT NakoBaHHA Ha 30BHILLUHLOMY MaKOBaHHI.
+ CLEAFIL MAJESTY ES-2 / Knipcin MapxecTi IEC-2
+ lLLikana BigTiHKiB (Yci BiATiHKM OKpiM BiaTiHKIB Universal / YHiBepcanbHuii);
* KOMNaKTHa LWKana BiaTiHKiB (BiaTiHkM Classic / Knaccik, 3a BuHATKOM KAB).

A-1. Bu3HayeHHA BiATIHKY
OuncTnTy 3y6 Nemsoto Ta BOAOIO, WO6 BUAANMTK 3abapBieHHA, NoTiM obpaTtu
BiANOBIAHWNIA BIATIHOK 3riAHO 3 BYLLE HaBEAEHUM NYHKTOM «Bu3HavyeHHA BiATIHKY
Ta TexHika ectaBpalLlii».

3. KomnoHeHTH
CunaHisoBaHuii HanosHioBay 3 6apieoro ckna (30-80%);/
OpraHi4yHnii HarnoBHIOBaY NonepeaHLo NoniMepusosaHnii (< 40%);/
6iccheHon-A-gurniunomnnvetakpunat (Bis-GMA) (5-15%);/
riapoPo6HUIA apomMaTUYHWA aumeTakpunart (5-15%);/
[iokena KpemHito konoigHuin cunaHosuii (1-5%);/
FopocobHnin anicbaTnyHuin gumetakpunat (1-5%);/
dl-kamdpopoxiHoH (< 0,1%).

A-2. |30nAUiA Ta KOHTPOMb BOMOroCTi
VHuKaTu KoHTamiHaLii 06pobntoBaHoi AiNAHKN CnMHo abo KpoB'to AnA
[OCATHEHHA ONTMMaNbHUX pe3ynbTaTiB. PEKOMEH0BAHO 3aCTOCYBaHHA
Kodhepaamy Ana niaTpuMaHHA 3yba YACTUM | CyXuM.

OpvHWLi B oiyXKax — % Macu.

A-3. MNpenapyBaHHA MOPOXXHUHU
Bupanutu Becb 3apaXkeHuii AEHTUH Ta NpenapyBaTh NOPOXKHUHY CTaHAAPTHUM
MeTOLOM.

[MPUMITKA]
3aranbHa KifnbKicTb HanoBHIOBaYa cknagae npubnunsHo 78 % Bar., BKoYaum
40 % 06. HeOpraHiYHOro HarmoBHIOBaYa.
Po3Mmip YacTok HeopraHi4HMX HaNnoBHIOBaYiB KONMBAETbCA B AianasoHi Big 0,37
pm (Mkm) o 1,5 ym (MKm).

A-4. 3axucT nynbnu
KoxHY hakTn4Hy abo MOXIIMBY AiNAHKY OrOSIEHHA MYbN MOXHA NOKPUTH
CUMbHO B'AXKYYMM MaTepianom 3 KasbLito rigpokcmay abo iHWnM nokasaHnm
maTepianom. [Ina 3axvcTy nynbnv He BUKOPUCTOBYBaTW MaTepianu, Wo MiCTATb
©eBreHon.

VII. TPOLEAYPA KJTIHIYHOIO 3ACTOCYBAHHA
Bu3HaueHHA BiATIHKY Ta TeXHiKa pecTaspauii

3o6paxkeHHA BIATIHKY y Wwkani BiaTiHKiB: BiaTiHku Classic / Knaccik, 3a BUHATKOM
KAB, 3rpynoBaHi 3a BklaaKaMu BiATiHKIB, AK 306paXXeHo HUXKYe B NMyHKTax
«TexHika 0fHOLWAapoBOro BiATIHKY» Ta «TexHika ABOLWAapOBOro BiATIHKY».
BinTiHku Translucent / Hanisnposopwuii, Premium Enamel / MNpemiym Emans,
Premium Dentin / Mpemiym [JeHTuHHWIA Ta KAB 3rpynoBaHi y BKnaakax, No3Ha4eHnx
T, E-1, E-2, D-1 Ta D-2.

A-5. Obpobka noepxHi 3yba Ta 60HANHM
O6pobky nosepxHi 3yba Ta 6OHAUHT CNif NPOBOAUTYM 3rifHO 3 IHCTPYKLUiEo AnA
3aCTOCYBaHHA BUKOPUCTOBYBAHOI CUCTEMU BOHOVHTY.

A-6. BupasnioBaHHA nacTn
6-1. Syringe / LLnpuvu: BuaaBut HeobXiaHy KinbKicTb NacTu 3 Wwnpuua Ha

. . . . nNNacTuHy ANA 3MillyBaHHA, NOBISILHO NOBEPTAaOYM PYHKY 3a FOANHHUKOBOIO

1. TexHika ogHoLWAapoBoro BiATiHKY (cuctema Classic / Knaccik) CTPINKOIO.

Kpox 1: 6-2. Kancyna PLT: BctaHoBuTu Kancyny PLT B emHicTb fo3aTopa Ta BUAABUTH
OGpatn HaRGnmKy nacTy B NOPOXHWUHY BiAMNOBIAHO [0 iHCTPYKLUii AN1A 3aCTOCyBaHHA fo3aTopa.
«ACKPAaBICTb/HACWYEHICTb» Y
BK/aaui 3 6 BapiaHTiB Wwkam [VBATA]

BIATIHKB. o Ay WA2y A3 d35/ Al BuKOpMCTOBYBATW 403aTOP 3 NOBINbHUM a60 NOCTIMHUM HaTUCKOM. He

[noknaaaTty HaaMipHOi cunu. YTunisysaTu Kancysy nicnA 3acToCyBaHHA.

D-2
>
4

. BHeceHHa Ta choTononimepunaania CLEAFIL MAJESTY ES-2 / Knipcin MapyecTi

N IEC-2

= 7-1. BHeceHHs Teky4oro abo onakoBoro komnoauta (Hanpvknag, CLEARFIL ST
,j-“_, OPAQUER / PecTaBpauiiiHuin koMno3nTHuiA matepian Knipcin CT onakep
- (nani no Tekcty — Knipcpin CT onakep)) B AKOCTi NepLIOro MpoLlapky

u CLEARFIL m’[g"’ ES-2 MOPOXXHMHM BUKOHYETLCA 3a 6aXKaHHAM. Y BMNaaKy MOro 3acTocyBaHHA

3BEpPHyTUCA A0 BiANOBIAHOI IHCTPYKLi ANA 3aCTOCYBaHHA.
7-2. BHecTu 06paHuii BIOTIHOK NacTy B MOPOXHUHY Ta NoniMepn3yBsaTtu 3a
[I0NOMOroK CTOMATOSOrYHOro choTononiMepusaTopa. 3anexHo Bif, rMMGUHN
Kpok 2: nonimepuaadii Mmoxxe 6yTn HeobXiaHMM NPOBOAMTY NOMIMEpPM3aLlito noeTanHo.
ButArHyTi obpany BKnaaky 3 yTpumyBsada Ta 06paTii BiAMOBIAHNI BIATIHOK. 3BepHyTMCA [0 Tabnmui 3 CMBBISHOLIEHHAM MiX YacoM noniMepuaadii Ta
Hanpuknag, Akwo Bu o6panu Bknaaky A2, MoxHa obpatu BiaTiHok D2, A2 abo FAMBMHOIO NoMiMepU3aLli 3a AONOMOrO0 [KEPEN BUANMOrO CBITNA.
C1, AK NokasaHo HuX4e.

Kuraray Noritake Dental Inc.

Tabnuua 3: CniBBiAHOLIEHHA Mi>Xk YacoM nonimepu3adii Ta rmbuHoto nonimepusadii

g D2/A2/C1 LA Pi3HUX TUNIB OXkepen ceiTna.

BiaTiHok Ta rnubuHa nonimepusadii

— ==

XW,W,A1,A2,A3,A3.5

: Fp— : : i Clear / Mpo3opwii ,B2,B3, X KA6
2. Texwika ABOLIAPOBOTO BIATIHKY (CvcTema Premium / Mpemiyw) (Lﬂgi”;zzlecﬂi 2:1;:) nommﬁf,‘aam‘,» Amber/sy;?mwgem 052:25,?::3%2403 Wﬁ)?vso A3D
O6paTn HabIVXKYy Gray / Cipuii XWE,WE,A1E,A2E | A1D,A2D | A3.5D
«ACKPaBICTb/HACUYEHICTb» Y Blue / Cumiit A3E,A3.5E,AE uw A4D
BKNaAUi 3 6 BapiaHTiB WKanm U.uLub
BiATIHKIB. [4nA 3y6iB, AKi cBITAIiLi BUCOKO iHTEHCUBHUI Gl i
3a BigTIHOK «W», BUTArHyTU W Al A2 A3 A5 A4 caitnonion BLUE LED" n03-5's (0)

P “ (noHag 1500 mW/cm? (MBT/cm?))
BKNaAKy BigTiHKY “XW”

Cuiiin ceiTnogion cepeaHLoi
iHTeHcuBHocTi BLUE LED* 10s(c)

(1100-1400 mW/cm? (MBT/cm?)) 3.0 mm 20mm 15mm 1.0mm

(mm) (Mm) (M) (M)

CwHili ceiTnoAion HM3bKOI
iHTeHcmBHocTi BLUE LED* 20's (c)
(800-1000 mW/cm? (MBT/cM?))

E-2 D-1 D-2

Bucoko iHTeHcuBHa
ranoreHosa namna 10s(c)
(noHap 800 mW/cm? (MBT/cm?))

E-1

CLEARAIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.
EcheKkTUBHWIA AianasoH [OBXMHU XBUIb AN1A KOXXHOMO CTOMATONOrN4YHOro (hoTonoNiMepusaLliiHoro NpyucTpoio
noBuHeH cknagatut 400-515 nm (Hm).

* MikoBe 3HAYEHHA CNEKTPY BUNPOMiHIOBaHHA: 450-480 nm (HM).

+ O6paTu BignosigHi nacTy BiATiHKIB Premium / Mpemiym (Enamel / Emans/Dentin /
[eHTVHHWI) BianoBiaHO Ao Tabnumui 1.
Hanpwvknap, Akwo obpaHo Bknaaky A1, Toai obpatu BiaTiHkn ATE Ta A1D.



A-8. DiHiwHa 06pobka
[MpoBecTn KOHTYpyBaHHA pecTaBpaLii Ta KopeKLito oK/o3ii 3a 4ONOMOroo
TOHKOrO SIMasHoro 6opy. MonipyBaTyi CUNIKOHOBMM rofoBKamm abo
nonipysanbHUMV AUCKaMu 3BUYANHUM METOAOM.

B. CtaHpgapTHa npouepypa Il (nokasaHHA fo 3acTtocyBaHHA [4])
[4] InTpaopanbHe BiGHOBNEHHA Po3naMaHnx pecTaspauin.

B-1. BusHaueHHA BiATIHKY
3acTocyBaTu Ty X camy npoLeaypy, LWo onucaHa B nyHKTi A-1.

B-2. MNMpenapysaHHA (hpakTypoBaHmX NOBEPXOHb
3a noTpebu, CKOCUTU KparioBi AiNAHKN 3a [JOMOMOroio arMasHoro
nonipyBanbHOro iIHCTPYMeHTY. MoTiM BUKOHATH npoLeaypy 06pobku noBepxHi
DOiNAHKN PO3NIOMY B 3a/I€XHOCTI Bifl MaTepiany noBepxHi (Hanpuknag,
MeTan-oKCUAHOI Kepamiku, Kepamiky Ha OCHOBI ioKCMAY LIMPKOHItOo, KOMMNO3uTa,
meTany abo 3y6a) 3rigHo 3 IHCTPYKLie ANnA 3aCTOCYyBaHHA aareanBy, CUIaHOBOMO
anpeTy abo afareavBHOro npaimMepy AnA MeTanis.

B-3. O6pobka nosepxHi 3y6a Ta 60HANHT
3acTocyBaTy Ty X camy NpoLieaypy, LWo onucaHa B nyHKTi A-5.

B-4. BupasnioBaHHA nactu
3acTocyBaTu Ty X camy NpoLeaypy, Lo onucaHa B nyHKTi A-6.

B-5. BHeceHHA Ta choTononimepuaauia CLEARFIL MAJESTY ES-2 / Knipcin

MapxecTi [EC-2

5-1. BHeceHHnA onakosoro komnoauta (Hanpvknaa, CLEARFIL ST OPAQUER /
Knipchin CT onakep) B AKOCTi NepLIOro NpoLLapKy Ha po3naMaHy noBepxHo
BUKOHYETbCA 3a 6a)kaHHAM. Y BUNaAKy Oro 3acTOCYyBaHHA 3BEPHYTUCA A0
BiANOBIAHOI IHCTPYKLUIi ANA 3aCTOCYBaHHA.

5-2. BHecTn o6paHuii BiATIHOK NacTy Ha po3namaHy NoBEepXHIO Ta
noniMepm3yBaTi 3a JONOMOrol CTOMaTooriyHoro hotononiMepuaaropa.
3anexHo Big, rMMbuHy nonimepu3aadii Moxxe 6yTn HeobXigAHM NPOBOANTY
noniMepm3adito noeTanHo. 3BepHyTuCA [0 Tabnuui B NyHKTi A-7, Wwo6
nepesipnTy CRiBBIAHOLIEHHA MK 4acoM noniMepusadii Ta rambuHoro
noniMepm3aLlii 3a AONOMOrolo Axepen BUAMMOro ceitna.

B-

(2]

. QiHilwHa obpobka
3acTocyBaTu Ty X camy npoLeaypy, LWo onucaHa B nyHKTi A-8.

[TAPAHTIA]
Kuraray Noritake Dental Inc. / Kypapay Hopitake [leHTan IHK. 3aMiHUTb 6y ab-AKuiA
BUPI6, AKWIN 06rpyHTOBaHO BUABKBCA AedekTHUM. Kuraray Noritake Dental Inc. /
Kypapay HopiTtake [eHTan IHK. He Hece BiAnoBiAanbHOCTI 3a 6yab-AKi NpAMi, HernpAMi
abo ocobnusi 36UTKK, abo BTpaTH, AKI BUHMKAIOTb Y pedynbTaTi 3acTocyBaHHA abo
HEMOXMBOCTI BUKOPUCTAHHA LMX BUPOGiB. MNepen BUKOPUCTAHHAM KOpUCTyBaY
MNOBWHEH NepeBipuUTH NPUAATHICTL BUPOOY [0 3aCTOCYBaHHA BiANOBIAHO A0
nocTaBNeHNX 3aBAaHb i Hece BCi MOB'A3aHi i3 UMM pyU3nKK Ta BiANOBIAaNbHICTb.

[MPUMITKA]

* VY pasi BUHMKHEHHA Cepro3HOro iHUMAEHTY BHAC/ILOK 3aCTOCYBaHHA LbOro BUpoby
Heob6XiAHO NOoBiAOMUTM BUPOBHMKA Yepes BiAnosigHoro iMnopTtepa B €C, a Takox
KOHTPOJIbHO-HArNAA0BUI OpraH KpaiHu, B AKIiN NpoXuBae KopUCTyBad / nawjieHT.

» AKTyanbHa Bepcia 3BiTy npo 6e3neky Ta KniHiuyHy edekTnBHicTb (SSCP) gocTynHa B
€Bponeiicekii 6asi gaHux megnyHnx Bupobis (EUDAMED) 3a agpecoto
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[MPUMITKA]
«CLEARFIL», «CLEARFIL MAJESTY>» Ta «CLEARFIL ST» € 3apeecTpoBaHUMu
TOpro.esibHUMK Mapkamu abo ToproBenbHUMM Mapkamu komnadii KURARAY CO.,
LTD. / KYPAPAY Ko., NTA.
«VITA classical A1-D4» € ToprosenbHoto Mapkoto VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &
Co. KG. / BITA 3axHabpik Eity. Peiitep MmbiEY & Ko. KT

Kypapay Hopitake [eHtan IHK.

1621 Cakaasy, Kypauwiki, Okaama, 710-0801 AnoHiA
Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama, 710-0801 Japan

Cn T30B «AEHOH OEHTAJ>»

VkpaiHa, 79019, m. JTbBiB, npocnekT YopHoBona 45A, kopnyc 5,
Ten. +38097 960 65 27

EnekTtpoHHa nowrTa: info@denondental.com

YnoBHOoBa)xeHU NpeAcTaBHUK B YKpaiHi: l

UA.TR.116

006 1563R238R-UK 2026-04-01
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CLEARFIL WAJESTY ES-2
E

36°F

. SISSEJUHATUS
CLEARFIL MAJESTY ES-2 on valguskoévastuv réntgenkontrastne
restauratsioonimaterjal, mis tagab sobiva varvitooni, head poleerimisomadused ja
suureparased flusikalised omadused, olles ideaalne nii esi- kui tagahammaste
restauratsioonideks. Toode on optimaalse viskoossusega, tagades lihtsa kasitsemise ja
paigaldamise. Toode on pakitud kas traditsioonilistesse siistaldesse véi eelpaigaldatud
otsakutega (PLT, pre-loaded tip) mahutitesse.
CLEARFIL MAJESTY ES-2 toonisuunise ainulaadne heledusel/killastusel pohinev
tooni méaramise siisteem pakub esteetiliselt korgetasemeliste restauratsioonide
tegemise jaoks Uhe tooni (Classic) ja kahe tooni (Premium) kihilist kasutamist.
Universal-toonid hdlmavad koiki Classic- ja Premium-toone, kusjuures sustalde/PLT-de
arv on piiratud ja soltub kaviteedi klassist. Toote réntgenkontrastsus on suurem kui 1
mm alumiiniumil voi sellega vordne ja ISO 4049 jargi klassifitseeritakse toode 1. ttlpi ja
2. klassi (1. rihma) materjaliks.
Selle toote uldine kliiniline eelis on hamba funktsionaalsuse taastamine jargmiste
NAIDUSTUSTE korral.

. NAIDUSTUSED
CLEARFIL MAJESTY ES-2 on ette nahtud kasutamiseks jargmiste restauratsioonide
puhul:
[1] esi- ja tagahammaste kdikide kaviteediklasside otsesed restauratsioonid;
[2] otsesed vineerid;
[3] hamba asendi ja kuju korrigeerimine (nt hammaste vahe, kdabushamba jmt
korrigeerimine);
[4] purunenud restauratsioonide suuddnesisene parandamine.

1. VASTUNAIDUSTUSED &
Patsiendid, kes on metakrilaadi monomeeride suhtes Glitundlikud.
Patsiendid, kellel esineb teadaolevalt toote méne koostisosa suhtes ulitundlikkust.

IV. KOKKUSOBIMATUS A
Arge kasutage pulbi kaitseks ega ajutiseks sulgemiseks eugenooli sisaldavaid
materjale, sest eugenool voib kdvastumisprotsessi pikendada.

V. ETTEVAATUSABINOUD A
1. Ohutusega seotud ettevaatusabinéud

. See toode sisaldab aineid, mis vdivad pdhjustada allergilisi reaktsioone. Hoiduge
selle toote kasutamisest patsientidel, kellel on tuvastatud allergia metakrilaadi
monomeeride voi teiste koostisosade suhtes.
Kui patsiendil ilmneb dlitundlikkusreaktsioon, nagu 166ve, ekseem, pdletikunéhud,
haavandid, turse, sligelus voi tundetus, Iopetage selle toote kasutamine ja péérduge
arsti poole.
Selleks et valtida tlitundlikkust, mis voib ilmneda metakrilaadi monomeeride voi
muude koostisosadega kokkupuutumisel, kandke kindaid ja jargige muid kohaseid
kaitsemeetmeid.
Jélgige, et toode ei puutuks kokku nahaga ega satuks silma. Pritsmete eest
kaitsmiseks katke patsiendi silmad enne toote kasutamist kateréatiga.
. Juhul kui toode puutub kokku inimkudedega, tuleb toimida jargmiselt.
<Kui toode satub silma>

Loputage silma kohe rohke veega ja pidage ndu arstiga.
<Kui toode satub nahale v6i suu limaskestale>

Pihkige see piirkond kohe alkoholiga niisutatud vatikuuli voi marlilapi abil puhtaks

ja loputage rohke veega.
Jalgige, et patsient ei neelaks toodet kogemata alla.
Syringe: ristsaastumise &rahoidmiseks véltige sama pasta kasutamist eri
patsientidel. Valjutage pasta enne kasutamist segamisalusele. Arge proovige seda
véljutada otse sustlast patsiendi hambale.
PLT: ainult Uhekordseks kasutamiseks. Ristsaastumise véltimiseks ei tohi seda
otsakut kasutada korduvalt. Visake see pérast kasutamist dra ja desinfitseerige
jaotur vastavalt jaoturi kasutusjuhendile.
PLT: Enne pasta manustamist suuédnes soovitatakse vaike kogus pastat valjutada
komposiidi jaoturi abil segamisalusele. Esialgse véljutamise ajal késitsege jaoturit
kiiresti, et kontrollida, ega PLT-otsak ei tule kasutamise ajal lahti. Kulunud voi rikkis
komposiidi jaotur vdib pdhjustada PLT lahtitulekut ja suu6dnde kukkumist, tekitades
vigastuse voi juhusliku allaneelamise ohu. Jaoturit peab liigse kulumise suhtes
regulaarselt kontrollima.
10. Toote kdrvaldamine toimub infektsioonide valtimiseks meditsiiniliste jaatmete

kaitlemise pdhimétete kohaselt.
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2. Ettevaatusabinéud késit: isel ja toétlemisel

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Toodet ei tohi kasutada tihelgi muul kui jaotises [Il. NAIDUSTUSED] kirjeldatud
otstarbel.

2. Seda toodet tohivad kasutada Uiksnes hambaravispetsialistid.

3. Kasutage pulbi Iahedal paiknevates kaviteetides voi kogemata avatud pulbi korral
kattepreparaati.

4. Kasutage saastumise valtimiseks ja niiskuskontrolliks kofferdami.

. Arge kasutage toodet koos teiste komposiitmaterjalidega. Materjalide segamine vib

muuta toote fllsikalisi omadusi, sealhulgas ka halvendada eeldatavaid omadusi.

Pasta tuleb parast sstlast voi otsakust véljutamist kohe ara kasutada. Kui pasta

jaab parast valjutamist ja enne kasutamist seisma, tuleb see katta

valgustokkeplaadiga.

. PLT kasutamisel vajutage jaoturile aeglase ja thtlase survega. Uleméaarase j6u

kasutamine ei ole vajalik.

o

I
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8. Toonisuunise kasutamisel jargige ristsaastumise ennetamiseks alltoodud
ettevaatusabindusid.
« Sllje ja verega saastumise valtimiseks katke kogu toonisuunis téielikult ihekordse
plastikkattega (nt polietileenkotikesega).
+ Enne ja parast kasutamist desinfitseerige see, plhkides see korralikult lle alkoholis
niisutatud marlilapiga.

[Poliimerisatsioonilamp]

. Arge vaadake otse valgusallikasse. Soovitatav on kanda kaitseprille.

. Valguse vahene intensiivsus pdhjustab halva kinnitumise. Kontrollige lambi
kasutusaega ja polumerisatsioonilambi véljutusava saastumise suhtes.
Polumerisatsioonilampi soovitatakse sobivate ajavahemike tagant kontrollida
asjakohase fotomeetriga.

. Polumerisatsioonilambi valguse valjutusava tuleks hoida t66deldavale vaigupinnale

nii l&hedal ja nii vertikaalselt nagu véimalik. Suure t66deldava pinna

polimerisatsiooni korral on moéttekas jagada see ala mitmeks osaks ja
poliimeriseerida iga osa eraldi.

Enne toote kasutamist tuleb tle kontrollida pasta kdvastumiseks vajalikud tingimused

ja silmas pidada kasutusjuhendis mérgitud polimerisatsiooniaegu.

N =
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3. Ettevaatusabinéud séilitamisel

1. Tarvitage toode ara enne pakendil mérgitud kolblikkusaja méddumist.

2. Kasutusvélisel ajal tuleb toodet ja toonisuunist hoida temperatuuril 2-25 °C / 36-77 °F.

3. Kui séilitate toodet kulmikus, tuleb seda enne iga kasutuskorda hoida vahemalt 15

minutit toatemperatuuril. Vastasel juhul voivad sistal voi otsak puruneda.

Toodet ja toonisuunist tuleb kaitsta adrmusliku kuumuse ja otsese péikesevalguse

eest.

. Péarast pasta valjutamist tuleb sustal vdimalikult kiiresti tihedalt korgiga sulgeda, et
valtida materjali kdvastumist imbritseva valguse téttu ning takistada vodrainete
sattumist siistlasse.

. Toodet tuleb hoolikalt séilitada ja seda tohivad kasutada Uiksnes volitatud
hambaarstid ja hambatehnikud.
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VI. TOONIDE SUSTEEM JA KOMPONENDID

1. Toonid
CLEARFIL MAJESTY ES-2 on saadaval jargnevates toonides: 18 Classic-tooni, 14
Premium-tooni, 4 Translucent-tooni ja 4 Universal-tooni.

1) Classic: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAB,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, AAdE

- Dentiin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal: U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D ja A4D on labipaistmatud toonid.

Tooni Kirjeldus

Toonid on slstematiseeritud heleduse/kiillastuse ja soovitusliku kihtide
pealekandmise meetodi jérgi.

Classic-toonid on vélja té6tatud Uihe tooni kasutamiseks kihtidena ja
Premium-toonid on valja toétatud kahe tooni kasutamiseks kihtidena. Premium
A-toonide kombinatsioon hélmab 3 Classic (VITA classical A1-D4)-tooni.

Tabel 1 Suur =—  heledus / kiillastus —— > vaike
Kobutammice Tooni L
kategooria oon
meetod
Uks toon Classic xw|w |81 ‘A1 ‘BZ D2‘A2‘C1 CZ‘A:B‘DS B3 ‘AS.S‘B4 C3‘A4‘C4
Enamel |[\WE[WE|  A1E A2E ASE A35E AE
Kaks tooni Premium
Dentin |[xwpwp|  A1D A2D A3D A3.5D A4D
[MARKUS]

Translucent-toone (labipaistvad toonid) voib kasutada restauratsiooni vaga
tapseks tooni jargi sobitamiseks. KA6 heledus on Classic-toonidest vaikseim.

Universal-toonid on toétatud vélja nii, et nad katavad koik kaviteedi klassid
varvidega nii nagu tabelis 2 toodud.

Tabel 2
Toon
Tooni Kaviteedi
kategooria | klassid w Al A2 A3 A3.5 A4
(XwW) (B1, B2) (D2,C1) | (C2,D3) (B3, B4) (C3, C4)
| U
1] (Universal)
Universal n
uw
i uL uD
Ve universalLighy (Universal Dark)
\

* Kasutage pastat UW hamba jaoks, mille varviks on maaratud W/XW, kui restauratsioon vajab suurt
heledust/korget naitajat.

2. Komponendid
Pakendis olevate esemete kohta saate teavet vélispakendi sildilt.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
« Toonisuunis (Kdik toonid, vélja arvatud Universal-toonid)
« Lihike toonisuunis (Classic-toonid, v.a KA6)

3. Koostisained
Silaanitud baariumklaastaiteaine (30-80%)/
Eelpolimeriseeritud orgaaniline taiteaine (< 40%)/
Bisfenool A diglitsidulimetakriilaat (Bis-GMA) (5-15%)/
Hudrofoobne aromaatne dimetakrilaat (5-15%)/
Silaniseeritud ja kolloidne ranimuld (1-5%)/
Hudrofoobne alifaatne dimetakrilaat (1-5%)/



dl-kamperkinoon (< 0,1%)
Sulgudes toodud thikud on massi-%.

[MARKUS]
Téaiteaine koguhulk on umbes 78 mahuprotsenti, sealhulgas anorgaanilist taiteainet
40 mahuprotsenti.
Anorgaaniliste taiteainete osakeste suurus on 0,37—1,5 um.

VII. KLIINILISED PROTSEDUURID
Tooni valimine ja restauratsioonitehnika
Tooni esitlemine toonisuunises: Classic-toonid, v.a KA8, paiknevad toonivaliku
kaartidel, nagu kirjeldatakse allpool I6ikudes ,Uhe tooni tehnika“ ja ,Kahe tooni
tehnika“.
Translucent-, Premium Enamel-, Premium Dentin- ja KA6-toonid paiknevad kaartidel
tahistega T, E-1, E-2, D-1 ja D-2.

1. Uhe tooni tehnika (Classic-siisteem)
1. samm
Valige sobivaima
heleduse/kiillastusega kaart
toonisuunise kuuelt néhtavalt

W Al A2 A3 A35 A4

kaardilt.

<

[a}

&

W

s CLEARFIL MAJESTY ES-2
Kuraray Noritake Dental Inc.

2. samm

Tommake valitud kaart hoidikust vélja ja valige vastav toon.
Naiteks, kui on on valitud kaart A2, saab valida toonid D2, A2 v6i C1, nagu allpool
naidatud.

g D2/A2/C1
— e
. Kahe tooni tehnika (Premium-susteem)
Valige sobivaima
heleduse/kiillastusega kaart
toonisuunise kuuelt néhtavalt
kaardilt. W-toonist heledamate

hammaste korral tdommake valja
kaart XW-tooni valikuks.

n

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Valige tabelist 1 vélja toonide Premium (Enamel/Dentin) vastavad pastad.
Naiteks, kui valisite A1 kaardi, siis valige toonid A1E ja A1D.

+ Asendage Dentin ruum vastava Dentin tooniga ja Enamel ruum vastava Enamel
tooniga.

w

. Universal-toonitehnika (Universal-siisteem)
Valige sobivaima heleduse/killastusega kaart toonisuunise kuuelt nahtavalt
kaardilt.

+ Valige tabelist 2 vélja Universal-toonide vastav pasta soltuvalt kaviteedi klassist.

[MARKUS]
Valige pasta UW (k6rgeim naitaja selles slisteemis), kui eelnevalt nimetatud
meetodi jérgi valiti | voi Il klassi kaviteedi jaoks varvimuster W/XW ning kui
restauratsioon vajab suurt heledust/korget naitajat.

A. Standardprotseduur | (ndidustused [1] kuni [3])
[1] Esi- ja tagahammaste koikide kaviteediklasside otsesed restauratsioonid
[2] Otsesed vineerid
[3] Hamba asendi ja kuju korrigeerimine (nt hammaste vahe, kddbushamba jmt
korrigeerimine)

A-1. Tooni valimine
Puhastage hammas pimsskivi ja veega pinnal olevate plekkide eemaldamiseks,
seejarel valige sobiv toon, jargides 16igus ,Tooni valimine ja restauratsioonitehnika“
toodud juhiseid.

A-2. Eraldamine ja niiskuskontroll
Optimaalse tulemuse saavutamiseks vaéltige ravitava piirkonna saastumist siilje voi
verega. Hamba puhta ja kuivana hoidmiseks soovitatakse kasutada kofferdami.

A-3. Kaviteedi prepareerimine
Eemaldage kogu kahjustatud dentiin ja prepareerige kaviteet tavaparasel viisil.

A-4. Pulbi kaitsmine
Taielikult voi peaaegu paljastunud pulp tuleb katta kdvastuva
kaltsiumhudroksiidmaterjaliga. Arge kasutage pulbi kaitseks eugenooli sisaldavaid
materjale.

A-5. Hambapinna té6tlemine ja sidustamine
Hambapinna toétlemine ja sidustamine peab toimuma I&htuvalt kasutatava
sidustussusteemi kasutusjuhendist.

A-6. Pasta valjutamine
6-1. Syringe: valjutage vajalik kogus pastat siistlast segamisalusele, pddrates
kéepidet aeglaselt paripaeva.
6-2. PLT: Pange toote PLT-otsak jaoturi silindrisse ja véljutage pasta kaviteeti
vastavalt jaoturi kasutusjuhendile.

[ETTEVAATUST] .
Vajutage jaoturile aeglase ja Uihtlase survega. Uleméaérase jou kasutamine
ei ole vajalik. Visake otsak parast kasutamist &ra.

A-7. CLEARFIL MAJESTY ES-2 paigaldamine ja valguskévastamine

7-1. Vajadusel voib esmase kihina kaviteeti viia voolavat komposiitvaiku voi
labipaistmatut vaiku (nt CLEARFIL ST OPAQUER). Kohandamisel lugege
kasutusjuhendit.

7-2. Kandke valitud tooniga pasta kaviteeti ja valguskdvastage
polimerisatsioonilambiga. Séltuvalt kdvastamissiigavusest vdib osutada
vajalikuks kihtide kaupa kovastamine. Vaadake jargnevas tabelis &ra toodud
kdvastumise aja ja kdvastumise sligavuse suhet ndhtava valgusega
kovastamisel.

Tabel 3. Kdvastumise aja ja kdvastumise sligavuse séltuvus valgusallika liigist.

Toon ja kévastamissligavus
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Valgusallika liik Kovastumisaeg| ~ Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(valguse intensiivsus) Amber C1,C2,C3,02,D3 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E | A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
Suure intensiivsusega SININE Kaks korda
LED-valgus* (tile 1500 mW/cm?) 3vdi5s
M&6duka intensiivsusega SININE 10s
LED-valgus* (1100-1400 mW/cm?)
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
Véikese intensiivsusega SININE 20s
LED-valgus* (800—1000 mW/cm?)
Suure intensiivsusega 10s
halogeenlamp (tle 800 mW/cm?)

Iga polimerisatsioonilambi efektiivne lainepikkus peab jadma vahemikku 400-515 nm.
* Emissioonispektri tipp: 450-480 nm.

A-8. Viimistlemine
Vormige restauratsioon ja korrigeerige oklusioon peene teemantpuuriga. Poleerige
tavapérasel viisil silikoonkummist otsaku voi poleerimiskettaga.

B. Standardprotseduur Il (ndidustused [4])
[4] Purunenud restauratsioonide suuddnesisene parandamine

B-1. Tooni valimine
Kasutage sama protseduuri, mida on kirjeldatud 16igus A-1.

B-2. Purunenud pindade prepareerimine
Vajadusel téddelge teemandist poleerimispuuri abil prepareeritavale pinnale
kaldservad. Seejérel jargige purunenud piirkonna pinna tddtlusprotseduure,
lahtudes konkreetse pinnamaterjali (nt metallioksiid-keraamiline, ranimullaphine
keraamika, komposiitmaterjal, metall v6i mdlemad) sidustamise, silaaniga
Uhendusainete kasutamise ja metalli kinnituspraimeri kasutusjuhenditest.

B-3. Hambapinna td6tlemine ja sidustamine
Kasutage sama protseduuri, mida on kirjeldatud 16igus A-5.

B-4. Pasta véljutamine
Kasutage sama protseduuri, mida on kirjeldatud 16igus A-6.

B-5. CLEARFIL MAJESTY ES-2 paigaldamine ja valguskdvastamine

5-1. Vajadusel voib esmase kihina purunenud pinnale viia labipaistmatut vaiku (nt
CLEARFIL ST OPAQUER). Kohandamisel lugege kasutusjuhendit.

5-2. Kandke valitud tooniga pasta purunenud pinnale ja valguskdvastage
poltimerisatsioonilambiga. Séltuvalt kdvastamisstigavusest voib osutada
vajalikuks kihtide kaupa kovastamine. Loigust A-7 leiate valguskdvastamiseks
kuluva aja ja kdvastumissiigavuse vahelise suhte nahtava valguse allika
korral.

B-6. Viimistlemine
Kasutage sama protseduuri, mida on kirjeldatud Idigus A-8.

[GARANTII]
Kuraray Noritake Dental Inc. asendab kdik defektseks tunnistatud tooted. Kuraray
Noritake Dental Inc. ei vastuta toodete kasutamisest voi kasutamise
mittevbimalikkusest johtuva kaudse, otsese voi erakordse kahjumi voi kahju eest. Toote
kasutaja peab enne toodete kasutamist kontrollima nende sobivust kavandatud
otstarbel kasutamiseks ja vastutab kdigi sellega seotud riskide eest.

[MARKUS]
« Kui selle tootega seoses esineb méni oluline vahejuhtum, teatage sellest tootjale ELi
maaletooja kaudu ja selle riigi reguleerivatele asutustele, kus kasutaja/patsient elab.
- Ohutuse ja Kliinilise toimivuse kokkuvote (Summary of Safety and Clinical
Performance — SSCP) on saadaval Euroopa meditsiinisesadmete andmebaasis
(EUDAMED) veebisaidil https://ec.europa.eu/tools/eudamed.
Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV



[MARKUS]
LCLEARFIL®, ,CLEARFIL MAJESTY* ja ,CLEARFIL ST on ettevtte KURARAY CO.,
LTD registreeritud kaubamargid voi kaubamaérgid.
,VITA classical A1-D4“ on ettevétte VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
kaubamark.

006 1563R238R-ET 2026-04-01



LATVIESU | LIETOSANAS INSTRUKCIJA

CLEARFIL MAJESTY ES-2
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. IEVADS
CLEARFIL MAJESTY ES-2 ir ar gaismu cietinams, rentgenstarus necaurlaidigs,
restauracijas materials, kas nodrosina precizu krasu saskano$anu, augstu puléjamibas
pakapi un lieliskas fizikalas Tpasibas, kas to padara par idealu produktu gan
priek§&jam, gan sanu restauracijam. Tas ir formuléts ar optimalu viskozitati, kas
nodro$ina vieglu apstradi un uzklasanu. Tas ir iepakots tradicionalas §lirces vai iepriek$
uzpildTtos uzgalos (PLT).
Uz “gaiSuma pakapi / vértibu” balstTta unikala tonu nonemsanas sistéma, ko piedava
CLEARFIL MAJESTY ES-2 tonu skala, nodro$ina vientonu (Classic) un divtonu
(Premium) tonu nonemsanu augstas estétikas pakapes restauracijam. Visas Universal
krasas satur visas Classic krasas un Premium krasas ar ierobeZotu §|iru/PLT skaitu
atkarTba no kavitates klases. Ta rentgenstaru necaurlaidiba ir vienada ar vai lielaka par
1 mm bieza alumTnija rentgenstaru necaurlaidTbu; un, saskana ar standartu ISO 4049,
tas ir klasificéts ka 1. tipa vai 2. klases (1. grupas) materials.
ST produkta visparajs kiTniskais ieguvums ir atjaunot zobu funkcijas sekojo$am
INDIKACIJAS LIETOSANAL.

. INDIKACIJAS LIETOSANAI
CLEARFIL MAJESTY ES-2 ir indicéta izmantosanai talak noraditajos gadijumos.
[1] TieSas restauracijas visam kavitasu kategorijam prieksejiem un sanu zobiem
[2] TieSie venTri
[3] Zoba pozicijas un formas korigésana (piem., diastémas slég$ana, izmainitas formas
zobs utt.)
[4] Saltzu$u restauraciju intraorala labo$ana

1ll. KONTRINDIKACIJAS A
Pacientiem ar zinamu paaugstinatu jutibu pret metakrilata monomériem.
Pacienti, par kuriem ir zinams, ka péc kontakta ar kadu no produkta satura vielam ir
alergiska reakcija.

w. nesaperisas /1N
Pulpas aizsardzibai vai pagaidu plombésanai neizmantojiet eigenolu saturoSus
materialus, jo eigenols var paléninat cietéSanas procesu.

V. PIESARDZIBAS PASAKUMI A
1. Drosibas pasakumi
. Sis produkts satur vielas, kas var izraisTt alergiskas reakcijas. Produktu nav
ieteicams lietot pacientiem ar zinamu paaugstinatu jattbu pret metakrilata
monomériem vai citam sastavdalam.
Ja pacientam rodas paaugstinatas jutibas reakcijas, piem., izsitumi, ekzéma,
iekaisuma pazimes, ¢ilas, pietikums, nieze vai nejutigums, partrauciet produkta
lietoSanu un konsultéjieties ar arstu.
Lai novérstu paaugstinatas jutibas reakciju rasanas risku, ko var izraisTt saskare ar
metakrilata monomeériem vai citam sastavdalam, valkajiet cimdus vai veiciet citus
piemérotus dro$ibas pasakumus.
leverojiet piesardzibu, lai noverstu produkta saskari ar adu vai iek|laSanu acTs. Pirms
produkta lietoSanas parklajiet pacienta acis ar dvieli, lai aizsargatu tas pret
iz§|akstito materialu.
Ja ir radusies produkta saskare ar cilvéka kermena audiem, veiciet talak noraditos
pasakumus.
<Ja produkts iek|ast acTs>
Nekavéjoties izskalojiet acis ar lielu daudzumu tdens un konsult&jieties ar arstu.
<Ja produkts nonak saskaré ar adu vai mutes glotadu>
Nekavéjoties noslaukiet skarto vietu ar spirta samitrinatu vates tamponu vai marli
un péc tam skalojiet ar lielu daudzumu tdens.
levérojiet piesardzibu, lai novérstu risku, ka pacients nejausi norij produktu.
S[irce: lai novérstu krustenisko kontaminaciju, nelietojiet vienu un to pasu pastu
dazadiem pacientiem. Pirms lietoSanas pastu izspiediet uz sajauk$anas plaksnes.
Neméginiet pastu no §lirces ievadtt tiesi pacienta zoba.
PLT: tikai vienreizé&jai lietoSanai. Neizmantojiet atkartoti, lai novérstu krustenisko
kontaminaciju. Péc lietoSanas uzgali izmetiet un sterilizéjiet dozatoru, ievérojot ta
lietoSanas instrukcijas noteikto.
PLT uzgalis: pirms pastas izmantoSanas mutes dobuma, ar kompozita dozatoru
nelielu pastas daudzumu ir ieteicams uzspiest uz sajaukSanas plaksnes. Sakotnéjas
izspieSanas laika ar dozatoru rikojieties atri, lai novérstu PLT uzgala nokriSanu.
Nolietota vai bojata kompozita dozatora dé| PLT uzgalis var atdalities no dozatora
un iekrist mutes dobuma, radot ievainojuma vai uzgala nori$anas risku. Dozators ir
regulari japarbauda, lai konstatétu parmeérigu nolietojumu.
10. Lai izvairttos no infekcijam, produkts ir pienactgi jalikvide ka medicTniskie atkritumi.
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2. Ar lietoSanu un apstradi saistitie piesardzibas pasakumi

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

1. Produktu drkst lietot tikai sadala [Il. INDIKACIJAS LIETOSANAI] noradTttajiem
mérkiem.

2. So produktu drTkst izmantot tikai sertificéti zobarstniecTbas specialisti.

3. Kavitatém pulpas tuvuma vai nejaudas pulpas atseg$anas gadijuma izmantojiet

pulpas parklasanas aizsargmaterialu.

Lai novérstu piesarnojumu un nodro$inatu mitruma kontroli, izmantojiet gumijas

starpliku.

Neizmantojiet produktu kopa ar citiem kompozitmaterialiem. Materialu sajauk$ana

var izraistt fizikalo Tpa$ibu izmainas, iespéjams, sagaidito TpasTbu pazeminasanos.

. Péc izspieSanas no $lirces pasta ir jaizmanto nekavéjoties. Ja pastu neizmanto

uzreiz, ta japarklaj ar gaismu blok&josu plaksni.

PLT uzgala izmanto$anas gadijuma dozatoru spiediet Ieni un vienmerigi. Parmériga

spéka izmanto$ana nav nepiecieSama.

»

o
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8. Izmantojot tonu skalu, krusteniskas kontaminacijas novérsanai ievérojiet turpmakos
piesardzibas pasakumus.
+ Lai noverstu kontaminaciju ar siekalam vai asinim, visu tonu skalu nosedziet ar
vienreizlietojamu aizsegu (piem., polietilena maisinu).
+ Tonu skalu pirms un péc lietoSanas dezinficgjiet, noslaukot to ar spirta samércéetu
absorbéjosu vati.

[Polimerizacijas ierice]

1. Neskatieties tieSi gaismas avota. leteicams izmantot aizsargbrilles.

2. Zema gaismas intensitate rada sliktu adhéziju. Parbaudiet spuldzes ekspluatacijas
laiku un to, vai polimerizacijas ierices uzgalis nav piesarnots. Polimerizacijas ierices
gaismas intensitati ir ieteicams regulari parbaudTt, izmantojot piemérotu gaismas
intensitates novérté$anas ierici.

. Polimerizacijas ierices gaismas izejas atvere jatur iesp&jami tuvu un vertikala

stavoklT pret svekus saturo$a materiala virsmu. Ja plasa sveku virsma ir jacietina ar

gaismu, o virsmu ir ieteicams sadalTt dalas, katru no dalam cietinasanas gaismas
iedarbibai paklaujot atseviski.

Pirms produkta lietoSanas parbaudiet, kadi apstakli ir nepiecieS8ami pastas

cietinasanai ar gaismu, iepazistoties ar $ajas instrukcijas noradTtajiem gaismas

iedarbiba notiekosas cietéSanas laikiem.

w

&

3. Ar uzglabasanu saistrtie piesardzibas pasakumi

1. Produkts ir jaizmanto ITdz deriguma terminam, kas noradits uz iepakojuma.

2. Ja produktu un tonu skala nelieto, tie ir jauzglaba 2-25 °C/36-77 °F temperatira.

3. Ja produktu uzglaba ledusskapT, pirms lietoSanas tas vismaz 15 minQtes ir jaatstaj
istabas temperatara. ST noradfjuma neievérosana var novest pie §lirces un uzgala
bojajuma.

4. Produktu un tonu skalu nedrikst paklaut parmériga siltuma vai tieSas saules
gaismas iedarbibai.

5. Péc pastas izspieSanas uzlieciet §lircei vacinu iespé&jami atri, lai novérstu materiala
sacietéSanu apkartgjas gaismas ietekmé un sveskermenu ieklusanu $lirce.

6. Produkts ir jauzglaba piemérota vieta, kur tam var piek|at tikai sertificéti zobarsti.

VI. TONU SISTEMA UN KOMPONENTI
1. Toni
CLEARFIL MAJESTY ES-2 ir pieejams 18 dazados Classic tonos, 14 dazados
Premium tonos, 4 Translucent tonos un 4 Universal tonos:

1) Classic: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAB6,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4dE

- Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal: U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D un A4D ir necaurspidigi toni.

Tona apraksts

Toni ir sakartoti atbilsto$i to “gaiSumam / vértibai” un ieteiktajai slanu veidoSanas metodei.
Classic toni ir paredzeéti vientona slanu metodei, bet Premium toni ir paredzéti
divtonu slanu metodei. Premium A tonu kombinacija aptver 3 Classic (VITA classical
A1-D4) tonus.

Tabula 1 Augsts <—— GaiSums/ Vértiba ——— Zema
Slanu Tona .
metode kategorija Tonis
Vientona Classic XW|W |B1 ‘A1 ‘ B2|D2 ‘ A2 ‘01 c2 ‘A3 ‘ D3|B3 ‘A&S‘ B4|C3 ‘ A4 ‘04
Enamel || XWE |WE| AlE A2E A3E A3.5E A4E
Divtonu Premium
Dentin || XWDWD| A1D A2D A3D A3.5D A4D
[PIEZIME]

Translucent tonus var izmantot, lai restauracijai pieskirtu smalkas raksturiezimes.
KABG ir viszemakas gaiSuma pakapes Classic tonis.

Universal krasas ir ta izstradatas, ka tas nodrosina ar krasam visas kavitasu klases
saskana ar 2. tabulu.

Tabula 2
Tonis
Tona  |Kavita
kategorija klases w Al A2 A3 A3.5 A4
(XW) (B1, B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3,C4)
| u*
M (Universal)
Universal 1l
uw
- uL ub
v (Uvrv;]lﬁsal (Universal Light) (Universal Dark)
Vv

* Ja restauracijai ir nepiecieSsama augsta baltuma pakape/augsta vértiba, izmantojiet UW pastu ar W/ XW
krasai paredzétajam zobam.

2. Komponenti
lepakojuma ieklautas vienTbas skatiet uz aréja iepakojuma.
+ CLEARFIL MAJESTY ES-2
« Tonu skala (Ar daZiem iznémumiem visas krasas ir Universal krasas)
+ Kompakta tonu skala (Classic toni, iznemot KA6)

3. Sastavdalas
Silanizeta barija stikla pildviela (30-80%)/
leprieks polimerizéta organiska pildviela (< 40%)/
Bisfenols A diglicidilmetakrilats (Bis-GMA) (5-15%)/
Hidrofobais aromatiskais dimetakrilats (5-15%)/
Silanizétais koloidalais silicijs (1-5%)/
Hidrofobs alifatiskais dimetakrilats (1-5%)/
dl-kamparhinons (< 0,1%)




Mérvienibas iekavas ir masas %.

[PIEZIME]
Kopéjais pildvielas daudzums ir apm. 78 masa s%, t.sk. neorganiska pildviela 40
tilp. %.
Neorganisko pildvielu dalinu izmérs ir no 0,37 um Iidz 1,5 um.

VII. KLINISKAS PROCEDURAS
Tona nonemsana un restauracijas tehnika
Tonu attéloSana tonu skala: Classic toni, iznemot KAB, ir sakartoti pa tona
nonemsanas paraugiem, ka turpmak aprakstits sadalas “Vientona tehnika” un
“Divtonu tehnika”.
Translucent, Premium Enamel, Premium Dentin un KAG ir toni, kas ir sakartoti pa
tonu paraugiem, kas ir apziméti ar T, E-1, E-2, D-1 un D-2.

1. Vientona tehnika (Classic system)

1. darbiba:
Izvélieties vislTdzigakas “gaiSuma
pakapes / vértibas” paraugu no 6 W Al A2 A3 A35 A4
redzamajiem paraugu variantiem ’
tonu skala.
N
[a}
&
o
i
w CLEARFIL MAJESTY ES-2
Kuraray Noritake Dental Inc.
.
2. darbiba:

Izvelciet izveléto paraugu no turétaja un izvelieties atbilstoSo toni.
Pieméram, ja ir izvéléts paraugs A2, ir iespéja izvéléties toni D2, A2 vai C1, ka
redzams zemak.

D2/A2/C1

g
e =
2. Divtonu tehnika (Premium system)
Izvélieties vislidzigakas “gaiSuma
pakapes / vértibas” paraugu no 6
redzamajiem paraugu variantiem WAl A2 A3 M35 A4
tonu skala. Tiem zobiem, kas ir
gaisaki par toni “W”, izvelciet
paraugu “XW” tona nonems$anai.

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Saskana ar 1. tabulu izvélieties Premium krasai atbilstoSo pastu (Enamel/Dentin).
Pieméram, ja ir izvéléts paraugs A1, izvélieties 'tonus A1E un A1D.

« Aizstajiet Dentin vietu ar attiecigo Dentin toni, un Enamel vietu ar attiecigo
Enamel toni.

3. Universal krasu tehnika (Universal sistéma)
Izvélieties vislidzigakas ,gaiSuma pakapes / vértibas” paraugu no 6 redzamajiem
paraugu variantiem tonu skala.

+ Saskana ar 2. tabulu un atkarTba no kavitates klases izvélieties Universal krasai
atbilstoSo pastu.

[PIEZIME]
Ja iepriek$ minétajai metodei | vai Il klases kavitatem ir izvéléts W/XW krasu
modelis un ja restauracijai ir nepiecieSama augsta baltuma pakape/augsta
Vertiba, izvélieties UW pastu (augstaka $Ts sistémas vértiba).

A. | standarta procedura (sadalas “Indikacijas lietoSanai” [1]-[3] punkts)
[1] TieSas restauracijas visam kavitasu kategorijam priek$&jiem un sanu zobiem
[2] TieSie venTri
[3] Zoba pozicijas un formas korigé$ana (piem., diastémas slég$ana, izmainTtas
formas zobs utt.)

A-1. Tona nonem$ana
Virsmas traipu nonems$anai, notiriet zobu ar pumeku un adeni, péc tam izvélieties
attiectgo toni, ievérojot iepriek$ aprakstito “Tona nonemsanas un restauracijas
tehniku”.

A-

N

. Izolacija un mitruma kontrole
Lai nodrosinatu optimalu rezultatu sasnieg$anu, noveérsiet apstradajamas vietas
piesarnoSanu ar siekalam vai asinim. Lai nodrosinatu zoba tTribu un sausumu, ir
ieteicams izmantot gumijas starpliku.

A-3. Kavitates sagatavoSana
Nonemiet visu inficéto dentinu un veiciet kavitatei parasto sagatavo$anu.

A-4. Pulpas aizsardziba

Jebkuru eso$u pulpu vai pulpas tuvuma eso$u atsegumu var parklat ar saciet&josu

kalcija hidroksTtda materialu vai citu noradTttu materialu. Neizmantojiet eigenolu
saturosus materialus pulpas aizsardzibai.

A-5. Zobu virsmas apstrade un sasaiste
Zobu virsmas apstrade un sasaiste ir javeic, ieverojot izmantotas saisti$anas
sistémas lietoSanas instrukcija noteikto.

A-6. Pastas izspieSana
6-1. Syringe: Izspiediet no $lirces nepiecieSamo pastas daudzumu uz sajaukSanas
plaksnes, rokturi leni pagrieZot pulkstena raditaja kustibas virziena.
6-2. PLT uzgalis: PLT uzgali savienojiet ar dozatora cilindru, un iespiediet pastu
kavitaté, ieverojot dozatora lietoSanas instrukcijas noteikto.

[UZMANITBU!]
Dozatoru spiediet Iéni un vienmérigi. Parmériga speka izmanto$ana nav
nepiecieSama. Uzgali péc lietoSanas izmetiet.

A-7. CLEARFIL MAJESTY ES-2 uzklasana un cietinasana ar gaismu

7-1. Ka sakotnéju slani kavitaté péc izvéles var izmantot plastoSos
kompozitsvekus vai necaurspidigos svekus (piem., CLEARFIL ST
OPAQUER). To darot, ievérojiet to lietoSanas instrukcijas noteikto.

7-2. leklajiet izveletas krasas materialu kavitaté un cietiniet ar gaismu, pielietojot
polimerizacijas ierTci. Nemot véra cietéSanas dzijumu, var bat nepiecieSsama
inkrementala cietinasana. Lai noteiktu attiectbu starp cietéSanas laiku un ar
redzamas gaismas avotu veiktas cietinaSanas dzilumu, skat. turpmakaja
tabula noradrto.

Tabula 3: AttiecTba starp cietéSanas laiku un cietéSanas dzilumu attiecigajam gaismas
avota tipam.

Tonis un cietéSanas dzilums

XW,W,A1,A2,A3,A3.5

Gaismas avota tips Cietésanas Clear B1,82,B3,B4 A4,C4 KA6
(Gaismas intensitate) laiks Amber C1,62,C3,02,03 WD, XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
ZILAS GA_ISMA_S_QIODE Divas reizes
ar augstu intensitati* 3vai5s
(Vairak neka 1500 mW/cm?)
ZILAS GAISMAS DIODE
ar vidéju intensitati* 10s
(1100-1400 mW/cm?)
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm

ZILAS GAISMAS DIODE
ar zemu intensitati* 20s
(800-1000 mW/cm?)

Halogénlampa ar augstu
intensitati 10s
(vairak par 800 mW/cm?)

Katras polimerizacijas ierices faktiskajam vilna garuma diapazonam ir jabat 400 - 515 nm.
* Emisijas spektra maksimums: 450 - 480 nm.

A-8. Pécapstrade
Konturéjiet restauraciju un pielagojiet sakodienu, izmantojot instrumentu ar smalku
dimanta galu. Pulgjiet, izmantojot instrumentus ar silikona gumijas galu vai
pulésanas disku, ka parasti.

B. Il standarta procedira (sadalas “Indikacijas lietoSanai” [4] punkts)
[4] Saltzus$u restauraciju intraorala labosana

B-1. Tona nonemsana
Veiciet to paSu proceduru, kas aprakstita sadala “A-1”.

B-2. Saltzusu virsmu sagatavosana
Ja nepiecieSams, malu noslipiniet ar dimanta puléSanas frézi. Péc tam rikojieties
saskana ar salauztas zonas virsmas apstrades proceddram, kas izmantojamas
attiectgajam virsmas materialam (piem., metala okstda keramikai, silicija bazes
keramikai, kompozTitam, metalam vai zobam), ievérojot sasaistes, silana saistvielu
vai metala sasaistes praimera lieto$anas instrukcijas noteikto.

B-3. Zobu virsmas apstrade un sasaiste
Veiciet to paSu proceduru, kas aprakstTta sadala “A-5".

B-4. Pastas izspieSana
Veiciet to paSu proceduru, kas aprakstTta sadala “A-6”.

B-5. CLEARFIL MAJESTY ES-2 uzklasana un cietinaana ar gaismu

5-1. K& sakotnéju slani uz salauztajam virsmam péc izvéles var izmantot
necaurspTdigos svekus (piem., CLEARFIL ST OPAQUER). To darot, ievérojiet
to lieto$anas instrukcijas noteikto.

5-2. leklajiet izveleta tona pastu bojatajas virsmas, un tad cietiniet ar gaismu,
izmantojot polimerizacijas ierici. Nemot vera cietéSanas dzilumu, var bat
nepiecieSama inkrementala cietinaana. Lai noteiktu attiectbu starp
cietéSanas laiku un ar redzamas gaismas avotu panaktas cieteéSanas dzilumu,
skat. sadalu “A-7”.

B-6. Pécapstrade
Veiciet to paSu proceduru, kas aprakstita sadala “A-8”.

[GARANTIJA]
Uznémums Kuraray Noritake Dental Inc. aizvieto visus produktus, kas ir izradTjusies
bojati. Uzneémums Kuraray Noritake Dental Inc. neatbild par tieSiem, netieSiem vai
Tpasiem zaudéjumiem vai bojajumiem, kas radusies saistiba ar $o produktu uzklasanu
vai izmantoSanu, vai arT nespéjas tos izmantot. Pirms produktu izmanto$anas lietotajam
ir japarbauda to piemerotiba planotajam izmanto$anas merkim, un lietotajs uznemas
visus ar tiem saistitos riskus un atbildibu.

[PIEZIME]
+ Ja notiek nopietns ar §o produktu saistams incidents, zinojiet par to razotajam ar ES
importétaja starpniecibu un lietotaja/pacienta dzivesvietas valsts uzraudzibas
iestadém.



+ Drosuma un kiTniskas veiktspéjas kopsavilkumu (Summary of Safety and Clinical
Performance — SSCP) var izgat no Eiropas Medicinisko ieri¢u datubazes (European
Database on Medical Devices — EUDAMED) vietné
https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[PIEZIME]
LCLEARFIL”, ,CLEARFIL MAJESTY” un ,CLEARFIL ST” ir registrétas pretu zimes vai
uznémuma KURARAY CO., LTD pre¢u zimes.
,VITA classical A1-D4” ir uznémuma VITA Zahnfabrik H pre¢u zime. Rauter GmbH &
Co. KG.
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LIETUVISKAI| NAUDOJIMO INSTRUKCIJA @

CLEARFIL WAJESTY ES-2
E

36°F

I. VADAS
LCLEARFIL MAJESTY ES-2“ yra kietinama 8viesa, rentgenokontrastiska restauraciné
medziaga, pasizyminti tiksliu spalvy sutapimu, labai geru poliravimusi ir puikiomis
fizikinémis savybémis, todél labai gerai tinka ir priekiniams, ir kriminiams dantims
restauruoti. Ji sukurtas optimalaus klampumo, uztikrinancio lengva naudojimg ir déjima.
Ji supakuota tradiciniuose SvirkStuose arba parengtuose antgaliuose (PLT).
Unikali ,8viesumu / verte* pagrjsta ,CLEARFIL MAJESTY ES-2“ atspalviy vadovo
atspalviy kodavimo sistema suteikia galimybe formuoti ir paprasto (,Classic”), ir dvigubo
(,Premium®) atspalviy sluoksniavimo sluoksniy atspalvius, iSgaunant labai estetiskas
restauracijas. ,Universal” atspalviai apima visus ,Classic* ir ,Premium* atspalvius su
ribotu Svirksty / PLT skai€iumi, priklausomai nuo ertmés klasés. Jos
rentgenokontrastiSkumas yra lygus arba didesnis nei 1 mm aliuminio ir jis ISO 4049 yra
klasifikuojama kaip 1 tipo ir 2 klasés (1 grupés) medziaga.
Bendroji Sio gaminio klinikiné nauda yra atkurti danties funkcijg laikantis NAUDOJIMO
INDIKACIJY.

. NAUDOJIMO INDIKACIJOS
LCLEARFIL MAJESTY ES-2“ indikuota tokioms atkuriamosioms taikmenoms:
[1] Tiesiogineé visy klasiy ertmiy restauracija priekiniuose ir kriminiuose dantyse
[2] Tiesioginiai venyrai
[3] Danty padéties ir danties kontarro korekcija (pvz., Svarplés uzdarymas, mikrodanty
korekcija ir pan.)
[4] SulbZusiy restauracijy taisymas burnoje

Ill. KONTRAINDIKACIJOS A
Pacientai, kuriems pries tai pasireiské per didelis jautrumas metakrilaty monomerams.
Pacientai, kurie zinomai yra alergiski sudétinei produkto medziagai.

IV. NESUDERINAMUMAS A
Pulpai apsaugoti arba laikinam hermetizavimui nenaudokite medziagy, kuriy sudétyje
yra eugenolio, nes dél eugenolio gali sulététi kietéjimo procesas.

V. ATSARGUMO PRIEMONES A
1. Saugos nurodymai
1. Sio produkto sudétyje yra medziagy, galingiy sukelti alerginiy reakcijy. Nenaudokite

produkto, jei yra Zinomas paciento didelis jautrumas metakrilato monomerams arba
kitiems komponentams.
Jei pacientui atsirasty per didelio jautrumo reakcijos, pvz., bérimas, egzema,
uzdegiminiai reiSkiniai, paliniai, patinimai, nieztéjimas arba tirpimas, nebenaudokite
produkto ir pasikonsultuokite su gydytoju.
Mavékite pirstinémis arba imkités kity atitinkamy apsaugos priemoniy, kad
iSvengtuméte padidéjusio jautrumo atsiradimo, kurj gali sukelti saglytis su metakrilato
monomerais arba kitais komponentais.
Saugokités, kad produkto nepatekty ant odos arba j akis. Prie$ naudodami produkta,
uzdenkite paciento akis ranksluosciu, kad apsaugotuméte nuo tiskaly.
Jei produktas susilie¢ia su Zmogaus audiniais, reikia imtis Siy priemoniy:
<Jei produkto pateko j akj.>

AKj tuoj pat praplaukite dideliu kiekiu vandens ir pasikonsultuokite su gydytoju.
<Jei produkto pateko ant odos arba burnos gleivinés.>

Tuoj pat nusluostykite sritj alkoholiu sudrékintu vatos tamponu arba marle ir

nuskalaukite dideliu kiekiu vandens.
Bukite atsargus ir pasirapinkite, kad pacientas nety¢ia nepraryty produkto.
,Syringe“: kad bty iSvengta kryzminio uzkrétimo, stenkités nenaudoti tos pacios
pastos keliems pacientams. Prie$ naudodami iSspauskite pastos ant maiSymo
plokstelés. Nebandykite j$virksti jos ant paciento danties tiesiai i§ Svirksto.
PLT: vienkartinio naudojimo. Nenaudokite antgalio pakartotinai, kad iSvengtuméte
kryZzminio uzters§imo. Po naudojimo jj iSmeskite, o dalytuva sterilizuokite,
vadovaudamiesi jo naudojimo instrukcija.
PLT: prie$ dozuojant pastg burnoje rekomenduojama nedidelj pastos kiekj kompozito
dalytuvu iSspausti ant maiSymo plokstelés. Pradékite dozavima, truputj spustelédami
dalytuva, kad jsitikintuméte, jog PLT tikrai neiSkirs. Jei kompozito dalytuvas sugedes
arba veikia netinkamai, PLT gali atsikabinti ir jkristi j burng ir taip suzeisti arba bati
netycia nurytas. Dalytuva reikia reguliariai tikrinti, ar jis per stipriai nesideévi.
10. Salinkite &j produkta kaip medicinines atliekas, kad idvengtuméte infekcijos.
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2. Atsargumo priemonés naudojant ir apdorojant

[CLEARFIL MAJESTY ES-2]

. Produktg leidziama naudoti tik skyriuje [Il. NAUDOJIMO INDIKACIJOS] jvardytais

naudojimo atvejais.

Sj produkta gali naudoti tik odontologijos specialistai.

Salia pulpos esandioje ertméje arba atvejais, kai pulpa netydia atidengiama,

naudokite pulpos padengimo medziaga.

4. Svarumui ir sausumui uztikrinti naudokite koferdama.

Nenaudokite produkto kartu su kitomis kompozitinémis medziagomis. Medziagoms

susimaiSius gali pasikeisti fizikinés savybés ir galimai sumazéti laukiamos savybés.

I8spaudus i$ Svirkto arba antgalio, pastg reikia sunaudoti kuo grei¢iau. Jei prie§

naudojant pastg tenka palaikyti, jg reikia uzdengti Sviesg uzstojancia plokstele.

Naudodami PLT, spauskite dalytuvg létai, tolygiu spaudimu. Daug jégos naudoti

nereikia.

Kad iSvengtuméte kryZzminio uztersimo, naudodami atspalviy vadovg laikykités toliau

nurodyty atsargumo priemoniy.

« Uzdenkite visg atspalviy vadova vienkartiniu apdangalu (pvz., polietileniniu
mai$eliu), kad jis neuzsitersty seilémis ir krauju.

« Prie$ ir po naudojimo dezinfekuokite, kruops$¢iai nuvalydami jj sugerianciu vatos
tamponu, suvilgytu alkoholiu.
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[Polimerizacijos prietaisas]

. Neziarékite j Sviesos $altinj. Rekomenduojama uzsidéti apsauginius akinius.

. Dél mazo $viesos intensyvumo blogéja sukibimas. Patikrinkite lempos naudojimo
trukme ir odontologinio Sviesolaidzio galo $varg. Rekomenduojama nurodytais laiko
intervalais tikrinti kietinimo Sviesos intensyvuma atitinkamu fotometru.
Polimerizacijos prietaiso $viesos anga turi bati laikoma vertikaliai ir kuo ar¢iau
cemento pavirSiaus. Jei reikia polimerizuoti didelj cemento pavir$iy, patariama
suskirstyti sritj j kelias dalis ir kiekvieng dalj polimerizuoti atskirai.

Prie$ naudodami produktg patikrinkite, kokios salygos reikalingos pastai sukietéti,
pasiziarédami Sioje naudojimo instrukcijoje nurodytg kietinimo Sviesa laika.
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3. Atsargumo priemonés sandéliuojant

. Sunaudokite produktg iki nurodytos ant pakuotés tinkamumo naudoti datos.

. Nenaudojama produkta ir atspalviy vadova reikia laikyti 2-25 °C / 36-77 °F
temperataroje.

. Jei produktas laikomas Saldytuve, prie$ naudojant jj reikia ne maziau kaip 15 minuciy
palaikyti kambario temperataroje. To nepadarius, gali sulazti Svirkstas arba antgalis.

4. Produktg ir atspalviy vadova batina saugoti nuo itin didelio karscio ar tiesioginiy
saulés spinduliy.

. ISspaudus pastos, Svirkstg reikia kuo grei€iau tvirtai uzdengti, kad dél aplinkos
Sviesos medziaga nepradéty kietéti ir j SvirkStg nepatekty pasaliniy medziagy.

. Produkta batina laikyti saugioje, tik odontologams pasiekiamoje vietoje.
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VI. ATSPALVIYU SISTEMA IR KOMPONENTAI

1. Atspalviai
LCLEARFIL MAJESTY ES-2“ galima jsigyti toliau nurodyty 18 ,Classic* atspalviy, 14
,Premium*“ atspalviy, 4 ,Translucent” atspalviy ir 4 ,Universal“ atspalviy:

1) ,Classic*: XW, W, A1, A2, A3, A3.5, A4, KAS6,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3

2) Premium

- Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4dE

- Dentin : XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
3) Translucent: Clear, Amber, Blue, Gray
4) Universal: U, UW, UL, UD

*KAB, A3D, A3.5D ir A4D yra matiniai atspalviai.

Atspalvio apibadinimas

Atspalviai iSdestyti pagal jy ,Sviesuma / verte” ir rekomenduojamg sluoksniavimo
metoda.

,Classic* atspalviai yra skirti paprastam atspalvio sluoksniavimui, o ,,Premium*
atspalviai — dvigubo atspalviy sluoksniavimo metodui. ,Premium* A atspalviy
derinys apima 3 ,Classic” (VITA classical A1-D4) atspalvius.

Lentelé 1 Didelé «<——— Sviesumas / verté ——— maza
Sluoksniavimo Atspalvio .

metodas kategorija Atspalvis
Paprastas Classic XW| W [B1|A1|B2|D2|A2|C1|Cc2|A3|D3|B3 |[A35|B4|C3 | A4 |C4
atspalvis
Dvigubas e Enamel |[\WE(WE| ~ A1E A2E AGE A3.5E A4E
atspalvis Dentin |XWD|WD| ~ A1D A2D A3D A3.5D A4D
[PASTABA]

»Translucent” atspalvius galima naudoti subtiliam restauracijos apipavidalinimui.
KA6 yra maziausiai $viesus ,Classic” atspalvis.

LUniversal” atspalviai yra skirti visoms ertmiy klaséms su atspalviais, kaip parodyta

2 lenteléje.
Lentele 2
Atspalvis
Atspalvio Ertmés
kategorija klasé w Al A2 A3 A3.5 A4
(XwW) (B1,B2) (D2, C1) (C2, D3) (B3, B4) (C3, C4)
| U
1] (Universal)
Universal 1
uw
i uL uD
Ve universal Lighy (Universal Dark)
v

*Naudokite UW pastg danciui, kurio nustatytas atspalvis W / XW, jeigu restauracijai reikia didelio $viesumo /
didelés vertés.

2. Komponentai
Pakuotés turinio elementai nurodyti iSorinéje pakuotéje.
+ ,CLEARFIL MAJESTY ES-2¢
« Atspalviy vadovas (Visi atspalviai, iSskyrus ,Universal“ atspalvius)
« Kompaktiskas atspalviy vadovas (,Classic” atspalviai, i§skyrus KAB)

3. Sudedamosios dalys
Silanuotas bario stiklo uzpildas (30-80%)/
Pradétos polimerizacijos organinis uzpildas (< 40%)/
Bisfenolio A diglicidilo metakrilatas (Bis-GMA) (5-15%)/
Hidrofobinis aromatinis dimetakrilatas (5-15%)/
Silanuotas koloidinis kvarcas (1-5%)/
Hidrofobinis alifatinis dimetakrilatas (1-5%)/
dl-kamparchinonas (< 0,1%)

Vienetai skliaustuose yra % masés.

[PASTABA]
Bendras uZpildy kiekis apie 78 sv.%, jskaitant 40 tlr.% neorganiniy uzpildy.
Neorganiniy uzpildy daleliy dydis nuo 0,37 pm iki 1,5 pm.



VII. KLINIKINES PROCEDUROS
Atspalvio parinkimas ir atkuriamasis metodas
Atspalviy pateikimas atspalviy vadove: ,Classic* atspalviai, iSskyrus KA, pateikti
atspalviy parinkimo kortelése ,Paprastas atspalviy metodas” ir ,Dvigubas atspalviy
metodas®, kaip aprasyta toliau.
,Translucent®, ,Premium Enamel, ,Premium Dentin“ ir KA6 atspalviai pateikti
kortelése, pazymeétose su T, E-1, E-2, D-1 ir D-2.

1. Paprastas atspalviy metodas (sistema ,Classic”)
1 veiksmas:

18 6 atspalvio vadove pateikty

atspalviy korteliy parinkite

geriausiai tinkancig ,Sviesumo /

vertés“ kortele.

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

n

veiksmas:

I8imkite pasirinktg kortele i$ laikiklio ir parinkite tinkantj atspalv;.

Pavyzdziui, paémus A2 kortele, galima pasirinkti D2, A2 arba C1 atspalvj, kaip
parodyta toliau.

53 D2/A2/C1

— T
Dvigubas atspalviy metodas (sistema ,Premium*)
18 6 atspalvio vadove pateikty
atspalviy korteliy parinkite
geriausiai tinkancig ,Sviesumo /
vertés“ kortelg. Dantims,
Sviesesniems nei atspalvis ,W*,

pasirinkite ,XW* atspalvio
parinkimo kortele.

n

W Al A2 A3 A35 A4

E-2 D-1 D-2

E-1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

Kuraray Noritake Dental Inc.

+ Pasirinkite atitinkamas ,Premium* atspalviy pastas (Enamel / Dentin), kaip
parodyta 1 lenteléje.Pavyzdziui, paéméte A1 kortele, tada parinkite atspalvius
A1E ir A1D.

+ Uzpildykite Dentin vietg atitinkamu Dentin skirtu atspalviu, o Enamel vietg
—atitinkamu Enamel skirtu atspalviu.

w

. ,Universal“ atspalviy metodas (sistema ,Universal“)
IS 6 atspalvio vadove pateikty atspalviy korteliy parinkite geriausiai tinkancig
LSviesumo / vertés® kortelg.

+ Pasirinkite atitinkamg ,Universal“ atspalviy pasta, atsizvelgdami j ertmés klase,
kaip parodyta 2 lentelgje.

[PASTABA]
Kai pasirenkamas minétos procediros W / XW skirtukas | ar Il klasés ertmés
atvejais, rinkités UW pastg (didzZiausig Sios sistemos verte), jeigu restauracijai
reikalingas didelis Sviesumas / didelé verté.

A. Standartiné procedura I ([1] iki [3] naudojimo indikacijos)
[1] Tiesioginés priekiniy ir kriminiy danty visy klasiy ertmiy restauracijos
[2] Tiesioginés laminatés
[3] Danty padéties ir formos taisymas (pvz., diastemos Salinimas, danty displazijos
koregavimas ir pan.)

A-1. Atspalvio parinkimas
Pemza ir vandeniu nuvalykite nuo danties pavirSiaus démes, o tada parinkite
tinkama atspalvj, kaip aprasyta skirsnyje ,Atspalvio parinkimas ir atkuriamasis
metodas*®.

A-.

N

. Izoliacija ir drégmés kontrolé

Kad pasiektuméte optimaly rezultatg, saugokite, kad apdorojama sritis neuzsitersty

seilémis arba krauju. Kad dantis likty $varus ir sausas, rekomenduojama naudoti
koferdama.

A-3. Ertmés paruo$imas
Pasalinkite visg pazeistg denting ir paruoskite ertme, kaip jprasta.

A-4. Pulpos apsauga

Atvirg pulpa arba netoli pulpos esancias sritis reikia padengti kietai sandarinancia

kalcio hidroksido arba kita tinkama medziaga. Pulpai apsaugoti nenaudokite
medziagy su eugenoliu.

A-5. Danties pavirSiaus apdorojimas ir suriS§imas
Danties paviriy apdoroti ir suristi reikia vadovaujantis naudojamos suri§imo
sistemos naudojimo instrukcija.

A-6. Pastos dozavimas
6-1. ,Syringe“: létai sukdami rankenéle laikrodzio rodyklés kryptimi, ant maiSymo
plokstelés iSspauskite i$ Svirksto reikalingg pastos kiekj.
6-2. PLT: vadovaudamiesi dalytuvo naudojimo instrukcija, jdékite j dalytuvo
balionélj PLT ir i§stumkite pastg j ertme.

[ISPEJIMAS]
Spauskite dalytuvg létai, tolygiu spaudimu. Daug jégos naudoti nereikia.
Panaudotg antgalj iSmeskite.

A-7. ,CLEARFIL MAJESTY ES-2“ uzdéjimas ir kietinimas $viesa

7-1. Kaip pamusalg j ertme galima jdéti sluoksnj takaus dervinio kompozito arba
matinés dervos (pvz., ,CLEARFIL ST OPAQUER"), bet tai nebatina. Jei tai
daroma, vadovaukités atitinkama naudojimo instrukcija.

7-2. Jdékite pasirinkto atspalvio pastg j ertme ir odontologiniu polimerizavimo jtaisu
kietinkite Sviesa. Priklausomai nuo kietinimo gylio, gali reikéti kietinti dalimis.
Kietinimo laiko ir kietinimo matomosios Sviesos $altiniais gylio santykj zr. toliau
pateiktoje lenteléje.

Lentelé 3: kietinimo laiko ir kietinimo atitinkamo tipo Sviesos Saltiniu gylio santykis.

Atspalvis ir kietinimo gylis
XW,W,A1,A2,A3,A3.5
Sviesos 3altinio tipas Kietinimo Clear B1,B2,B3,B4 A4,C4 KA6
(8viesos intensyvumas) laikas Amber C1,C2,C3,02,D3 WD,XWD A3D
Gray XWE,WE,A1E,A2E A1D,A2D A3.5D
Blue A3E,A3.5E,A4E uw A4D
U,UL,UD
Didelio intensyvumo MELYNAS Du kartus po
LED* (Daugiau kaip 1500 mW/cm?)| 3 arba5 s
Vidutinio intensyvumo MELYNAS 10s
LED* (1100-1400 mW/cm?)
3,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm
Mazo intensyvumo MELYNAS 20
LED* (800—-1000 mW/cm?)
Didelio intensyvumo halogeniné 10s
lempa (Daugiau kaip 800 mW/cm?)

Kiekvieno polimerizacijos prietaiso efektyvus bangos ilgio diapazonas turi bati 400-515 nm.
*Emisijos spektro pikas: 450-480 nm

A-8. Apdaila
Konttruokite restauracijg ir koreguokite sgkandj mazu deimantiniu antgaliu.
Poliruokite jprastai silikono gumos antgaliais arba poliravimo diskais.

B. Standartiné procediira Il ([4] naudojimo indikacijos)
[4] Sultzusiy restauracijy taisymas burnoje

B-1. Atspalvio parinkimas
Darykite taip pat, kaip aprasyta punkte ,A-1“

B-2. SulGzusiy pavirsiy paruosimas
Jei reikia, deimantiniu poliravimo graztu suformuokite krasting nuosklemba. Tada
atlikite sulGzusios srities pavirSiaus apdorojimo proceddras, reikalingas pagal
pavirSiaus medziagg (pvz., metalo oksidy keramikai, keramikai silicio pagrindu,
kompozitams, metalui arba danciui), vadovaudamiesi suri$iklio, silany suri§imo
grunto arba metalo suriS§imo grunto naudojimo instrukcija.

B-3. Danties pavir§iaus apdorojimas ir suri§imas
Darykite taip pat, kaip aprasyta punkte ,A-5°.

B-4. Pastos dozavimas
Darykite taip pat, kaip aprasyta punkte ,A-6“.

B-5. ,CLEARFIL MAJESTY ES-2“ uzdéjimas ir kietinimas Sviesa

5-1. Kaip pamusalg ant suldzusio pavirSiaus galima déti sluoksnj matinés dervos
(pvz., ,CLEARFIL ST OPAQUER?), bet tai nebatina. Jei tai daroma,
vadovaukites atitinkama naudojimo instrukcija.

5-2. Uzdékite ant sultzusiy pavirSiy pasirinkto atspalvio pastos ir kietinkite Sviesa
odontologiniu polimerizatoriumi. Priklausomai nuo kietinimo gylio, gali reikéti
kietinti dalimis. Kietinimo laiko ir kietinimo matomosios Sviesos $altiniais gylio
santykj zr. lenteléje skirsnyje ,A-7“.

B-6. Apdaila
Darykite taip pat, kaip aprasyta punkte ,A-8“.

[GARANTIJA]
4Kuraray Noritake Dental Inc.“ pakei¢ia visus produktus su jrodomais trakumais.
4Kuraray Noritake Dental Inc.” neprisiima atsakomybés uz tiesioginius, netiesioginius ir
specialius nuostolius arba Zalg, atsiradusig dél produkty taikymo ar naudojimo
paskirdiai, kuriai jy negalima naudoti. Naudotojas, prie§ naudodamas produktus, privalo
patikrinti ir jsitikinti suplanuotos paskirties tinkamumu, ir tam tenka visos su tuo
susijusios atsakomybés rizikos.

[PASTABA]

- Jvykus rimtam incidentui, kurio prieZastis yra Sis gaminys, apie jj praneskite gamintojui
per ES importuotojg ir Salies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacientas, prieziaros
institucijomis.

- Saugos ir klinikiniy savybiy informacijos santraukg galima rasti Europos medicinos
priemoniy duomeny bazéje (EUDAMED) adresu https://ec.europa.eu/tools/eudamed.
Basic UDI-DI: 458211076Composite178ZV

[PASTABA]
L,CLEARFIL", ,CLEARFIL MAJESTY"ir ,CLEARFIL ST* yra ,KURARAY CO., LTD“
registruotieji prekés Zenklai arba prekés zenklai.
LVITA classical A1-D4“ yra prekés Zenklas, priklausantis ,VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG*.
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